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Resumen 
En el apoyo a la mejora de la calidad de medida en el Laboratorio de Radiactividad 
Ambiental (LRA) de la Universitat Politècnica de València (UPV), los códigos de Monte 
Carlo representan una potente herramienta para complementar tareas relacionadas con la 
medida de la radiactividad ambiental, tales como la calibración en eficiencia de 
detectores de semiconductor, determinación de factores de corrección por coincidencia 
y caracterización de dosímetros de termoluminiscencia, entre otras. 
En la presente Tesis se desarrollan modelos de simulación en Monte Carlo a través de 
códigos y herramientas como MCNP6 y GEANT4. En primer lugar, se han realizado dos 
modelos de detector de semiconductor para espectrometría gamma, uno tipo HPGe (High 
Purity Germanium) y el otro BEGe (Broad Energy Germanium), ambos de alta pureza 
de germanio. Ambos detectores se emplean en las actividades y procedimientos 
rutinarios que se realizan en el LRA-UPV. Se detalla el procedimiento de caracterización 
geométrica de los detectores de semiconductor, así como del volumen activo del cristal 
de germanio hasta obtener un modelo geométrico optimizado.  
Por otro lado, se ha obtenido un tercer modelo de simulación, pero en este caso de un 
dosímetro de termoluminiscencia, en concreto de un TLD-100 LiF:Mg,Ti, modelo que 
se emplea en el servicio de dosimetría personal de la UPV. En el modelo de simulación 
se incluye una fuente puntual colimada de rayos X y el fantoma recomendado por la ISO 
4037-3 (water slab phantom). Se obtiene la función de respuesta del dosímetro relativa 
a la energía del 137Cs y se estudia su comportamiento para diferentes condiciones de 
irradiación (calidad del haz de rayos X y ángulo de incidencia) así como para diversos 
materiales termoluminiscentes además del LiF.  
Los modelos de simulación de espectrometría gamma se han utilizado principalmente 
para la obtención de curvas de calibración en eficiencia para diferentes geometrías y 
matrices de medición, así como para el cálculo de factores de corrección por pico suma 
tanto para las series naturales del 238U y 232Th como para radioisótopos específicos 
empleados en la calibración experimental de los equipos. 
Por otro lado, se han aplicado los modelos de simulación en el contexto de respuesta en 
emergencias nucleares o radiológicas. En concreto, el modelo del detector BEGe se ha 
utilizado en el desarrollo de una metodología de optimización del proceso de medición 
de muestras radiactivas en matrices de agua de alta actividad. Esta metodología consiste 
en un procedimiento logístico que incluye un cribado o screening de emergencias 
soportado por simulaciones Monte Carlo, enfocado en elegir la configuración óptima de 
medición para obtener resultados fiables y precisos minimizando la manipulación de la 
muestra radiactiva. De este modo se reduce el tiempo de respuesta por parte del 
laboratorio, así como el riesgo de contaminación y exposición a dosis. 
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Resum  
En el suport a la millora de la qualitat de mesura en el Laboratori de Radioactivitat 
Ambiental de la Universitat Politècnica de València, els codis de Monte Carlo 
representen una potent eina per a complementar tasques relacionades amb la mesura de 
la radioactivitat ambiental, com ara el calibratge en eficiència de detectors de 
semiconductor, determinació de factors de correcció per coincidència i caracterització 
de dosímetres de termoluminescència, entre altres. 
En la present tesi es desenvolupen models de simulació en Monte Carlo a través de codis 
i eines com MCNP6 i GEANT4. En primer lloc s'han realitzat dos models de detector de 
semiconductor per a espectrometria gamma, un tipus HPGe (High Purity Germanium) i 
l'altre BEGe (Broad Energy Germanium), tots dos d'alta puresa de germani. Aquests 
detectors s'empren en les activitats i procediments rutinaris que es realitzen en el 
Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LRA) de la Universitat Politècnica de València 
(UPV). Es detalla el procediment de caracterització geomètrica dels detectors de 
semiconductor, així com del volum actiu del cristall de germani fins a obtindre un model 
geomètric optimitzat.  
D'altra banda, s'ha obtingut un tercer model de simulació, però en aquest cas d'un 
dosímetre de termoluminescència, en concret d'un TLD-100 LiF:Mg,Ti, model que 
s'empra en el servei de dosimetria personal de la UPV. En el model de simulació s'inclou 
una font puntual col·limada de raigs X i el fantoma recomanat per l'ISO 4037-3 (water 
slab phantom). S'obté la funció de resposta del dosímetre relativa a l'energia del 137Cs i 
s'estudia el seu comportament per a diferents condicions d'irradiació (qualitat del feix de 
raigs X i angle d'incidència) així com per a diversos materials termoluminescents a més 
del LiF. 
Els models de simulació d'espectrometria gamma s'han utilitzat principalment per a 
l'obtenció de corbes de calibratge en eficiència per a diferents geometries i matrius de 
mesurament així com per al càlcul de factors de correcció per pic suma tant per a les 
sèries naturals del 238U i 232Th com per a radioisòtops específics utilitzats en el calibratge 
experimental dels equips. 
D'altra banda, s'han aplicat els models de simulació en el context de resposta en 
emergències nuclears o radiològiques. En concret, el model del detector BEGe  s'ha 
utilitzat en el desenvolupament d'una metodologia d'optimització del procés de 
mesurament de mostres ambientals radioactives en matrius d’aigua d'alta activitat. 
Aquesta metodologia consisteix en un procediment logístic que inclou un screening o 
cribratge d'emergències, suportat per simulacions Monte Carlo, enfocat a triar la 
configuració òptima de mesurament per a obtindre resultats fiables i precisos 
minimitzant la manipulació de la mostra radioactiva. D'aquesta manera es redueix el 
temps de resposta per part del laboratori, així com el risc de contaminació i exposició a 
dosi.  
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Abstract  
In support of the improvement of measurement quality at the Laboratorio de 
Radiactividad Ambiental (LRA)  of the Universitat Politècnica de València (UPV), the 
Monte Carlo codes represent a powerful tool to complement the tasks related to the 
measurement of environmental radioactivity, such as the calibration in efficiency of 
semiconductor detectors, determination of coincidence summing correction factors and 
characterization of thermoluminescence dosimeters, among others. 
In the present thesis, Monte Carlo simulation models are developed using the MCNP6 
code and the GEANT4 toolkit. Two semiconductor detector models for gamma 
spectrometry have been made, one type HPGe (High Purity Germanium) and the other 
one a BEGe (Broad Energy Germanium), both of high purity germanium. Both detectors 
are used in the routine activities and procedures carried out by the LRA-UPV. The 
geometric characterization procedure of the semiconductor detectors is detailed, as well 
as the active volume of the germanium crystal until an optimized geometric model is 
obtained.  
On the other hand, a third simulation model has been developed, but in this case of a 
thermoluminescence dosimeter, specifically a TLD-100 LiF:Mg,Ti. This dosimeter is 
used in the personal dosimetry service for the monitoring and assessment of the 
professionally exposed workers belonging to the UPV radioactive facility. The 
simulation model includes a collimated X ray point source and the phantom 
recommended by the ISO 4037-3 (water slab phantom). The response function of the 
dosimeter relative to the energy of 137Cs is obtained and its behaviour is studied for 
different irradiation conditions (quality of the X ray beam and angle of incidence) as well 
as for several thermoluminescent materials in addition to the LiF. 
The simulation models for gamma spectrometry have been used mainly to obtain 
efficiency calibration curves for different geometries and measurement matrices. 
Moreover, true summing correction factors are calculated for both the 238U and 232Th 
natural decay series as well as for specific radioisotopes used in the experimental 
calibration of the equipment. 
On the other hand, simulation models have been applied in the context of nuclear or 
radiological emergency response. Specifically, the BEGe detector model has been used 
to develop a methodology for optimisation of the process of measuring radioactive 
samples in water matrices of high activity. This methodology consists of a logistic 
procedure that includes a screening for emergencies. Monte Carlo simulations focused 
on determining the optimal measurement configuration support this procedure. Reliable 
and accurate results are obtained, minimizing the manipulation of the radioactive sample. 
Therefore, the response time by the laboratory is reduced, as well as the risk of 
contamination and dose exposure. 
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Introducción 
1.1 Antecedentes 
 
A lo largo de la historia se han producido pocos accidentes nucleares y radiológicos, pero 
con graves consecuencias tanto para la población como para el medio ambiente. En 
relación a los accidentes nucleares destacan los ocurridos en la Central Nuclear (CN) de 
Chernóbil (1986) y la CN de Fukushima Daiichi (2011) (IAEA 1992, 2015). También 
están considerados como accidentes importantes los debidos a fuentes huérfanas como 
los de Goiânia en Brasil (1987) y en El Salvador (1989), de fuentes de 137Cs y 60Co 
respectivamente (IAEA 2014). En España destaca el accidente de Palomares (1966), en 
el que un accidente de un bombardero estadounidense que transportaba armamento 
nuclear causó un nivel muy elevado de contaminación por plutonio. Este tipo de 
accidentes nucleares y radiológicos, junto con la posibilidad de sufrir ataques terroristas 
que empleen artefactos explosivos de dispersión radiológica, suponen un riesgo que es 
necesario controlar, entre otros, mediante programas de vigilancia adecuados al efecto. 
La medida de la radiactividad en muestras ambientales es una actividad que el LRA-
UPV (Laboratorio de Radiactividad Ambiental-Universitat Politècnica de València), 
integrado dentro del Servicio de Radiaciones, viene realizando desde su creación en el 
año 1984. Esta actividad se ha realizado fundamentalmente en el campo de la vigilancia 
radiológica ambiental, formando parte de la Red de Estaciones de Muestreo (REM) del 
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en el control de calidad del PVRA de CN 
Cofrentes (PVRA-IN) y en el convenio del PVRE junto con la Agencia Valenciana de 
Seguridad y Respuesta a Emergencias (AVSRE), además de la medida de la 
radiactividad en alimentos y otras matrices (Sáez-Muñoz 2019).  
Antecedentes y Motivación de la Tesis 
 
 
2 
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es el organismo competente en materia de 
Seguridad Nuclear y Protección Radiológica en España y es la entidad que establece, 
entre otros requisitos, los programas de vigilancia radiológica ambiental, tanto en 
situación normal (REM, PVRA-IN, …) como en caso de emergencias nucleares y 
radiológicas. El Área de Protección Radiológica (PR) es la encargada de gestionar la 
vigilancia radiológica ambiental y en particular, la referente a las centrales nucleares 
(CSN 1993). Aunque sí que se establecen procedimientos específicos para llevar a cabo 
la vigilancia radiológica ambiental en operación normal, la respuesta en situaciones de 
emergencia todavía necesita más desarrollo, siendo necesario adaptar procedimientos 
rutinarios a este nuevo contexto o desarrollar otros nuevos. 
Así pues, es necesario contar con planes y protocolos de actuación ante dichos escenarios 
de emergencia, tales como los propuestos por el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (IAEA 2004, 2010) que, junto con la US EPA (United States Environmental 
Protection Agency) han establecido criterios para diferenciar entre los diferentes niveles 
operacionales de intervención y niveles de acción analítica (OILs y AALs, 
respectivamente) a partir de los cuales se establecen los protocolos de medida a seguir. 
Estos criterios se basan en establecer límites de dosis para reducir la aparición de efectos 
estocásticos y evitar los efectos deterministas en las personas. Antes de poder calcular la 
dosis es necesario caracterizar las muestras según los radionúclidos y actividades 
específicas. Además, se fijan criterios de cribado para las medidas de emisores gamma 
además de los índices de alfa y beta totales presentes en diferentes matrices ambientales 
(EPA 2008, 2009, 2012; IAEA 2011). 
 
1.2 Motivación de la Tesis 
 
Uno de los principales problemas al realizar mediciones mediante espectrometría 
gamma, es la calibración en eficiencia de los detectores de semiconductor. La eficiencia 
de detección del sistema no depende únicamente del detector utilizado, sino de la 
configuración de la medida, incluyendo el tipo de geometría, así como la composición y 
densidad de la muestra a medir, entre otros factores. Además, la curva de eficiencia es 
función también de la energía de las emisiones gamma de los radionúclidos presentes en 
la muestra. Por tanto, antes de poder realizar mediciones es necesario tener calibrado el 
detector para unas condiciones de medición concretas (Gilmore 2008). Aunque es 
posible realizar las calibraciones mediante técnicas experimentales, estos 
procedimientos son laboriosos debido a que es necesario utilizar fuentes patrón de la 
misma geometría y matriz que las muestras a medir. En este contexto, el método de 
Monte Carlo permite complementar estos procedimientos y mediciones realizando 
simulaciones realistas y rápidas de cualquier tipo de muestra, optimizando así el 
procedimiento de calibración experimental. 
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Una de las aplicaciones más comunes en la espectrometría gamma es la cuantificación 
de la actividad en muestras ambientales que contienen radionúclidos naturales como el 
238U o 232Th. Aunque el 238U y 232Th se encuentran comúnmente en muestras ambientales 
de carácter natural, también existen casos en los que dichos radionúclidos, o sus 
descendientes, se han encontrado en fuentes huérfanas tales como pararrayos y 
detectores de humo, elementos con contaminación natural NORM o piezas de uranio 
empobrecido (238U) entre otros (CSN 2017), (IAEA 2013). Asimismo, estas fuentes 
huérfanas pueden ser también accesibles para organizaciones terroristas y pueden 
emplearse en la fabricación de Dispositivos de Dispersión Radiológica (RDD, por sus 
siglas en inglés), conocidos comúnmente como bombas sucias (EPA 2009). 
Aunque este tipo de radionúclidos pueden caracterizarse mediante espectrometría alfa y 
beta, las técnicas asociadas a estos procedimientos requieren pretratamientos de 
separación química que demoran significativamente el análisis de la muestra. Sin 
embargo, se están realizando nuevos procedimientos de espectrometría alfa y beta 
enfocados en emergencias para aumentar su eficiencia y reducir el tiempo necesario de 
respuesta (Sáez-Muñoz 2019). 
Por otro lado, en el caso de objetos provenientes de RDDs, es posible que no puedan 
medirse mediante espectrometría alfa y beta por la imposibilidad de someterlos a los 
procesos químicos necesarios y por limitaciones estructurales en los detectores 
utilizados. 
Existe la posibilidad de realizar mediciones por espectrometría gamma que no requieren 
pretratamientos, pero en este caso surge otro problema. En muchas ocasiones no es 
posible medir directamente los principales elementos de las series naturales y es 
necesario acudir a su progenie, seleccionando para ello aquellos radionúclidos de la 
cadena de desintegración (suponiendo que están en equilibrio secular) con emisiones 
gamma medibles. Sin embargo, algunos de ellos tienen esquemas de desintegración 
complejos con emisión de fotones en cascada, presentando problemas de suma por 
coincidencia y necesitándose aplicar factores de corrección por pico suma (TSCFs) para 
estimar la actividad real  (Morel, Chauvenet, y Kadachi 1983). Dichos factores pueden 
obtenerse mediante métodos experimentales, pero de nuevo surgen los problemas 
descritos anteriormente y se hace necesario disponer de técnicas computacionales como 
el método de Monte Carlo.
Por otro lado, las amenazas radiológicas debidas tanto a accidentes nucleares o 
radiológicos como a ataques radiactivos contra la sociedad y el medio ambiente se 
perciben cada vez más como una posibilidad real. Puesto que la caracterización 
radiológica de muestras ambientales en una situación de emergencia debe realizarse con 
celeridad, es necesario desarrollar procedimientos rápidos de análisis y medida para 
dichas situaciones de emergencia. En este contexto, el LRA-UPV debe adaptar y 
asegurar la calidad de sus procedimientos de medida de radiactividad ambiental a este 
nuevo contexto, p.e. métodos rápidos de medida y cribados de emergencia para dar 
soporte en tales situaciones. En este contexto, los métodos basados en la simulación de 
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Monte Carlo también pueden resultar de gran ayuda para optimizar los procedimientos, 
no solo reduciendo el tiempo de preparación y medida de la muestra, sino minimizando 
el riesgo de exposición del personal a altas dosis de radiación por tratarse de muestras 
muy activas. 
El Servicio de Radiaciones de la UPV también gestiona la evaluación y el control 
dosimétrico de los trabajadores profesionalmente expuestos que desempeñan su 
actividad laboral en la instalación radiactiva única que conforma la UPV a través del 
Servicio de Dosimetría Personal Externa (SDPE). Para ello, utiliza dosímetros de 
termoluminiscencia (TLDs), modelo TLD-100, con los que evalúa la dosis profunda y 
superficial equivalentes. Estos dosímetros también deben calibrarse periódicamente para 
asegurar la relación entre la carga registrada en la lectura de los TLDs y la dosis recibida 
real y para unas condiciones de irradiación muy concretas. Es por ello por lo que disponer 
de modelos de simulación por Monte Carlo de estos detectores permitiría poder estudiar 
su comportamiento en diferentes situaciones, complementando las actividades que 
realiza el SDPE. En este sentido, cuando el campo de radiación de la fuente corresponde 
con un nivel energético determinado se han detectado algunas dificultades a la hora de 
estimar las dosis reales sin sobreestimarlas. 
1.3 Objetivo de la Tesis 
 
El objetivo principal de esta Tesis es desarrollar modelos de simulación mediante el 
método de Monte Carlo, como apoyo a la medida de radiactividad ambiental y dosis, 
tanto en operación rutinaria como en situaciones de emergencia. Dichos modelos se 
incluirían en los procedimientos del LRA y del SDPE de la Universitat Politècnica de 
València para mejorar su capacidad de respuesta en tales contextos. 
Con relación al LRA, los modelos de simulación de los dos detectores de semiconductor 
utilizados actualmente (HPGe GMX-40 y BEGe-5030) se emplearían con dos objetivos: 
- Obtención de curvas de calibración en eficiencia para diferentes geometrías de 
medida y para diferentes matrices, en particular composiciones y densidades de 
las muestras a medir. Dentro de este objetivo se incluye también la obtención de 
TSCFs para corregir las curvas de eficiencia experimental de las fuentes patrón 
y para estimar la actividad real de radionúclidos pertenecientes a series naturales 
en muestras ambientales. De este modo los modelos de simulación en Monte 
Carlo se incluirían en los procedimientos rutinarios del LRA, 
complementándolos. 
- Desarrollo de procedimientos logísticos en situaciones de emergencia para 
medir muestras de alta actividad basados en simulaciones de Monte Carlo. 
Dicho procedimiento incluye un cribado o screening de emergencias que forma 
parte de una secuencia de medición que varía en función de la actividad de la 
muestra a medir. La metodología a desarrollar permitiría obtener la 
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configuración de medición óptima centrándose en reducir el tiempo de 
respuesta, maximizar la precisión y fiabilidad de los resultados obtenidos, 
establecer si la muestra necesita algún pretratamiento, reducir el riesgo de 
contaminación al manipular la fuente y reducir el riesgo de exposición a dosis 
por parte de los trabajadores del laboratorio.
Por otro lado, el modelo de simulación del TLD-100 tiene el objetivo de complementar 
la función de control y evaluación dosimétrica del SDPE mediante: 
- Análisis de la respuesta relativa del dosímetro ante diferentes condiciones de 
irradiación. 
- Análisis del comportamiento del dosímetro con otros materiales 
termoluminiscentes o filtros, como los empleados para obtener Hp (3). 
- Validar las curvas de calibración experimentales. 
1.4 Estructura de la Tesis 
 
El documento de la Tesis se divide en siete capítulos, incluyendo este primero de 
Introducción y el último que recopila las referencias consultadas. 
El segundo capítulo, titulado Estado del Arte, está dividido en dos secciones. La primera 
sección hace referencia a la espectrometría gamma e incluye una primera parte de 
fundamentos teóricos sobre la interacción de la radiación gamma con la materia, una 
descripción de los principios de funcionamiento de los detectores de semiconductor y un 
análisis bibliográfico sobre la caracterización y calibración de estos detectores mediante 
el método de Monte Carlo. La segunda parte se centra en la dosimetría por 
termoluminiscencia, resumiendo los fundamentos teóricos, la dosimetría personal y los 
dosímetros basados en TLD. 
El capítulo tercero abarca el desarrollo y validación de dos modelos de detector de 
semiconductor para espectrometría gamma, un HPGe GMX-40 de ORTEC y un BEGe-
5030 de CANBERRA. Ambos detectores se utilizan en las actividades y procedimientos 
rutinarios que se realizan en el LRA-UPV. Se detalla el procedimiento de caracterización 
geométrica de los detectores, así como del volumen activo del cristal de germanio 
mediante metodologías basadas en el método de Monte Carlo para obtener una serie de 
parámetros característicos optimizados. La validación de ambos modelos se realiza 
mediante comparación de la curva de eficiencia simulada y experimental. 
El capítulo cuarto engloba diversas aplicaciones relacionadas con los modelos de 
detector para espectrometría gamma. Las aplicaciones se agrupan en dos secciones 
principales. En la primera se obtienen factores de corrección por pico suma para corregir 
la curva de eficiencia experimental obtenida en el LRA, cuando aplique, y se simulan las 
curvas de calibración en eficiencia para materiales de diferente composición. Se emplean 
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herramientas o códigos de Monte Carlo y software determinista. En la segunda sección 
se desarrolla una metodología que incluye un cribado o screening de emergencias para 
caracterizar muestras de alta actividad. El trabajo se centra en un procedimiento logístico 
basado en simulaciones de Monte Carlo para obtener condiciones de medición óptimas 
y reducir el tiempo de respuesta del laboratorio, así como reducir la exposición a dosis 
por parte de los trabajadores. 
El capítulo quinto consiste en el modelado, en Monte Carlo, de un dosímetro de 
termoluminiscencia, modelo TLD-100:Mg,Ti, que utiliza el servicio de dosimetría 
personal de la UPV para monitorizar y evaluar a los trabajadores clasificados como 
profesionalmente expuestos y que desempeñan su actividad laboral en la instalación 
radiactiva que conforma la UPV. Una vez se obtiene el modelo de simulación se simula 
y calcula la respuesta relativa (al 137Cs) del TLD-100 para diferentes ángulos de 
incidencia del haz de radiación y diferentes materiales termoluminiscentes. 
En el sexto capítulo se presentan las conclusiones más relevantes alcanzadas durante el 
desarrollo de la Tesis en respuesta a los objetivos fijados en su inicio. Por otro lado, se 
establecen las líneas futuras de investigación que es posible acometer partiendo de los 
modelos de simulación desarrollados y de los resultados obtenidos en la presente Tesis. 
Por último, se listan las principales aportaciones en forma de publicaciones en revistas 
científicas y participaciones en congresos nacionales e internacionales derivadas del 
trabajo realizado. 
A modo de agradecimiento, es importante destacar que el trabajo desarrollado en esta 
Tesis doctoral ha sido posible gracias a un contrato predoctoral cofinanciado por la 
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Estado del Arte 
2.1 Espectrometría gamma 
 
Esta sección tiene como objetivo introducir los fundamentos teóricos relacionados con 
los detectores utilizados en espectrometría gamma. De los diferentes tipos de detectores, 
este apartado se centra en aquellos basados en semiconductores y, en particular, en los 
de germanio de alta pureza (HPGe). Primero se realiza una breve descripción de la 
interacción de la radiación gamma con la materia para, a continuación, explicar el 
funcionamiento de este tipo de detectores. 
Se incluye una revisión de la caracterización de los detectores tipo HPGe mediante 
procedimientos experimentales y computacionales. Dentro de este último grupo, la 
revisión se centra en los métodos de simulación de Monte Carlo. 
 Interacción de la radiación con la materia 
El tipo de interacción que se produce entre la radiación y la materia depende en gran 
medida de su naturaleza y origen, diferenciando en primer lugar entre partículas cargadas 
y no cargadas. En lo que respecta a partículas cargadas, se puede diferenciar entre 
partículas pesadas, como las partículas , los protones o los iones pesados y partículas 
ligeras, como las partículas . Las partículas no cargadas pueden clasificarse en 
partículas con masa o corpusculares (neutrones), y sin masa (radiación electromagnética 
gamma). Cada tipo de radiación interacciona con la materia de un modo diferente y es 
necesario estudiarla independientemente. 
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Las características principales de cada tipo de radiación tales como el poder de 
penetración, el modo de detectarla o el riesgo para los organismos vivos, entre otras, 
están influenciadas por los procesos de interacción con el medio. Generalmente, esta 
interacción produce dos tipos de efectos, ionización y excitación atómica del medio. 
Muchas de las reacciones nucleares que se dan en procesos naturales o como resultado 
de actividades antropogénicas (industria, medicina, …), conllevan la emisión de 
radiación gamma (). Esta radiación comprende un espectro de energía muy amplio, 
desde kilo electron volts (keV) hasta mega electron volts (MeV). La diferencia principal 
con las partículas cargadas es el tipo de interacciones que pueden experimentar al 
atravesar el medio material. Así, las partículas cargadas pueden sufrir dos tipos de 
colisiones, elásticas e inelásticas. Las colisiones elásticas son aquellas en las que se 
mantiene constante la energía cinética de todo el conjunto, cumpliéndose el principio de 
conservación de la cantidad de movimiento. En las colisiones inelásticas en cambio, 
parte de la energía cinética inicial se transforma en otros tipos de energía.  
De todos los tipos de interacción de la radiación gamma con la materia, en el ámbito de 
la medida de radiación, destacan tres en particular: efecto fotoeléctrico, efecto Compton 
y producción de pares. En todos ellos se produce una transmisión parcial o completa de 
la energía de la radiación gamma a los electrones/positrones.  
2.1.1.1 Efecto fotoeléctrico 
En este caso, los fotones inciden con un electrón fuertemente ligado a un átomo y es 
completamente absorbido. En este proceso, el electrón es eyectado con una energía (𝐸𝑘) 
igual a la del fotón (ℎ𝜈) menos la energía de la unión correspondiente a su capa 
(∅𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎), produciendo así un electrón rápido llamado fotoelectrón (Expresión 2.1 y 
Expresión 2.2). A menudo, los fotones interactúan con los electrones más internos o de 
la capa-K del átomo, siempre que sea lo suficientemente energético como para ionizarla. 
𝛾 + á𝑡𝑜𝑚𝑜 → 𝑒− + 𝐼ó𝑛 Expresión 2.1 
𝐸𝑘 = ℎ𝜈 − ∅𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 Expresión 2.2 
El fotoelectrón emitido crea una vacante en la capa-K, que será rápidamente ocupada por 
otro electrón de una capa más externa produciéndose una transición para ocuparla. En 
este proceso se emiten rayos X característicos del elemento, también conocido como 
fluorescencia de rayos X (Jevremovic 2005). 
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Un modo alternativo de desexcitación es la emisión de electrones Auger. En este caso, 
la energía liberada en la transición se transmite a un segundo electrón en lugar de emitir 
rayos X, expulsándolo del átomo con una energía igual a la energía perdida por el 
electrón que realizó la transición, menos la energía de enlace del electrón expulsado 
(Knoll 2000). 
El efecto fotoeléctrico es más intenso para los fotones de menor energía y para materiales 
absorbentes de alto número atómico (Z). La probabilidad de que se produzca la 
interacción fotoeléctrica es aproximadamente proporcional a: 
𝑍𝑛
𝐸𝛾
𝑚 Expresión 2.3 
donde 𝑛 y 𝑚 varían entre 3 y 5 dependiendo de la energía. La relevancia de esta expresión 
es que átomos más pesados absorben la radiación gamma de un modo más efectivo que 
los átomos más ligeros, al menos en lo que respecta al efecto fotoeléctrico. Por esta razón 
los materiales de alto número atómico son más adecuados para el diseño de blindajes y 
para la detección de radiación gamma (Cooper 2011; Gilmore 2008). 
2.1.1.2 Efecto Compton 
A diferencia del efecto fotoeléctrico, que ocurre principalmente en electrones 
fuertemente ligados, la dispersión Compton es una colisión inelástica entre los fotones o 
los rayos X incidentes y los electrones débilmente ligados (Figura 2.2). El fotón incidente 
transfiere sólo parte de su energía (𝐸𝛾 = ℎ𝜈) al electrón (𝑚𝑒𝑐
2) y, como resultado, se 
obtiene un fotón dispersado con ángulo  de menor energía (𝐸𝛾
′ = ℎ𝜈′)  y un electrón 
eyectado con un ángulo de dispersión , y energía 𝐸𝑒 (Jevremovic 2005).  
rayos X 
fotoelectrón eyectado 
fotón 
incidente 
Figura 2.1. Esquema del efecto fotoeléctrico (Jevremovic, 2005) 
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𝛾 + á𝑡𝑜𝑚𝑜 → 𝛾 + 𝑒− + 𝐼ó𝑛 Expresión 2.4 
 
 
 
Por la ley de la conservación de la energía se obtiene: 
ℎ𝜈 + 𝑚𝑒𝑐
2 = 𝐸𝑒 + ℎ𝜈
′ Expresión 2.5 
La energía del fotón dispersado en función de su ángulo  está definido por la Expresión 
2.6 (Klein y Nishina 1929). 
𝐸𝛾
′ =
𝐸𝛾
1 +
𝐸𝛾
𝑚𝑒𝑐2
(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)
 
Expresión 2.6 
2.1.1.3 Producción de pares 
En este proceso, el fotón incidente es absorbido y se crea un par electrón-positrón (Figura 
2.3) en el campo de Coulomb del núcleo siguiendo la Expresión 2.7. Esta interacción 
tiene un umbral energético igual a la masa en reposo de dos electrones, 2𝑚𝑒𝑐
2 =
1.022 𝑀𝑒𝑉. Esta interacción también puede producirse bajo la influencia del campo de 
un electrón, pero la probabilidad de que esto ocurra es mucho menor, con un umbral 
energético de 4𝑚𝑒𝑐
2 = 2.044 𝑀𝑒𝑉, lo que lo hace prácticamente despreciable en los 
Figura 2.2. Esquema del efecto Compton (Jevremovic, 2005) 
 
fotón incidente 
electrón 
eyectado 
fotón dispersado 
𝑝′, 𝜈′, 𝜆′  
𝑝, 𝜈, 𝜆   Electrón en 
reposo 
𝑚𝑒𝑐
2  𝐸, 𝑝𝑒  
 
 
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intervalos energéticos empleados comúnmente en espectrometría gamma de entre 0 y 3 
MeV (Gilmore 2008; Jevremovic 2005). 
𝛾 + á𝑡𝑜𝑚𝑜 → 𝑒+ + 𝑒− + 𝐼ó𝑛 Expresión 2.7 
En este fenómeno la carga total se conserva, pues un fotón con carga eléctrica cero 
genera un par con carga total también igual a cero. 
 
 
De acuerdo a la ley de la conservación de la energía, la energía del fotón incidente es 
igual a la energía usada para generar el par, más la energía cinética del positrón y de 
electrón (Jevremovic 2005): 
ℎ𝜈 = 2𝑚𝑒𝑐
2 + 𝑇+ + 𝑇− = 1.022 + 𝑇+ + 𝑇−     (MeV) Expresión 2.8 
El positrón, que se genera muy rápidamente, puede interaccionar con otro electrón dando 
lugar al fenómeno conocido como aniquilación de positrones (𝑒+𝑒− → 𝛾), que es el 
equivalente al proceso inverso a la producción de pares (𝛾 → 𝑒+𝑒−). En este caso, el 
balance energético queda como sigue: 
2𝑚𝑒𝑐
2 + 𝐾+ + 𝐾− = 2ℎ𝜈      Expresión 2.9 
donde 2𝑚𝑒𝑐
2 representa la energía en reposo del par electrón-positrón, 𝐾+ y 𝐾− son las 
energías cinéticas de ambos antes de la colisión, y 2ℎ𝜈 representa la energía de los dos 
fotones que se generan en la reacción, cada uno con la misma frecuencia (𝜈) y energía 
(ℎ𝜈). De acuerdo con la ley de la conservación de la energía, el valor de ℎ𝜈 debe ser al 
menos 𝑚𝑒𝑐
2 = 0.511 𝑀𝑒𝑉. 
Figura 2.3. Esquema de la producción de pares (Gilmore 2008) 
 = 0.511 MeV 
 = 0.511 MeV 
núcleo 
fotón incidente 
ℎ𝜈 > 2𝑚𝑒𝑐
2  
e- 
e+ 
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2.1.1.4 Atenuación de rayos  
La probabilidad total de interacción de un fotón con la materia es la suma de las secciones 
eficaces de los fenómenos descritos. La Expresión 2.10 resume cómo se obtiene la 
sección eficaz total microscópica por átomo.  
 
𝜎 = 𝜎𝑓𝑜𝑡𝑜𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 + 𝑍𝜎𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑜𝑛 + 𝜎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠      Expresión 2.10 
donde la sección eficaz del Compton se multiplica por el número de electrones por 
átomo, 𝑍. La Figura 2.4 muestra la importancia relativa de estos tres procesos en función 
de la energía del fotón incidente y del número atómico del medio material. 
 
 
 
Figura 2.4. Importancia relativa de los tres tipos de interacciones de fotones con la materia 
(Evans 1955) 
Si se multiplica 𝜎 por la densidad atómica 𝑛𝑣, se obtiene la probabilidad de interacción 
por unidad de longitud, 
 𝜇 = 𝑛𝑣𝜎 = 𝜎 (
𝑁𝑎𝜌
𝐴
)     Expresión 2.11 
con 𝑁𝑎 el número de Avogadro, 𝜌 la densidad del material y 𝐴 el peso molecular. Esto 
se conoce comúnmente como el Coeficiente de Atenuación Total (Figura 2.5) y es la 
inversa del recorrido libre medio. Un coeficiente más útil a nivel práctico es el 
coeficiente de atenuación másico, obtenido al dividirlo por la densidad del material 
(𝜇𝑚 = 𝜇 𝜌⁄  ; [𝑐𝑚
2 𝑔⁄ ]).  
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La capacidad de atenuación de un material puede cuantificarse también a través del 
recorrido libre medio (λ) como se muestra en la Expresión 2.12. Esta magnitud 
representa la distancia promedio recorrida en el seno del material hasta sufrir una 
interacción con un blanco. 
𝜆 =
1
𝑛𝑣𝜎
 Expresión 2.12 
La atenuación de la radiación gamma viene dada por la Expresión 2.13, en la que la 
intensidad del haz de fotones al atravesar una losa de espesor 𝑥 decrece 
exponencialmente.  
𝑁(𝑥) = 𝑁0𝑒
−𝜇𝑥 Expresión 2.13 
siendo 𝑁0 el número de fotones incidentes por unidad de superficie y tiempo y 𝑁 el 
número de fotones finales. 
 
 
Figura 2.5. Coeficiente de atenuación másico para el plomo (Berger et al. 1998)  
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 Detectores de radiación basados en semiconductor 
2.1.2.1 Principios básicos de funcionamiento de un semiconductor 
El principio de funcionamiento de los detectores de espectrometría gamma se basa en la 
interacción de la radiación con la materia al incidir en el detector. Cuando se producen 
estas interacciones en el volumen activo del detector, se deposita una energía que es 
transformada en señal eléctrica. Esta señal es proporcional a la energía depositada. 
Los detectores de espectrometría gamma pueden clasificarse en tres tipos: gaseosos, de 
centelleo y basados en semiconductor. Esta sección se centra en este último. 
Una de las ventajas de los detectores de semiconductor en espectrometría gamma es que 
están basados en medios de detección sólidos. Esto se traduce en un volumen sensible 
con una densidad mayor que el resto, lo que permite reducir su tamaño sin perder 
eficiencia. Por otro lado, el uso de materiales semiconductores permite alcanzar un 
elevado número de portadores de carga (pares electrón-hueco) por evento, mayor al del 
resto de detectores convencionales. De esta forma es posible obtener una excelente 
resolución en energía, así como el tiempo de medición necesario para obtener resultados 
precisos y fiables (Knoll 2000). 
Un material semiconductor se puede comportar tanto como conductor como aislante 
dependiendo de factores como el campo magnético, la temperatura de trabajo o la 
radiación incidente. La mayoría de los detectores de semiconductor que se utilizan 
actualmente están fabricados con silicio (Si), con germanio (Ge) o con teluro de cadmio 
(CdTe). Estos materiales forman una estructura cristalina entre ellos mediante enlaces 
covalentes de sus cuatro electrones de valencia. Esta estructura permite la existencia de 
bandas de energía (banda de valencia y banda de conducción) para los electrones que 
forman parte de estos sólidos (Figura 2.6). La conducción eléctrica se produce por el 
movimiento de los electrones desde la banda de valencia hacía las vacantes de la banda 
de conducción. Para que esto ocurra es necesario que uno de estos electrones gane 
suficiente energía para poder superar la banda prohibida. 
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La banda de valencia se corresponde con los electrones de la capa exterior que están 
unidos mediante enlaces dentro de la red cristalina. La banda de conducción representa 
los electrones que son libres de migrar a través del cristal, contribuyendo a la 
conductividad eléctrica del material. Las dos bandas están separadas por un margen cuyo 
valor determina si el material se clasifica como semiconductor o como aislante, conocida 
como banda de energía prohibida. La diferencia entre un aislante y un semiconductor 
reside en el tamaño de esta banda de energía, el cual es del orden de 10 eV en un aislante 
y de 1 eV en un semiconductor (Gilmore 2008; Grundmann 2006).  
A cualquier temperatura distinta de cero, se comparte una pequeña cantidad de energía 
térmica por los electrones del cristal. Es posible que un electrón de valencia obtenga 
suficiente energía térmica para ser elevado a la banda de conducción. Físicamente, este 
proceso simplemente representa la ionización de un electrón, que normalmente forma 
parte de un enlace covalente, pudiendo romper el enlace y migrar a la banda de 
conducción, dejando una vacante o hueco en la banda de valencia cargado positivamente. 
A esto se le denomina par electrón-hueco (carga negativa-carga positiva). Según los 
electrones de átomos cercanos llenan esa vacante (creando en el proceso una nueva 
vacante), esta parece moverse a través del cristal. El movimiento de estas dos cargas 
contribuye a la conductividad eléctrica del material. Este mecanismo también puede 
producirse al aplicarse conjuntamente un campo eléctrico y un campo de radiación 
ionizante. 
La probabilidad por unidad de tiempo de que se genere térmicamente un par electrón-
hueco viene dada por la Expresión 2.14 (Knoll 2000). 
𝑝(𝑇) = 𝐶𝑇3/2𝑒
(
−𝐸𝑔
2𝑘𝑇
⁄ )
     Expresión 2.14 
donde 𝑇 es la temperatura absoluta, 𝐸𝑔 es la energía de la banda prohibida, 𝑘 es la 
constante de Boltzmann y 𝐶 es la constante de proporcionalidad característica del 
material. Esta probabilidad es fuertemente dependiente de la ratio de la energía de la 
Eg 
Banda de 
conducción 
Banda de 
valencia 
Aislante 
Eg = 5 – 10 eV 
Eg 
Banda de 
conducción 
Banda de 
valencia 
Semiconductor 
Eg = 0.5 – 3 eV 
Banda de 
conducción 
Banda de 
valencia 
Conductor 
No hay Eg 
Figura 2.6. Esquema simplificado de la estructura de bandas de un material aislante, 
semiconductor y conductor. Eg: energía de la banda prohibida. 
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banda prohibida con la temperatura absoluta. Por ello, los materiales aislantes poseen 
una banda de energía grande, reduciendo drásticamente la conductividad eléctrica. 
La principal ventaja de los detectores de semiconductor radica en la baja energía de 
ionización necesaria para crear los pares de electrón-hueco, siendo de aproximadamente 
30 eV en un detector de tipo gas y de 3-5 eV en un semiconductor (2.96 eV para el Ge) 
(Gilmore 2008). Por lo tanto, el número de portadores de carga es aproximadamente 10 
veces mayor para el caso de los semiconductores, para una energía dada. El aumento del 
número de portadores de carga tiene dos efectos beneficiosos sobre la resolución en 
energía alcanzable. Por un lado, la fluctuación estadística en la fracción del número de 
portadores creados por evento se reduce. Por otro, teniendo en cuenta que la resolución 
a bajas energías puede estar limitada por el ruido electrónico en el preamplificador, un 
mayor número de portadores por evento implica una mejor relación señal/ruido. 
2.1.2.2 Impurezas y dopantes 
En un semiconductor completamente puro, todos los electrones de la banda de 
conducción y todos los huecos en la banda de valencia aparecerían por excitación térmica 
(en ausencia de radiación ionizante). Debido a que en estas condiciones cada electrón 
debe dejar un hueco en la banda de valencia, el número de electrones en la banda de 
conducción debe ser el mismo al de huecos en la banda de valencia. Este material recibe 
el nombre de semiconductor intrínseco. Aunque sus propiedades pueden ser descritas 
teóricamente, en la práctica es virtualmente imposible de conseguir. 
La Figura 2.7 a muestra un esquema simplificado de la estructura cristalina de germanio 
(o de silicio). Hay que tener en cuenta que cada átomo está influenciado en realidad por 
más de esos cuatro átomos, como puede verse en la Figura 2.7 b, siguiendo una estructura 
cristalina de diamante (Ashcroft y Mermin 1976). 
 
 
 
 
 
 
 
Las propiedades eléctricas de los materiales reales tienden a estar dominadas por niveles 
muy pequeños de impurezas residuales; esto es cierto incluso para el silicio y el 
Figura 2.7. Estructura atómica y cristalina del germanio (Ashcroft y Mermin 1976) 
(b) (a) 
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germanio, que son a nivel práctico los semiconductores disponibles con niveles más altos 
de pureza (Haller,Hansen, y Goulding 1981). Algunas de estas impurezas pueden estar 
de forma natural dentro de la red cristalina o añadirse deliberadamente para ajustar las 
propiedades del semiconductor al uso que se le vaya a dar. En el caso que nos ocupa, es 
posible mejorar la conductividad eléctrica del material al facilitar la migración de los 
electrones de la capa de valencia a la de conducción. Este tipo de semiconductores recibe 
el nombre de semiconductor extrínseco o dopado y, en este contexto, existen dos clases, 
los de tipo p o de tipo n. 
 
Semiconductores tipo n 
Los semiconductores de tipo n están dopados con elementos pentavalentes como el 
antimonio (Sb), arsenio (As) o el fósforo (P). Estos elementos sustituyen un átomo de 
Ge o Si, aportando un electrón extra (cinco electrones de valencia), como se muestra en 
la Figura 2.8 a. Este electrón extra está débilmente ligado al átomo dopante, por lo que 
resulta fácil romper su enlace. Estos electrones se encuentran muy cerca de la banda 
prohibida y con una aportación baja de energía, migraría a la banda de conducción 
dejando su correspondiente hueco en la de valencia (Figura 2.8 b). Este tipo de impurezas 
reciben el nombre de donantes, pues aportan electrones a la banda de conducción. El 
efecto final en este caso es un gran aumento de la concentración de electrones de 
conducción junto con una reducción de los huecos en comparación con lo que se tiene 
en el material puro.  
 
 
Semiconductores tipo p 
Los semiconductores de tipo p están dopados con elementos trivalentes como el boro 
(B), el aluminio (Al) o el galio (Ga). Estos elementos sustituyen un átomo de Ge o Si, 
creando una vacante o deficiencia de electrones en la banda de valencia (Figura 2.9 a). 
Aunque dicha vacante representa un hueco similar al que deja un electrón de valencia al 
Figura 2.8. Estructura atómica del Ge dopado con P y efecto sobre las bandas de valencia y 
conducción 
(b) (a) 
Niveles de energía 
de electrones extra 
Electrón 
libre Ge 
P Ge 
Ge 
Ge 
Banda de conducción 
Banda de valencia 
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ser excitado hacia la banda de conducción, el nivel energético del enlace del nuevo 
electrón que lo ocupa es inferior. Esto implica que estas impurezas, llamadas aceptoras, 
generen una concentración de huecos elevada, también ayudan a crear electrones en la 
banda prohibida. En este caso, el nivel de estos aceptores se encuentra cerca de la parte 
baja de la banda prohibida, pues su energía es similar a las posiciones ocupadas por los 
electrones de valencia (Figura 2.9 b). 
 
 
2.1.2.3 Semiconductores como detectores de radiación gamma 
Para aplicaciones relacionadas con la detección de radiación mediante espectrometría 
gamma, es preferible el germanio frente al silicio debido a su mayor número atómico 
(Z=32 para Ge frente a Z=14 para Si). Un mayor Z mejora la eficiencia de detección al 
incrementar la sección eficaz de absorción. Además, la banda prohibida en el caso del 
Ge es menor en comparación con la del Si con 0.67 eV y 1.11 eV, respectivamente 
(Gilmore 2008), aumentando el número de portadores de carga que migran de una banda 
a otra y por tanto mejorando la resolución en energía del detector.  
La interacción de la radiación gamma con el material semiconductor produce electrones 
primarios con energías considerablemente mayores que las energías térmicas. Esta 
interacción puede elevar los electrones de las bandas ocupadas por debajo de la banda 
de valencia a niveles de energía muy por encima de la base de la banda de conducción. 
Estos huecos y los electrones excitados tenderán a redistribuirse dentro de las bandas de 
energía disponibles hasta que los huecos se encuentren en la parte superior de la banda 
de valencia y los electrones en la base de la banda de conducción. En este proceso, puede 
producirse una posterior excitación, dando lugar a una cascada de pares electrón-hueco 
para cada interacción de electrones primarios. En presencia de un campo eléctrico, 
migrarán hacia arriba (electrones) o hacia abajo (huecos) del gradiente de campo. El 
número de pares electrón-hueco producidos, 𝑛, está relacionado directamente con la 
Niveles de energía 
de huecos extra 
Hueco 
extra 
Ge 
B Ge 
Ge 
Ge 
Banda de conducción 
Banda de valencia 
Figura 2.9. Estructura atómica del Ge dopado con B y efecto sobre las bandas de valencia y 
conducción 
(b) (a) 
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energía de la radiación gamma absorbida, 𝐸𝑎𝑏𝑠, es decir, si 𝜀 es la energía media 
necesaria para crear un par electrón-hueco: 
𝑛 = 𝐸𝑎𝑏𝑠 𝜀⁄    Expresión 2.15 
La recolección de estos portadores de carga en los contactos del cristal genera impulsos 
cuya amplitud permite cuantificar la energía absorbida en cada interacción, pudiendo 
diferenciar entre absorciones totales y parciales. Las diferentes amplitudes obtenidas y 
su ocurrencia en el tiempo (número de cuentas obtenidas para cada amplitud) terminarán 
conformando el espectro final de cuentas frente a energía. 
Para poder trabajar como detectores de radiación, es necesario utilizar contactos de un 
material tipo p y otro tipo n en ambos extremos del detector creando una unión P-N 
(Figura 2.10 a). El exceso de electrones propiciado por el material pentavalente (tipo n, 
cargado negativamente) tenderá a difundirse hacia el contacto del material trivalente 
(tipo p, cargado positivamente) en el que existe un exceso de huecos a través de la unión 
de ambos en donde electrones y huecos se recombinan. Este fenómeno crea una zona 
empobrecida de portadores de carga libres alrededor de la unión física de ambos tipos de 
material conocida como zona de deplexión. Cuando esto ocurre, la migración de las 
cargas libres de un lado hacia otro disminuye hasta alcanzarse el equilibrio. Como 
resultado, en la zona de empobrecimiento del lado N los átomos han perdido electrones 
que se han recombinado con los huecos de los átomos del lado P. Por tanto, la zona de 
empobrecimiento del lado N se queda cargada positivamente mientras que la del lado P 
se queda cargada negativamente (Figura 2.10 b). Se crea así  una diferencia de potencial 
entre los extremos de la zona de deplexión llamada barrera de potencial o potencial 
umbral de aproximadamente 0.4 V (Gilmore 2008; Knoll 2000). La zona de deplexión 
se comporta entonces como una barrera que limita el paso de las cargas libres, ya que 
para que un electrón libre del lado N migre al lado P deberá superar dicho potencial 
umbral. Esta configuración responde al tipo de funcionamiento de un diodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
̶ ̶ ̶ ̶   + + + +   ̶ ̶ ̶ ̶ + ̶ + + + + 
̶ ̶ ̶ ̶   + + + +   ̶ ̶ ̶ ̶ + ̶ + + + + 
̶ ̶ ̶ ̶   + + + +   ̶ ̶ ̶ ̶ + ̶ + + + + 
̶ ̶ ̶ ̶   + + + +   ̶ ̶ ̶ ̶ + ̶ + + + + 
̶ ̶ ̶ ̶   + + + +   ̶ ̶ ̶ ̶ + ̶ + + + + 
Figura 2.10. (a) Unión P-N antes de redistribución de carga. (b) Zona de deplexión tras 
redistribución.  
Unión P-N Zona deplexión 
N P N P 
e- libres huecos
 libres Iones - Iones + (a) (b) 
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El ancho de la región de agotamiento es demasiado pequeño como para obtener un 
rendimiento operacional aceptable. Sin embargo, si se aplica un potencial positivo al 
extremo N, los electrones libres son atraídos hacia esa zona retirándose de las 
proximidades de la unión, aumentando la zona de deplexión. Estos electrones abandonan 
el lado N atravesando el borne positivo y al llegar al lado P se recombinan con los huecos 
libres cercanos a la zona de deplexión, aumentándola de igual modo (junto con la barrera 
de potencial). Puesto que el potencial positivo se conecta al semiconductor de tipo 
negativo y viceversa, se dice que se le aplica una polarización inversa (Figura 2.11). 
Aunque en la zona de deplexión ya no hay cargas libres, la radiación incidente crea pares 
electrón-hueco que son acelerados hacia los electrodos de polarización y cuya carga se 
recoge para caracterizar la energía absorbida. La región de deplexión conforma el 
volumen activo del detector y su extensión (𝑑) puede regularse a través del potencial 
inverso aplicado (𝑉𝑅). 
𝑑 ≈ √(2ĸ𝜇𝜌𝑉𝑅) Expresión 2.16 
donde ĸ, 𝜌 y 𝜇 son la constante dieléctrica, la resistividad del material (𝛺𝑚) y la 
movilidad de las cargas mayoritarias en el material (𝑚2𝑉−1𝑠−1), respectivamente. En un 
semiconductor de tipo p las cargas mayoritarias son los huecos y en los de tipo n, los 
electrones. 
 
 
En la práctica, los detectores de radiación gamma no están compuestos por dos bloques 
de material semiconductor de diferente tipo en contacto como puede parecer en la Figura 
2.10. El proceso de fabricación del detector consiste, a grandes rasgos, en coger como 
base un bloque de material semiconductor de tipo p o n y convertir una de sus caras en 
el tipo contrario mediante técnicas de evaporación, difusión o implantación de iones. De 
este modo, un detector de germanio de tipo p consistiría en un bloque de dicho material 
siendo una de sus caras de tipo n (Figura 2.12). Esto implica que al aplicar una 
polarización inversa, la zona de deplexión se crea a través de del material de tipo p. Estos 
̶ ̶ + + + ̶ ̶ ̶ + + 
̶ ̶ + + + ̶ ̶ ̶ + + 
̶ ̶ + + + ̶ ̶ ̶ + + 
̶ ̶ + + + ̶ ̶ ̶ + + 
̶ ̶ + + + ̶ ̶ ̶ + + 
Zona de deplexión 
+ VR -      
  
N P 
Figura 2.11. Aumento de la zona de deplexión al aplicar un potencial inverso VR 
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detectores son  conocidos como detectores de germanio de alta pureza (HPGe, High 
Purity Germanium). 
 
2.1.2.4 Recolección de carga en el detector y formación del impulso 
Al crearse un par electrón-hueco como resultado de una interacción gamma en ausencia 
de ningún campo eléctrico, el par se moverá por el material bajo la influencia de la 
excitación térmica. Al aplicar un campo eléctrico (E), como el creado por un potencial 
inverso (VR) sufiente como para crear una zona de deplexión cuya extensión ocupe todo 
el espesor del cristal (d), los electrones migrarán al contacto positivo y los huecos al 
negativo (Figura 2.13).  
 
+ 
- 
Capa tipo n 
(unión y contacto) 
Contacto tipo p 
Germanio tipo p 
Figura 2.12. Construcción básica de un detector HPGe (Gilmore 2008) 
Figura 2.13. Movimiento de los portadores de carga en el semiconductor (Gilmore 2008) 
+ 
- 
n+ 
p- 
x 
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+ - 
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El tiempo de recolección de los portadores de carga dependerá de la distancia que deban 
recorrer y de su velocidad, teniedo en cuenta que la movilidad del electrón y del hueco 
son diferentes. En el germanio esta diferencia es de aproximadament el 15% (Gilmore 
2008). 
𝜇 =
𝜈
𝐸
 Expresión 2.17 
siendo 𝜇 la movilidad de cada portador, 𝜈 su velocidad de desplazamiento y 𝐸 la fuerza 
del campo eléctrico. A intensidades de campo bajas, la movilidad de los portadores de 
carga es constante. Sin embargo, a intensidades elevadas la velocidad de desplazamiento 
no aumenta proporcionalmente, sino que termina alcanzando una velocidad de 
saturación. Si se aplica un potencial lo suficientemente elevado como para alcanzar dicho 
nivel de saturación, es posible calcular el tiempo de recolección: 
tiempo de recolección del electron, 𝑡𝑒 =
𝑥
𝜈𝑒
 Expresión 2.18 
tiempo de recolección del hueco, 𝑡ℎ =
𝑑 − 𝑥
𝜈ℎ
 Expresión 2.19 
La contribución de cada portador de carga a la señal eléctrica final depende de la propia 
carga que transporta y de la fracción de campo eléctrico que ha recorrido. En el supuesto 
de la Figura 2.13 en la que el par electrón-hueco se ha creado próximo al borne positivo, 
este llegará antes, pero con una contribución menor a la del hueco. El aumento de la 
señal eléctrica con el tiempo, es decir, la forma del impulso de salida, depende de la 
localización en la que se produzca la interacción (Figura 2.14). La forma del impulso 
generado en el detector y el tiempo de recolección de la carga influyen en el modo de 
configuración de la electrónica encargada de procesar el impulso. En particular, tiempos 
de recolección largos, tienen importantes repercusiones en las tasas de recuento medidas 
(Gilmore 2008). 
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Figura 2.14. Formas de borde del impulso generado en un detector coaxial de tipo n para 
interacciones en diferentes localizaciones: (a) cerca del núcleo central; (b) punto medio entre el 
núcleo interno y la superficie externa; (c) cerca de la parte exterior. (Gilmore 2008) 
 
Puesto que la electrónica del detector para generar una señal temporal depende del 
tiempo de subida del impulso (rise time, en inglés), existe una incertidumbre entre el 
instante preciso en el que se produce la interacción de la radiación gamma en el detector 
y la aparición de la señal eléctrica. Se considera que el tiempo de subida se inicia desde 
que el impulso pasa del 10 % hasta que alcanza al 90% de su amplitud final. Este factor 
no es importante a menos que se realicen mediciones de fuentes cuya probabilidad de 
generar eventos en coincidencia sea elevada. 
2.1.2.5 Interacciones en el detector 
En la Sección 2.1.1 se han enumerado las principales interacciones de la radiación 
gamma con la materia y cómo estas resultan en la transferencia de energía a electrones, 
o, en el caso de producción de pares a un electrón y a un positrón. Si se compara el 
intervalo de energía de estas partículas individuales (desde unos pocos keV a varios 
MeV) con la energía necesaria para crear un par electrón-hueco en el germanio (2.96 
keV), se llega a la conclusión de que los electrones primarios crearán a su vez más pares 
electrón-hueco a medida que se vayan dispersando por el material del detector. 
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Si se multiplica el número esperado de pares electrón-hueco (descrito en la Expresión 
2.15) por la carga de un electrón, se puede calcular un valor estimado de la carga creada 
en el detector. Son estos electrones secundarios y sus respectivos huecos los que deben 
ser recogidos para formar la señal eléctrica del detector. 
El modo en el que la radiación gamma interactúa en el detector determina la amplitud de 
la señal para cada emisión gamma en particular, que depende de la energía del fotón, el 
número atómico del átomo absorbente y, para los eventos Compton, el ángulo entre la 
radiación gamma incidente y la dispersa. Teniendo en cuenta que en la mayoría de los 
casos una sola interacción no absorberá completamente la radiación gamma, la 
localización en la que se produce la interacción dentro del detector cobra especial 
importancia y, por tanto, el tamaño del detector también pasa a ser un aspecto que 
considerar según la aplicación a la que esté destinado (Gilmore 2008). 
En un detector lo suficientemente grande para que la radiación secundaria no escape al 
volumen de detección, el espectro obtenido consistiría en picos individuales (cada uno 
correspondiente a una emisión gamma), pues toda la energía de la radiación gamma se 
recuperaría al recolectar todos los electrones (tanto los producidos por efecto 
fotoeléctrico como los secundarios). 
En el caso opuesto, con un detector extremadamente pequeño en el que únicamente 
pudiese producirse una interacción, solo las interacciones fotoeléctricas producirían 
absorciones completas. Los eventos Compton crearían electrones con una fracción de la 
energía del fotón incidente y la producción de pares únicamente podría crear picos de 
escape doble para fotones incidentes con energías superiores a 1.022 MeV  (localizados 
a 1.022 MeV por debajo de la energía del fotopico) y ninguno de escape simple, pues 
ambos fotones de 511 keV escaparían del detector y su energía se perdería (Gilmore 
2008). 
En un detector “real” se tendría una situación intermedia, aunque más cercana a la del 
detector pequeño, con deposiciones de energía tanto completas como parciales (Figura 
2.15 y Figura 2.16). En una situación real los espectros tienen una forma más compleja. 
La deposición de energía de electrones para fotones incidentes de energía media-baja (< 
1.022 MeV) daría lugar a un espectro compuesto por un continuo Compton y los 
fotópicos de absorción completa. 
Para energías medias, pueden producirse dispersiones Compton múltiples, cada una de 
las cuales absorbe un poco más de la energía del fotón antes de que escape del detector. 
En este caso, si el evento inicial se hubiese producido cerca del borde Compton, la 
energía extra absorbida podría registrarse entre el borde Compton y el pico de absorción 
total (Gilmore 2008). 
Fotones con energía superior a 1.022 MeV que interaccionen mediante producción de 
pares, si tras la aniquilación de positrones solo escapase uno de los dos fotones de 511 
keV, se registraría en el espectro un pico de escape simple a 511 keV por debajo de la 
energía de absorción completa. En el caso de que escapasen los dos fotones se registraría 
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un pico de escape doble. Por otro lado, estos fotones de 511 keV podrían ser parcialmente 
absorbidos mediante eventos Compton registrándose cuentas a lo largo del espectro y 
por debajo de la energía del fotón incidente. 
Pueden aparecer también picos adicionales resultado de sumas por coincidencias, o un 
continuo (a parte del fondo ambiental) relacionado con coincidencias aleatorias conocido 
como pile-up. 
 
Figura 2.15. Posibles interacciones en un detector “real”. PE, efecto fotoeléctrico; CS, evento 
Compton; PP, producción de pares (Gilmore 2008) 
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Figura 2.16. (a) y (b) Ejemplo ilustrando las características de un espectro de 137Cs y 28Al, 
respectivamente (Gilmore 2008) 
 
 
 
(b) 
(a) 
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 Propiedades generales de los detectores de radiación 
La respuesta de un detector de espectrometría gamma es, en esencia, una carga eléctrica 
proporcional a la cantidad de energía absorbida, debida a la interacción de la radiación 
gamma. La función del conjunto de componentes electrónicos que conforman el sistema 
es la de registrar la carga y el voltaje producidos, medirla, clasificarla y almacenar la 
información extraída. La carga eléctrica generada resultado de la interacción gamma es 
tratada por el preamplificador, el cual la transforma en un impulso. A continuación, el 
amplificador lineal modifica la forma del impulso y aumenta su altura. El analizador 
multicanal (MCA, Multichannel Analyser) discrimina y clasifica los impulsos por su 
amplitud (voltaje) y cuenta el número de impulsos que se generan para cada intervalo de 
amplitud. 
En cada etapa, el impulso que se genera es diferente y sus características principales, así 
como el ruido electrónico asociado a cada etapa, afecta a la calibración en energía del 
MCA, a la resolución en energía del sistema, al tiempo muerto del sistema, a la 
probabilidad de que aparezcan picos adicionales resultado de eventos registrados en 
coincidencia y, en última instancia, a la eficiencia de detección del sistema. 
2.1.3.1 Calibración en energía 
La calibración en energía de los detectores de radiación consiste en establecer una 
relación entre los canales de un analizador multicanal (MCA), en los que se registran los 
diferentes eventos, y por tanto en donde aparecen los foto-picos, con su energía 
correspondiente. Los canales que componen el MCA representan filtros paso de banda 
que discriminan en función de la amplitud del impulso (Figura 2.17 a) y los clasifica. 
Cuenta el número de impulsos que se generan para cada intervalo de amplitud y genera 
un histograma de cuentas frente a canales (Figura 2.17 b). Cada canal representa un 
intervalo de energía (amplitud del impulso de entrada al MCA).  
 
(b) 
Figura 2.17. (a) Impulso de entrada al MCA, forma y tiempos característicos; (b) Histograma 
cuentas frente a canales. TP, tiempo en alcanzar el pico; TW, ancho de impulso (Gilmore 2008)  
(a) 
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El procedimiento estándar consiste en medir fuentes patrón gamma en las que la energía 
es conocida y relacionando cada foto-pico del espectro con la energía correspondiente 
(canal donde aparece según la discriminación paso de banda realizada). Es conveniente 
utilizar radionúclidos con emisiones gammas que cubran un amplio intervalo energético 
o bien un conjunto de varios radionúclidos diferentes. Generalmente, la relación canal-
energía que se establece es lineal o casi lineal y con una relación aproximada de 0.25 – 
0.3 keV/canal. 
El software GammaVision (ORTEC) por ejemplo, utiliza la siguiente expresión para 
relacionar energía y canal: 
𝐸 = 𝑎1 + 𝑎2𝐶+𝑎3𝐶
2 Expresión 2.20 
donde 𝐸 es la energía, 𝑎𝑖 coeficientes de ajuste y 𝐶 es el número de canal. 
2.1.3.2 Resolución en energía 
La resolución en energía es una característica intrínseca del detector que determina su 
capacidad para distinguir entre dos interacciones con energías muy cercanas. Está 
definido por un parámetro que representa el ancho del foto-pico a la mitad de su altura 
máxima, conocido como FWHM (Full Width at Half Maximum) y expresado 
comúnmente en keV.  
Este parámetro es especialmente importante, pues a mejor resolución más nivel de 
detalle tendrá el espectro obtenido. Tiene dos implicaciones principales: 
- Una mejor resolución en energía facilita la identificación de eventos cuya 
energía es muy cercana, es decir, permite diferenciar picos cercanos en el 
espectro (Figura 2.18 y Figura 2.19). 
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Figura 2.18. Influencia del FWHM en la discriminación entre energías muy cercanas: (a) 
centroides con una separación >3×FWHM no deberían suponer ningún problema; (b) centroides 
con una separación 1×FWHM, requerirían programas de deconvolución. (Gilmore 2008) 
 
- En segundo lugar, una buena resolución permite diferenciar picos con un bajo 
número de cuentas sobre el fondo al agrupar las cuentas pertenecientes a un 
mismo evento y estrechando el pico. 
En una situación ideal, cada fotón incidente de una misma energía daría lugar a una 
cuenta en el mismo canal. Sin embargo, esto no es así, los picos se extienden a lo largo 
de varios canales, siendo el valor central el que identifica la energía del fotón. Esto 
implica que un mismo evento quede registrado en un intervalo de canales en lugar de en 
uno solo. Este fenómeno se debe principalmente a las fluctuaciones estadísticas en el 
número de portadores de carga que se generan al producirse una interacción y en su 
posterior recolección, así como al ruido electrónico del sistema de detección. 
Matemáticamente la incertidumbre global asociada al ancho del pico (𝑊𝑇) puede 
expresarse del siguiente modo (Debertin y Helmer 1988; Gilmore 2008): 
(𝑊𝑇)
2 = (𝑊𝐼)
2 + (𝑊𝑃)
2 + (𝑊𝑐)
2 + (𝑊𝐸)
2 Expresión 2.21 
El término 𝑊𝐼 representa la incertidumbre en la energía de la radiación gamma y es 
inversamente proporcional al tiempo de vida media de sus niveles energéticos. Sin 
embargo, este factor puede ser despreciado frente al resto, encontrándose varios órdenes 
de magnitud por debajo. 
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El término 𝑊𝑃 representa la incertidumbre asociada al número de pares electrón-hueco 
que se crean (𝑛), cuya definición se presentó en la Expresión 2.15. El valor de 𝑛 en 
realidad es un valor medio, pues depende de la energía requerida para crear un par 
electrón-hueco, 𝜀 = 2.96 𝑒𝑉, que a su vez también es un valor medio. El número real 
depende del nivel energético al que el electrón es promovido en la banda de conducción. 
Así pues, existe una incertidumbre asociada a 𝑛 que conduce a una distribución en la 
altura de los pulsos y finalmente a extender el ancho de los picos en el espectro.  
Aunque este proceso teóricamente sigue una distribución de Poisson, se ha comprobado 
que en la práctica no es exactamente así. Dicha distribución sería válida si la creación de 
cada par electrón-hueco fuese independiente. Sin embargo, este proceso puede alterar la 
distribución de los electrones dentro de la estructura cristalina del material y por tanto la 
probabilidad de que se cree un nuevo par. La expresión para calcular 𝑊𝑃 queda como 
sigue: 
(𝑊𝑃)
2 = (2.35)2𝐹𝜀𝐸 Expresión 2.22 
con 𝐹 el factor de Fano (ratio de la varianza observada en el número de pares electrón-
hueco creados en una interacción entre la varianza teórica para un proceso de Poisson), 
𝜀 la energía requerida para crear un par electrón-hueco (2.96 eV) y 𝐸 la energía del fotón 
incidente. Este parámetro es el principal causante de que los detectores de Ge tengan 
mejor resolución que los de Si y Na, pues ambos tienen valores de 𝐹 y 𝜀 superiores, 
incrementando así el término 𝑊𝑃. 
𝑊𝐶 hace referencia a la incertidumbre producida por las variaciones en la recolección de 
los portadores de carga, debida principalmente a impurezas e imperfecciones del cristal 
que en última instancia pueden crear trampas que afectan a su movimiento. La 
recolección incompleta de portadores de carga hace que los que se pierdan no 
contribuyan a la altura del impulso de salida del amplificador, moviendo las cuentas 
desde el centro de la distribución Gaussiana hacia los canales inferiores y produciendo 
una cola en el lado de baja energía. El estudio de este término no puede llevarse a cabo 
fácilmente a partir de expresiones matemáticas, sino que requiere realizarse de manera 
experimental. Este proceso lleva asociado además más fuentes de incertidumbre. Sin 
embargo, los resultados parecen sugerir que su relación con la energía es lineal, 𝑊𝐶 =
𝑐𝐸, siendo 𝑐 la constante de proporcionalidad (Gilmore 2008). 
𝑊𝐸 es la contribución del ruido electrónico del detector y el resto de instrumentación que 
forman el sistema (preamplificador, amplificador y multicanal, principalmente). El 
componente más sensible en este caso es el acoplamiento detector-preamplificador; 
cualquier incertidumbre aquí se multiplica en el amplificador. El ruido electrónico es 
independiente de la amplitud del impulso, lo que implica que su efecto es, en proporción, 
mayor para pulsos pequeños. 
La resolución en energía del detector condiciona el detalle del espectro final. En la Figura 
2.19, se muestran dos espectros equivalentes obtenidos por un detector de Ge y por uno 
Capítulo 2. Estado del Arte 
 
 
31 
de NaI. Puede apreciarse cómo la menor resolución de este último únicamente muestra 
los picos principales, contiendo a su vez al resto de picos de menor contaje y, por tanto, 
enmascarando la información que proporcionarían. 
 
Figura 2.19. Resolución de un espectro obtenido con una detector de semiconductor de Ge y con 
uno de centelleo de NaI (Knoll 2000) 
La calibración en energía y la obtención de la expresión que relaciona la resolución 
(FWHM) con la energía (que a su vez tiene su correspondencia en el multicanal) se 
realiza conjuntamente. Este proceso difiere según el programa que se utilice, pues existen 
diversas aproximaciones para calcular dicha expresión (Tabla 2-1). 
 
Tabla 2-1. Expresiones comunes para ajustar la resolución en función de la energía 
Tipo de ajuste Ecuación 
Lineal 𝑎 + 𝑏𝐸 
Cuadrática 𝑎 + 𝑏𝐸 + 𝑐𝐸2 
Genie 2000 𝑎 + 𝑏√𝐸 
Debertin y Helmer 1988 √𝑎 + 𝑏2𝐸 
Gilmore 2008 √𝑎2 + 𝑏2𝐸 + 𝑐2𝐸2 
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El programa GammaVision (ORTEC) ajusta el FWHM con la energía en dos pasos. En 
primer lugar, del mismo modo que con la calibración en energía (conjuntamente), 
relaciona el FWHM con el número de canal (𝐹) para posteriormente utilizarla para 
obtener la expresión en función de la energía, 𝐹(𝑒). 
𝐹 = 𝑏1 + 𝑏2𝐶+𝑏3𝐶
2 Expresión 2.23 
𝐹(𝑒) = 𝐹(𝑐)(𝑎2 + 𝑎3𝐶) Expresión 2.24 
con 𝑏𝑖 siendo los coeficientes de ajuste y 𝐹(𝑐) el FWHM en canales para el canal 𝐶. 
2.1.3.3 Calibración en eficiencia 
La eficiencia de detección de los sistemas de espectrometría gamma puede diferenciarse 
en eficiencia intrínseca (ɛint) y eficiencia absoluta (ɛabs). La eficiencia absoluta se define 
como: 
ɛ𝑎𝑏𝑠 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
 Expresión 2.25 
y depende de las propiedades del detector y del ángulo sólido entre la fuente y el detector.  
La eficiencia intrínseca se define como: 
ɛ𝑖𝑛𝑡 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 Expresión 2.26 
y no depende del ángulo sólido entre ambos como un factor implícito. 
Ambas eficiencias están relacionadas, en el caso de fuentes isotrópicas, por ɛ𝑖𝑛𝑡 = ɛ𝑎𝑏𝑠 ∙
(4𝜋 Ω⁄ ), donde Ω es el ángulo sólido entre la fuente y el detector (Knoll 2000). 
Generalmente, la eficiencia absoluta, se divide en otras dos: eficiencia absoluta de pico 
(ɛFEP) y eficiencia absoluta total (ɛT). 
La eficiencia absoluta de pico considera únicamente el número de fotones que depositan 
toda su energía en el volumen activo del detector, y que por tanto generaría un foto-pico 
en su energía característica, del total de fotones emitidos por la fuente. 
Experimentalmente, la eficiencia absoluta de pico (para cada energía particular) se 
calcula mediante fuentes patrón con actividades certificadas que emitan fotones 
cubriendo un amplio intervalo de energía. 
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ɛ𝐹𝐸𝑃 =
𝑁(𝐸)
𝐴 ∙ 𝐼𝛾(𝐸) ∙ 𝑡
 Expresión 2.27 
donde 𝑁(𝐸) son las cuentas netas acumuladas en el foto-pico (para una energía 
determinada) durante la medición, 𝐴 es la actividad de la fuente (Bq), 𝐼𝛾(𝐸) es la 
probabilidad de emisión de un fotón de energía 𝐸 y 𝑡 es el tiempo de medición (s).  
La eficiencia absoluta total tiene en cuenta todas las interacciones en el volumen activo 
del detector y no únicamente aquellas en las que se deposita toda la energía del fotón. Es 
decir, registra todos los pulsos que generan el espectro global, ya sean del foto-pico o 
del continuo Compton. Esta eficiencia cobra especial importancia para calcular los 
factores de corrección por pico suma en aquellos radionúclidos con emisión de fotones 
en cascada. 
2.1.3.4 Tiempo muerto 
En los sistemas de detección existe una separación temporal mínima para poder procesar 
y almacenar un evento conocida como tiempo muerto. Es decir, se requiere un lapso 
mínimo para poder distinguir entre dos impulsos generados de manera consecutiva. 
Mientras, el sistema no puede procesar más eventos, por lo que un segundo evento 
quedaría sin registrar y se perdería. El tiempo muerto es una característica intrínseca del 
sistema detector y de su electrónica analógica-digital asociada con la cadena de medida.  
Por ejemplo, debido a la naturaleza aleatoria de los procesos de desintegración 
radiactiva, el tiempo entre dos desintegraciones consecutivas no es constante, por lo que 
siempre hay una probabilidad de que ocurran dos desintegraciones consecutivas que se 
registran como una sola si estas se producen con una separación temporal inferior al 
tiempo muerto (Knoll 2000). Estas pérdidas por tiempo muerto pueden llegar a ser 
severas en condiciones de alta tasa de contaje, por lo que cualquier medición precisa 
realizada en estas condiciones debe incluir una corrección para tener en cuenta estas 
pérdidas (ICRU 1994). 
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A grandes rasgos, existen dos situaciones para estudiar el comportamiento del tiempo 
muerto, ya sea un sistema no extensible o un sistema extensible (Figura 2.20). En un 
sistema no extensible, los eventos que ocurren durante el tiempo muerto no se registran 
y se pierden sin afectar al comportamiento del detector. En uno extensible, estos eventos, 
aunque no se registren como cuentas, sí que afectan al detector ampliando el tiempo 
muerto por un nuevo periodo. Esto puede producir en última instancia que, para fuentes 
muy activas, el detector pueda llegar a saturar y dejar de medir al hacer que el tiempo 
muerto aumente. 
 
 
 
En este esquema se presenta un caso en el que se producen seis eventos aleatorios 
espaciados en el tiempo (figura central), siendo τ el tiempo muerto tras cada evento. 
Aquellos eventos que ocurren durante el tiempo muerto se pierden independientemente 
del comportamiento del detector. 
La parte inferior se corresponde con un sistema no extensible, y registraría cuatro de los 
seis eventos. En esta situación, la fracción de tiempo en la que el sistema no puede 
procesar eventos es 𝑅𝑚𝜏, siendo 𝑅𝑚 la tasa de contaje medida en el analizador multicanal 
(MCA). El tiempo, en cada segundo, durante el cual el sistema está disponible, i.e. puede 
aceptar pulsos, es 1 − 𝑅𝑚𝜏. La tasa de interacción real (R0) y la tasa de contaje medida 
(𝑅𝑚) entonces quedan como sigue: 
Figura 2.20. Modelos de comportamiento del tiempo muerto para detectores de radiación 
(Knoll 2000) 
Time 
No extensible 
Extensible 
Events in detector 
Dead 
Live 
Dead 
Live 
τ 
τ 
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R0 =
𝑅𝑚
(1 − 𝑅𝑚𝜏)
 Expresión 2.28 
R𝑚 =
𝑅0
(1 + 𝑅0𝜏)
 Expresión 2.29 
La parte superior de la Figura 2.20 representa el comportamiento de un sistema 
extensible, en el que cada nuevo evento que ocurre durante el tiempo muerto, además de 
no registrarse lo vuelve a extender por otro periodo de τ s, registrándose solo tres de los 
seis eventos. En esta situación la Expresión 2.29 ya no sería válida, pues los tiempos 
muertos ya no siguen una extensión fija. La aparición de un nuevo evento durante el 
tiempo muerto sigue una distribución de Poisson, de modo que la tasa de interacción real 
en este caso es: 
R𝑚 = 𝑅0𝑒
−𝑅0𝜏 Expresión 2.30 
No obstante, para tasas de contaje bajas, en las que el efecto de apilamiento (pile-up) es 
despreciable, la Expresión 2.30 podría aproximarse a la Expresión 2.29.  
A efectos prácticos, el tiempo muerto es la suma de otros tres, definidos como (Gilmore 
2008): 
- TLG: tiempo que tarda el SCA (Single-Channel Analyzer) en reconocer un 
evento y poder registrarlo (Tiempo de puerta lineal). 
- TD: tiempo que tarda el ADC (analogue-to-digital converter) en digitalizar la 
señal. 
- TS: tiempo de almacenamiento en memoria, también conocido como tiempo de 
ciclo de memoria. 
La Figura 2.21 muestra un esquema de los tiempos involucrados en la creación de un 
impulso, su digitalización y su almacenamiento. 
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2.1.3.5 Efecto de suma por coincidencia  
Muchos radionúclidos emiten dos o más fotones en la misma desintegración (emisión en 
cascada). Cuando esto sucede, puede darse la situación en la que dichos fotones 
interaccionen casi simultáneamente en el detector. La diferencia temporal de emisión de 
dichos fotones (del orden de picosegundos) es normalmente inferior al tiempo de 
resolución del detector, definido como el tiempo mínimo necesario para que el sistema 
pueda diferenciar dos eventos como dos pulsos independientes. Existe por tanto una muy 
alta probabilidad de que el detector no sea capaz de diferenciarlos y se registre un único 
evento con una energía igual a la suma de las energías depositadas individualmente. Es 
decir, se registraría un impulso cuya amplitud sería la suma de los dos por separado 
(Debertin 1991). Este fenómeno recibe el nombre de efecto de suma por coincidencia 
(True Coincidence Summing Effect). La suma por coincidencia es independiente de la 
actividad de la fuente medida y es proporcional a la eficiencia de detección de cada 
emisión gamma en coincidencia. La corrección de este efecto tiene una mayor 
importancia para detectores de alta eficiencia y geometrías de medición cercanas, como 
Figura 2.21. Especificación de tiempos de un impulso semi-Gaussiano y su digitalización. TP, 
tiempo en alcanzar el pico; TLG, tiempo de puerta lineal; TF, tiempo de caída del pico; TW, ancho 
de impulso; TD, tiempo de digitalización; TS, almacenamiento en memoria; TM = TD + TS (Gilmore 
2008)  
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las que se suelen realizar en mediciones de muestras ambientales de baja actividad 
(Montgomery y Montgomery 1995) 
El efecto de suma por coincidencia puede producirse mediante dos mecanismos 
diferentes, conocidos como Summing In y Summing Out. En la Figura 2.22 se muestra 
un esquema de desintegración sencillo. 
- Summing Out: en este tipo de evento dos o más fotones depositan su energía en 
el detector simultáneamente (E1 y E2 en la Figura 2.22). Al no poder 
diferenciarlas, se genera una cuenta con una energía igual a la suma de ambas, 
lo que disminuye las cuentas que deberían registrarse en cada una de las energías 
individualmente. Así, la eficiencia de pico aparente para E1 y E2 es inferior a la 
real, lo que llevará a una sobreestimación de la actividad. 
- Summing In: este evento es similar al anterior, pero en este caso se produce 
cuando la emisión gamma de interés (E3) es igual a la suma de otras dos 
emisiones de su mismo esquema de desintegración (Figura 2.22). Ahora la suma 
de E1 y E2 producirá un exceso de cuentas en E3, lo que aumentará su eficiencia 
de pico aparente y por tanto subestimando su actividad.  
 
 
 
 Caracterización y calibrado en eficiencia de detectores HPGe  
En la actualidad, los detectores de germanio de alta pureza se emplean comúnmente en 
los laboratorios de radiactividad ambiental para caracterizar la actividad y los 
radioisótopos en muestras de diversa geometría, composición y densidad. Cada una de 
estas características puede afectar a la eficiencia de detección del sistema de un modo 
diferente, por lo que antes de realizar mediciones es necesario calibrar el detector para 
unas condiciones de medición concretas (Gilmore 2008). La calibración en eficiencia del 
detector puede realizarse mediante diferentes técnicas, agrupadas principalmente en tres 
categorías: procedimientos experimentales o empíricos, método de transferencia y 
métodos computacionales (simulación). 
Figura 2.22. Esquema de desintegración para ejemplificar el efecto de suma por coincidencia 
(Debertin 1991)  
estable 
𝛽− 
𝛾3, 𝐸3, 𝑃3 
𝛾2, 𝐸2, 𝑃2 
𝛾1,𝐸1, 𝑃1 
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2.1.4.1 Métodos experimentales 
Los procedimientos experimentales pueden resultar complejos a nivel logístico, pues se 
requiere preparar muestras con fuentes patrón (cubriendo el mismo intervalo energético) 
contenidas en la misma matriz (composición y densidad) y geometría que la muestra a 
medir. La curva de eficiencia de estas fuentes patrón se obtiene tras medirlas, en el 
mismo detector que se vaya a emplear posteriormente, y se extrapola a la nueva muestra 
(Vukanac et al. 2008). Este método puede, además, presentar problemas al distribuir 
homogéneamente la muestra en matrices complejas, existiendo también la posibilidad de 
cometer errores durante la preparación que conlleven una pérdida en su trazabilidad. 
Otro inconveniente del método empírico es la excesiva generación de residuos 
radiactivos, con los consiguientes problemas de eliminación, especialmente si el número 
de muestras y matrices es elevado. 
2.1.4.2 Método de transferencia de eficiencias 
El método de transferencia de eficiencias es una técnica empleada para calibrar 
geometrías cuando no es posible medirlas directamente. El método original desarrollado 
por (Moens et al. 1981) se basa en que la relación entre la eficiencia de pico (Full Energy 
Peak Efficiency, FEPE) y la eficiencia total (para una energía en particular) es 
independiente tanto de la geometría como de la composición y densidad de la matriz de 
medida, por lo que: 
𝜀𝐹𝐸𝑃𝑚(𝐸)
𝜀𝑇𝑚(𝐸)
=
𝜀𝐹𝐸𝑃𝑝(𝐸)
𝜀𝑇𝑝(𝐸)
     Expresión 2.31 
donde 𝜀𝐹𝐸𝑃 y 𝜀𝑇 son las eficiencias de pico y total, respectivamente, el subíndice 𝑚 hace 
referencia a la muestra y 𝑝 al patrón. Este método resulta útil al aplicarse a medidas 
ambientales (Gilmore 2008) y se ha probado tanto de manera experimental como 
mediante simulaciones por Monte Carlo por autores como (Erten, Aksoyoǵlu, y Göktürk 
1988; Vidmar, Çelik, et al. 2010; Vidmar y Likar 2004). En un principio, la aplicación 
de este método incluía únicamente fuentes puntuales y un modelo analítico simplificado 
de detector de geometría puntual (Notea 1971), y posteriormente se mejoró para 
considerar modelos de detectores más realistas y muestras volumétricas, integrando 
simulaciones de Monte Carlo en el análisis de dichos sistemas (Vidmar 2005; Vidmar, 
Vodenik y Nečemer 2010). 
El método de transferencia de eficiencias puede emplearse sin necesidad de disponer de 
las dimensiones reales del detector, pues atendiendo a la Expresión 2.31 el factor de 
transferencia se obtiene a partir de la relación de eficiencias calculadas bajo unas 
condiciones en particular, eliminando las incertidumbres asociadas a la geometría del 
detector. No obstante, la eficacia de este método depende también de la similitud entre 
la geometría patrón y la geometría de la muestra a medir, obteniéndose resultados 
Capítulo 2. Estado del Arte 
 
 
39 
satisfactorios cuando no hay diferencias muy importantes (Lepy et al. 2001; Sima y 
Arnold 2002; Vidmar, Vodenik, et al. 2010). 
2.1.4.3 Métodos de simulación Monte Carlo 
Una buena definición de los métodos de Monte Carlo se puede encontrar en la referencia 
(Halton 1970), "El método Monte Carlo se define como la representación de la solución 
de un problema como un parámetro de una población hipotética, y utilizando una 
secuencia aleatoria de números para construir una muestra de la población, a partir de 
la cual se pueden hacer estimaciones estadísticas del parámetro obtenido". En otras 
palabras, los métodos de Monte Carlo proporcionan soluciones aproximadas a problemas 
realizando experimentos de muestreo estadístico con números aleatorios.  
La utilización de los métodos de Monte Carlo para modelizar procesos físicos permite la 
evaluación de sistemas complejos en su conjunto, como resolver el transporte de las 
partículas emitidas por una fuente radiactiva y su interacción con un detector. Las 
propiedades matemáticas más importantes de los métodos de Monte Carlo se describen 
por la ley de los grandes números y por el teorema central del límite. La ley de los 
grandes números establece que una estimación de Monte Carlo de la integral de una 
función, usando ‘n’ números aleatorios, converge al valor real de la integral para un 
número elevado de ‘n’ (James 1980): 
1
𝑛
∑ 𝑓(𝑛𝑖) →
1
𝑏 − 𝑎
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏
𝑎
𝑛
1
 Expresión 2.32 
donde 𝑓(𝑛𝑖) es la función a integrar y 𝑛𝑖 es un conjunto de n números aleatorios 
distribuidos uniformemente dentro de los límites x = a y x = b. El lado izquierdo de la 
Expresión 2.32 representa la estimación de Monte Carlo de la integral y el lado derecho 
de la integral real de la función entre los puntos a y b. Esta ley es particularmente 
importante ya que determina los resultados de los cálculos de Monte Carlo como 
estimaciones consistentes. Por lo tanto, dos cálculos de Monte Carlo idénticos deberían 
dar como resultado la misma estimación (considerando su incertidumbre estadística). 
El teorema central del límite describe cómo las estimaciones de Monte Carlo se acercan 
al valor real de la integral (James 1980). De acuerdo con el teorema, la estimación Monte 
Carlo sigue una distribución normal alrededor del valor real de la integral cuando ‘n’ es 
grande. La desviación típica del cálculo de Monte Carlo viene dada por la raíz cuadrada 
de la variación de la función dividida por la raíz cuadrada de ‘n’. 
La aplicación del método Monte Carlo a la resolución de un problema de espectrometría 
gamma simula estadísticamente los procesos físicos involucrados entre la muestra, el 
sistema detector y el medio que lo rodea. El código de simulación sigue cada fotón desde 
su aparición hasta que se produce una interacción, dando lugar a partículas secundarias 
que también son seguidas (normalmente). Este proceso termina una vez la partícula es 
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absorbida habiendo transferido toda su energía o abandona el volumen de control que 
establece los límites físicos del problema. La energía depositada por aquellos fotones 
que interaccionan mediante efecto fotoeléctrico es almacenada creando los diferentes 
foto-picos, junto con los procesos que contribuyan a la absorción total. La eficiencia de 
pico para una determinada energía se puede calcular como la ratio de las cuentas 
registradas en ese foto-pico entre los fotones reales emitidos por la fuente. De un modo 
análogo también puede obtenerse la eficiencia total para una determinada energía, solo 
que las cuentas a considerar son las registradas en todo el espectro energético. 
El método Monte Carlo empezó a aplicarse a detectores de semiconductor por (De Castro 
y Levesque 1967; Wainio y Knoll 1966). En la actualidad existen códigos de Monte 
Carlo de carácter general, pensados para resolver problemas de transporte de partículas, 
como MCNP6 (Monte Carlo team 2013), GEANT4 (Agostinelli et al. 2003), 
PENELOPE (Salvat, Fernández-Varea, y Sempau 2011), FLUKA (Böhlen et al. 2014; 
Ferrari et al. 2005), EGS4 (Nelson, Hirayama, y Rogers 1985), entre otros. Por otro lado, 
también se han desarrollados códigos deterministas específicos para resolver problemas 
como la calibración en eficiencia y correcciones por pico suma y auto absorción como 
EFFTRAN (Vidmar 2005), GESPECOR (Sima, Arnold, y Dovlete 2001), ETNA (Piton 
et al. 2000), ANGLE (Jovanović et al. 1997) y DETEFF (Díaz y Vargas 2008) entre 
otros, o el software LABSOCS/ISOCS (Bronson y Venkataraman 2000; Kalb et al. 2000) 
que combina MCNP con un método matemático para la calibración en eficiencia. 
2.1.4.4 Calibración en eficiencia y caracterización del detector mediante el método 
de Monte Carlo 
A diferencia de los métodos analíticos y de transferencia, en los cuales se asumían 
simplificaciones en el modelo del sistema, la simulación Monte Carlo permite modelar 
dicho sistema con un elevado nivel de detalle y realismo. Por otro lado, y según el código 
empleado, es posible simular la desintegración completa de los radionúclidos y por tanto, 
el efecto de suma por coincidencia (Giubrone et al. 2016; Hauf et al. 2013; Hurtado, 
Garcia-Tenorio, y Garcia-Leon 2009). Este método permite realizar calibraciones en 
eficiencia complejas de un modo rápido y realista al simular cualquier geometría y matriz 
de medida, reduciendo así los residuos generados por el laboratorio en procedimientos 
experimentales.  
No obstante, en comparación con el método de transferencia, en este caso es 
indispensable tener una caracterización geométrica precisa de la muestra y del detector. 
En este contexto, surge uno de los principales problemas de aplicar el método Monte 
Carlo, pues no siempre se dispone de las características geométricas del detector. 
Numerosos autores han concluido que las eficiencias obtenidas empleando directamente 
los parámetros geométricos proporcionados por el fabricante, difieren de la realidad 
(Huy 2010; Jurado Vargas y Guerra 2006). Parámetros como la capa inactiva, el volumen 
del detector o la distancia entre la ventana del detector y el cristal de germanio son de 
especial importancia en la cuantificación de la eficiencia del sistema (Chham et al., 2015; 
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García-Talavera et al., 2000; Hurtado et al., 2004; Peyres & García-Toraño, 2007; 
Ródenas et al., 2003). Otros estudios como el de (Maidana et al. 2016) profundiza en la 
comparación entre eficiencias experimentales y simuladas diferenciando zonas del 
cristal, en el que se observa cómo las mayores diferencias se localizan en los bordes del 
cristal, así como en las superficies pasivas. Resultados similares se presentaron también 
en (Aguayo et al. 2013; Utsunomiya et al. 2005). 
(Gasparro et al. 2008) analizó el efecto de los bordes redondeados del cristal frente a bordes 
rectos, así como la inclinación del cristal sobre su eje longitudinal sobre la eficiencia del 
sistema. Dicho estudio determinó que la inclinación del detector no parecía tener 
consecuencias relevantes sobre la eficiencia. La forma de los bordes en cambio sí que tiene 
un efecto importante, concluyéndose que un modelo simplificado con los bordes rectos daría 
como resultado una sobreestimación de las eficiencias, lo que llevaría probablemente a 
obtener un espesor de la capa inactiva superior al real para contrarrestar este efecto. Este 
último efecto se estudia en la presente Tesis, en la Sección 3.4.1.2. 
(Vargas et al. 2002) analizó el efecto del diámetro y la altura del cristal de germanio, la 
altura del núcleo interno y la distancia entre la ventana y el cristal en un detector coaxial de 
NaI. Determinó que variaciones de 3 mm en el diámetro del detector producía como 
resultado desviaciones de entre el 10% y el 20% en la eficiencia para altas energías, en 
función de la geometría de la fuente. El efecto de la altura del cristal resultó ser muy bajo, 
de alrededor del 1% para cambios de hasta 3 mm, teniendo en cuenta que únicamente se 
emplearon fuentes en geometría top y no envolventes como recipientes Marinelli, en las que 
el efecto podría ser mayor. El mismo cambio en la altura del núcleo interno produjo 
desviaciones del 10% aproximadamente a partir de 662 keV. Por último, 2 mm de diferencia 
en la distancia entre la ventana y el cristal dio como resultado desviaciones de entre el 1% 
(fuente puntual) y el 15% (fuentes extensas). 
Como se ha explicado en la Sección 2.1.2, un detector tipo HPGe es un diodo fabricado 
a partir de un cristal de alta pureza de germanio. Para poder ser utilizado como detector 
de radiación ionizante, las superficies externas e internas son dopadas creando capas 
inactivas en las que no se recoge la energía depositada por la radiación (Eberth y Simpson 
2008). El espesor de la capa inactiva tiene un efecto importante en la eficiencia de 
detección del foto-pico para energías bajas y medias debido a la gran atenuación que 
sufren al penetrar en el cristal de germanio (Clouvas et al. 1998; Ródenas, Martinavarro, 
y Rius 2000). Por otro lado, la relación eficiencia total a pico aumenta con el espesor de 
dicha capa (Dryak, Kovar, y Gudelis 2010). 
El efecto total de la capa inactiva puede considerarse en dos términos diferentes 
(Campbell y McNelles 1974): 
- La capa inactiva real, en la que no se recoge carga alguna y por tanto la energía 
depositada por los fotones al interaccionar en esta zona ni genera pulsos ni 
contribuye al espectro obtenido a ningún nivel. 
- La zona de transición o zona efectiva de capa inactiva en la que la interacción 
de fotones contribuye principalmente al continuo, pero no al foto-pico 
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Por tanto, la capa inactiva de germanio produce una disminución de la eficiencia debido 
a dos efectos diferentes, blindaje y la disminución del volumen activo del cristal 
(Ródenas et al. 2003). 
En particular, el estudio de la influencia de la capa inactiva sobre la eficiencia del 
detector ha sido ampliamente analizado, principalmente para energías superiores a 60 
keV (Dryak y Kovar 2006; Elanique et al. 2012; Hardy et al. 2002) obteniéndose valores 
optimizados de las capas inactivas que muestran diferencias que van desde 
aproximadamente el doble hasta uno o dos órdenes de magnitud. Otros autores como 
(Mohanty et al. 2008; Salgado, Conti, y Becker 2006) analizaron este parámetro para 
energías bajas, por debajo de los 60 keV, obteniendo también resultados similares a los 
anteriores. Trabajos como los desarrollados por (Courtine et al., 2008) y (Ashrafi, Likar, 
y Vidmar 1999) se centran en analizar la capa inactiva en función de la altura del cristal 
de germanio, obteniendo espesores no homogéneos. A la incertidumbre asociada a este 
parámetro hay que añadir que el espesor total de la capa inactiva varía a lo largo de la 
vida útil del detector y es el factor principal en la reducción de la eficiencia de detección 
en función del tiempo transcurrido. En particular, (Huy et al., 2007) registró cambios en 
el espesor de la capa inactiva pasando de 0.35 mm a 1.16 mm en un periodo de 9 años, 
junto con una caída de eficiencia de aproximadamente el 13% y en un estudio posterior 
(Huy, 2010) determinó una reducción de eficiencia del 18.5% para energías 
comprendidas entre 511 – 1332 keV tras 13 años de uso pasando de una capa inactiva 
inicial de 0.35 mm a una final de 1.46 mm. 
No obstante, según el tipo de detector (tipo n o tipo p), los espesores de las capas 
inactivas externas e internas cambian. Así, en un detector de tipo n el espesor de la capa 
inactiva interna puede superar fácilmente 1 mm de espesor (un ejemplo del modelado de 
un detector de tipo n puede encontrarse en (Cabal et al. 2010). En estos casos, las fuentes 
gamma de baja energía no serían adecuadas para caracterizar esta capa muerta, pues 
serían atenuadas antes de alcanzarla. Empleando energías altas (generalmente por 
encima de 500 keV) sí que sería posible, aunque el efecto de este parámetro podría verse 
enmascarado por otros focos de incertidumbre como el del volumen del cristal de 
germanio (Chuong et al. 2016). 
Por todo lo expuesto hasta ahora, el empleo del método Monte Carlo para realizar 
calibraciones en eficiencia pasa por realizar previamente una caracterización geométrica 
del detector. Este proceso generalmente se realiza modificando los principales 
parámetros geométricos y comparando las eficiencias simuladas con las experimentales 
empleando fuentes patrón, tanto puntuales (Andreotti et al. 2014; Blank et al. 2015), 
como volumétricas (Chham et al. 2015; Semkow et al. 2015) llegando a analizar también 
fuentes extensas (Sima et al. 2004). Otro aspecto a considerar es la composición y 
densidad de las matrices de medida, pues pueden surgir problemas relacionados con la 
auto absorción en el seno de la matriz, llegando a distorsionar las eficiencias obtenidas, 
en especial a energías por debajo de los 60 keV (García-Talavera et al. 2000; Jurado 
Vargas et al. 2002). 
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Para analizar la influencia del modelo de simulación empleado en la calibración en 
eficiencia, (Lepy et al. 2001) desarrolló una intercomparación en la que los participantes 
calibraron diferentes geometrías de medida a partir de las eficiencias experimentales 
obtenidas de fuentes puntuales y los principales parámetros del detector. Cada 
participante pudo optimizar aquellos parámetros desconocidos libremente empleando 
sus propios medios. Por lo tanto, el modelo final utilizado para realizar las calibraciones 
era diferente entre participantes, concluyendo que este factor podría ser el causante de 
las diferencias observadas en los resultados finales. 
En otro ejercicio de intercomparación posterior (Vidmar et al. 2008), se decidió 
comparar los códigos de Monte Carlo más utilizados en espectrometría gamma. Sin 
embargo, a diferencia de la intercomparación anterior, los participantes disponían de 
todos los parámetros característicos necesarios para realizar el modelo del detector, 
limitando así las posibles diferencias que pudiese haber entre los modelos geométricos 
de cada participante. Los resultados mostraron desviaciones notables en las eficiencias 
(total y de pico), en particular para energías por debajo de 45 keV. Estos resultados 
fueron atribuidos principalmente al empleo de diferentes bases de datos para las 
secciones eficaces. 
El método Monte Carlo se utiliza generalmente para caracterizar la geometría del 
detector, tal y como puede comprobarse en muchas de las referencias incluidas en esta 
sección. Además, existen métodos avanzados como el desarrollado por (Guerra et al. 
2015) en el que se utiliza un algoritmo evolutivo para el ajuste de parámetros junto con 
el modelo de simulación por Monte Carlo desarrollado para calibrar el detector. De esta 
manera se busca optimizar los parámetros característicos del detector automáticamente 
y guiada por la inteligencia artificial que aporta el uso complementario del algoritmo 
evolutivo. 
Puesto que la correcta caracterización de la capa inactiva puede verse afectada o 
enmascarada por diversos parámetros geométricos del detector, como la distancia entre 
la ventana del detector y el cristal de germanio, el espesor de la ventana o incluso las 
propias dimensiones del cristal, algunos autores recurren a las radiografías de alta 
resolución (Figura 2.23) para acotar dichos parámetros y reducir estas fuentes de 
incertidumbre. Diversos trabajos en los que se realizaron radiografías a los detectores, 
determinaron que las dimensiones principales del detector diferían de las especificadas 
por el fabricante en algunos casos, tales como las propias dimensiones del cristal (altura 
y diámetro), con diferencias de ~1 mm, o la distancia a la ventana, con diferencias de 
hasta ~2.5 mm. Otros parámetros del propio detector, como el radio del núcleo interno o 
su profundidad, en el caso de detectores coaxiales no pueden estimarse directamente con 
radiografías convencionales, pues las energías utilizadas generalmente no consiguen 
penetrar tanto en el cristal. Para ello es necesario utilizar fuentes más energéticas como 
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137Cs, 192Ir o 60Co, con tiempos de exposición elevados en comparación con los utilizados 
en radiografías (Chuong et al. 2016; Dryak y Kovar 2006; Saraiva et al. 2016).  
 
Así como una radiografía puede ayudar a ajustar la geometría del detector, pero no el 
espesor de la capa inactiva existe una técnica alternativa que hace lo contrario. La 
Universidad de Salamanca ha desarrollado una técnica basada en el análisis de la 
respuesta eléctrica del cristal de germanio (SALSA, Salamanca Lyso-based Scanning 
Array) que permite aproximar las zonas inactivas del cristal en las que no se recogen 
suficientes impulsos (Hernández-Prieto et al. 2016; Hernández-Prieto y Quintana 2013). 
De este modo es posible caracterizar el volumen activo del cristal (Figura 2.24) para 
poder realizar un modelo más realista. Este método utiliza como elementos principales 
una fuente puntual de 22Na, una gamma-cámara de alta resolución espacial y una 
plataforma mecánica que permite rotar el sistema alrededor del detector a caracterizar. 
Estos elementos, junto con la electrónica asociada, tienen por objeto obtener las señales 
eléctricas producidas en el detector, cada una de ellas asociada a un punto de interacción 
dentro del cristal. La fuente radiactiva utilizada genera dos fotones de 511 keV 
procedentes de la aniquilación de positrones emitidos en la desintegración del 22Na con 
electrones adyacentes. La gamma-cámara, provista con tubos fotomultiplicadores 
PSPMT (pixelated position sensitive photomultiplier tube) se posiciona en frente de la 
fuente para detectar uno de los dos fotones de 511 keV emitidos. Su función es 
b) a) 
Figura 2.23. Radiografía de un detector HPGe. a) Driak & Kovar, 2006 b) Saraiva et al., 2016    
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proporcionar el punto de interacción del fotón en la gamma-cámara detectado en 
coincidencia con el otro que interacciona en el detector a caracterizar (dando lugar a una 
respuesta eléctrica o impulso característico relacionado con la posición en la que se ha 
producido). La dirección de emisión del fotón interactuando en el cristal estará dada por 
la línea recta definida por los dos puntos citados. Tras obtener la dirección de emisión, 
para determinar la posición exacta en la que el fotón interacciona en el cristal, la fuente 
de 22Na junto con la gamma-cámara se rota 90º (se analizan dos configuraciones) 
alrededor del detector en donde se vuelve a obtener un conjunto de emisiones gamma en 
coincidencia con sus direcciones y respuestas eléctricas. La respuesta eléctrica asociada 
a cada trayectoria se corresponde con un punto de interacción desconocido en el detector. 
Para obtener este punto de interacción con precisión, deben encontrarse dos trayectorias, 
una en cada configuración, que definan el mismo punto de interacción en el detector. 
Para decidir qué dos trayectorias corresponden al mismo punto de interacción, es 
necesario comparar estadísticamente las dos respuestas eléctricas asociadas a cada una. 
 
Figura 2.24. Respuesta eléctrica del cristal de Germanio del detector BEGe-5030 
 
Este tipo de técnicas no son siempre viables, por lo que el proceso de caracterización del 
detector debe ser exhaustivo para tratar de optimizar por separado cada parámetro 
estudiando su efecto sobre la eficiencia del sistema. Una de las formas de reducir 
incertidumbres en ciertos parámetros es utilizar diferentes tipos de fuentes, tanto 
puntuales como volumétricas. En este último caso, conviene emplear fuentes 
volumétricas de diverso volumen y geometría, incluyendo muestras en posición top 
(justo encima de la ventana del detector) y envolventes (recipientes Marinelli). En el 
capítulo 3 se presenta una metodología de caracterización geométrica que incluye tres 
tipos de fuentes volumétrica y se estudia cómo afecta cada parámetro a su eficiencia. De 
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este modo, es posible reducir el número de parámetros que podrían quedarse sin analizar 
al no observarse ningún efecto sobre el resto de las geometrías. 
Uno de los problemas que surge al realizar calibraciones en eficiencia es la necesidad de 
realizar correcciones debido al efecto de suma por coincidencia cuando las muestras a 
medir contienen radionúclidos que emiten fotones en cascada. La eficiencia de estos 
radionúclidos se ve fuertemente afectada y distorsionada por las coincidencias tanto de 
rayos gamma como de rayos X (Debertin y Schötzig 1979), lo que implica finalmente 
un cálculo erróneo de la actividad de la muestra analizada. Por tanto, es necesario 
calcular factores de corrección por pico suma (TSCFs) independientes para cada 
radionúclido y energía que produzca dicho efecto (De Felice et al. 2002). Autores como 
(Sinkko y Aaltonen 1985) elaboraron bases de datos para la obtención de factores de 
corrección por pico suma para radionúclidos emitiendo en cascada. 
En el caso de fuentes puntuales, es posible calcular factores de corrección con un alto 
nivel de precisión mediante métodos analíticos que tienen en cuenta tanto el efecto 
summing in como el summing out (Schima y Hoppes 1983). Sin embargo, en el caso de 
fuentes volumétricas el cálculo no es trivial, aumentando considerablemente su 
complejidad debido principalmente a que la eficiencia, y por tanto el factor de 
corrección, depende de la posición del punto de emisión (Abbas 2001). 
Por otro lado, las muestras ambientales suelen contener fuentes radiactivas de baja 
actividad, lo que requiere detectores HPGe con geometrías muestra-detector cercanas, 
maximizando la eficiencia del sistema. Sin embargo, esta configuración también 
aumenta el efecto de suma por coincidencia, pudiendo llegar fácilmente a errores del 
15%, por lo que la consideración de los TSCFs es obligatoria en estas circunstancias 
(Daza et al. 2001; Debertin y Schötzig 1979; García-Talavera et al. 2001; Quintana y 
Fernandez 1995). Son muchos los factores que afectan a este fenómeno, como el tipo de 
fuente radiactiva, el esquema de desintegración, la correlación angular entre los fotones 
emitidos (García-Toraño, Pozuelo, y Salvat 2005; Muhlberger 2017), la geometría de la 
fuente, la distancia entre la muestra y el detector y las propias características del detector 
(De Felice et al. 2000; Gilmore 2008). En (Chionis et al. 2014) se calculan eficiencias y 
factores de corrección para fuentes puntuales y volumétricas con el mismo radionúclido, 
obteniendo factores de corrección mayores para el caso de las fuentes puntuales. Otro 
factor para tener en cuenta relacionado con la muestra a medir es la matriz, en particular 
la densidad de la muestra. Aunque generalmente el efecto de la geometría, relacionado 
directamente con el ángulo sólido entre la muestra y el detector, es mayor que el de la 
matriz (Giubrone et al. 2016), en aquellos casos en los que se tengan densidades altas en 
la muestra, los fotones de baja energía o rayos X en coincidencia podrían atenuarse, 
reduciendo el efecto de suma por coincidencia en comparación con los que se obtendrían 
en muestras de baja densidad. 
Una de las primeras técnicas para resolver este problema fue propuesta por (Andreev et 
al. 1972, 1973) partiendo de un modelo teórico para calcular los factores de corrección 
mediante métodos numéricos. Posteriormente se desarrollaron diferentes métodos 
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numéricos que consideraban factores más complejos (Abbas 2007; Korun y Martinčič 
1995; McCallum y Coote 1975; Vidmar y Korun 2006), así como procedimientos 
experimentales o semi-empíricos (Blaauw yGelsema 2003; Quintana y Fernandez 1995). 
Sin embargo, los métodos analíticos o experimentales no siempre resultan prácticos o 
precisos, sobre todo cuando se trata de muestras ambientales que contienen radionúclidos 
naturales con series extensas y esquemas de desintegración complejos. En este contexto, 
los métodos computacionales resultan herramientas muy útiles para realizar 
calibraciones que tengan en cuenta el efecto de suma por coincidencia. Así, el método 
Monte Carlo empezó a emplearse por (Décombaz, Gostely, y Laedermann 1992) para 
posteriormente combinarlos con métodos computacionales analíticos (Haase, Tait, y 
Wiechen 1993). En los últimos años se han desarrollado numerosos códigos y diferentes 
métodos de cálculo para obtener TSCFs para fuentes extendidas. 
KORSUM (Debertin y Schötzig 1979), CORCO (Morel et al. 1983) y CSCOR (Sinkko 
y Aaltonen 1985) fueron algunos de los primeros códigos específicos para el cálculo de 
las TSCF basados en el trabajo de (Andreev et al. 1972) y (McCallum y Coote 1975).  
ETNA (Efficiency Transfer for Nuclide Activity measurements) aplica el método 
analítico de transferencia de eficiencias basado también en la fórmula recursiva 
propuesta por Andrevv utilizando bases de datos de NUCLÉIDE (Lépy, Bé, y Piton 
2004; Piton et al. 2000). Este código necesita las curvas de eficiencia total y de pico para 
una geometría de referencia. 
GESPECOR (Germanium Spectroscopy Correction factor) utiliza un método acoplado 
de Monte Carlo y técnicas analíticas para la calibración de la eficiencia y el cálculo de 
las TSCF (Sima y Arnold 2000). 
TRUECOINC (Sudar 2002) aplica un método combinatorio para el cálculo de las TSCF, 
requiriendo como datos de entrada las eficiencias de pico y total del detector y 
configuración de medida. 
MCNP (Monte Carlo team 2013) , GEANT (Brun et al. 1994) o PENELOPE (Salvat et 
al. 2011), entre otros son herramientas de Monte Carlo utilizadas para la calibración en 
eficiencia que se han utilizado en combinación con otros códigos que simulan el esquema 
de desintegración. En otros trabajos, estos códigos de Monte Carlo se han empleado en 
solitario comparando las eficiencias simuladas con las experimentales atribuyendo la 
diferencia entre las cuentas netas del foto-pico como el efecto de suma por coincidencia 
(Dziri et al. 2012). Este último método, en el que se compara la eficiencia simulada con 
la experimental requiere disponer de un modelo de caracterización del detector 
prácticamente perfecto para asegurar que las diferencias encontradas únicamente sean 
debidas al efecto de suma por coincidencia. En este ámbito, el conjunto de herramientas 
GEANT4 (Agostinelli et al. 2003) representa una mejora del GEANT3 al poder simular 
directamente el esquema de desintegración de los radionúclidos, siendo posible simular 
el efecto de suma por coincidencia directamente (Hurtado et al. 2004; Truscott 2002). 
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2.2 Dosimetría por Termoluminiscencia 
 Fenómeno de termoluminiscencia 
La Termoluminiscencia (TL) es una de las grandes ramas del fenómeno de 
luminiscencia. En la práctica se utilizan detectores de termoluminiscencia (TLD, por sus 
siglas en inglés) para medir la exposición a radiación ionizante. 
Cuando una partícula alfa, un fotón gamma u otra radiación ionizante de alta energía 
atraviesa la materia, por ejemplo, el TLD, le transfiere parte de su energía produciendo 
electrones excitados que se desligan de sus átomos originales. El electrón y el hueco 
(portadores de carga) se mueven independientemente a través de sus respectivas bandas 
hasta que se recombinan o hasta que caen en una trampa (defectos del cristal). 
Generalmente, dichas trampas se crean artificialmente en un TLD mediante la 
introducción de impurezas o dopantes en la estructura cristalina original y representan 
niveles de energía específicos en la banda de energía prohibida (Figura 2.25). Estos 
nuevos niveles de energía son ocupados por los portadores de carga que se crean, 
sirviendo así de almacenamiento una vez el material deja de ser irradiado. 
 
 
Si se eleva la temperatura del cristal irradiado, la probabilidad de escape del electrón 
atrapado aumenta rápidamente. A medida que se liberan estos electrones atrapados, 
algunos de ellos caen a energías más bajas y se recombinan con el hueco emitiendo un 
Figura 2.25. Esquema simplificado del proceso de absorción de energía proveniente de radiación 
ionizante; I, II, III y IV representan diferentes niveles de energía específicos creados por los 
dopantes (trampas a distinta Eg). 
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fotón de luz. Esta emisión de luz producida por la liberación térmica de los electrones 
almacenados se denomina Termoluminiscencia. Las cargas atrapadas más próximas a la 
banda de conducción serán liberadas antes que aquellas localizadas en trampas más 
profundas. A medida que aumenta la temperatura, se emite luz según una serie de 
máximos discretos. Cada uno de los máximos de la intensidad de la luz se corresponde 
con una cierta energía de los electrones atrapados y está relacionado con la estructura del 
cristal (Figura 2.26). Suponiendo que la concentración de trampas es uniforme, el 
número de cargas atrapadas depende y es función de la cantidad de energía absorbida 
por unidad de masa por el material durante la irradiación. Se conoce esta magnitud como 
“dosis absorbida”. Así pues, al calentar el material irradiado es posible estimar la dosis 
absorbida analizando los diferentes niveles de emisión de luz. Si se asegura la 
reproducibilidad de este proceso (lectura) en el material, se tiene un dosímetro. La 
dosimetría por termoluminiscencia requiere realizar previamente una calibración que 
relacione las emisiones termoluminiscentes con una magnitud radiológica como la dosis 
absorbida, por ejemplo. 
 
 
En términos generales, el fenómeno de termoluminiscencia depende de dos factores 
principalmente, las trampas de electrones, que actúan a modo de almacenamiento de 
dosis absorbida debida a la radiación ionizante, y el proceso de liberación-
recombinación, que la transforman en fotones de termoluminiscencia mientras se realiza 
la lectura del dosímetro. 
 
Figura 2.26. Esquema simplificado del proceso de lectura de un dosímetro al aplicar 
temperatura; I, II, III y IV representan diferentes niveles de energía específicos creados por los 
dopantes (trampas a distinta Eg). 
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2.2.1.1 Curva de Luminiscencia (Glow Curve) 
La forma normal de mostrar los datos de TL es trazar la intensidad de la luminiscencia 
en función de la temperatura, conocida como "curva de luminiscencia", compuesta por 
distintos picos que aparecen a diferentes temperaturas. Estos picos están relacionados 
con los niveles energéticos correspondientes a las trampas de electrones presentes en el 
material cristalino. El área bajo cada pico, así como su altura, está relacionada con el 
número de trampas llenas (y por tanto del nivel de defectos en el cristal), lo que a su vez 
puede ser considerado como medida de la exposición a la radiación ionizante. Las 
trampas localizadas en niveles energéticos cercanos a la banda de conducción, como el 
I en la Figura 2.25 y Figura 2.26, tienen una probabilidad de escape muy alta, pudiendo 
no ser lo suficientemente estables incluso a temperatura ambiente y recombinarse antes 
de leer el dosímetro. Sin embargo, aquellas trampas “más profundas” tienen una 
probabilidad muy baja y sus picos asociados tienden a ser muy estables. Por tanto, en 
procedimientos de dosimetría no se consideran aquellas trampas más cercanas a la banda 
de conducción. 
La curva de luminiscencia (Figura 2.27) se describe como la representación gráfica de la 
intensidad de la luz (𝐼) emitida durante el proceso de lectura del dosímetro frente a la 
temperatura a la que este es sometido (𝑇) gradualmente. 
Supongamos un material hipotético con un cierto contenido en impurezas que da lugar a 
una única trampa en la que los portadores de carga se recombinan justo después de ser 
Figura 2.27. Curva de termoluminiscencia aproximada del TLD 
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estimulados térmicamente. Si 𝐸 (𝑒𝑉) es la profundidad a la que se encuentra dicha 
trampa, o la energía necesaria para liberar al electrón (Randall y Wilkins 1945a), en un 
cierto instante 𝑡, la trampa contiene una concentración de electrones  𝑛 (𝑚−3)  y el 
material se encuentra a una temperatura 𝑇(𝑘). La probabilidad 𝑝 de que un electrón sea 
liberado de la trampa está descrita por la ecuación de Arrhenius y es proporcional a la 
concentración efectiva de electrones en la trampa: 
𝑝 = 𝑠 ∙ 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ ) Expresión 2.33 
siendo 𝑘 la constante de Boltzman (8.617 ∙ 10−5 𝑒𝑉 ∙ 𝐾−1)  y 𝑠 el factor de frecuencia 
(𝑠−1)  asociado a la red de defectos del material en cuestión (Horowitz, Moscovitch, y 
Wilt 1986). 
La intensidad de la emisión de luz es proporcional a la tasa de recombinación y esta es 
igual a la tasa de liberación de los portadores de carga tras la estimulación térmica 
(−𝑑𝑛 𝑑𝑡⁄ ), suponiendo que la concentración de electrones libres en la banda de 
conducción es prácticamente estacionaria y electrones atrapados y huecos se producen 
en parejas durante la irradiación (Chen y McKeever 1997). Si se asume además que los 
electrones liberados no vuelven a ser atrapados (Randall y Wilkins 1945a, 1945b) y que 
todos ellos producen emisión de luz, la intensidad (𝐼) queda como sigue: 
𝐼 = −𝐶
𝑑𝑛
𝑑𝑡
= 𝐶 ∙ 𝑛 ∙ 𝑠 ∙ 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ ) Expresión 2.34 
con 𝐶 una constante relacionada con el rendimiento termoluminiscente y 𝑛 el número de 
electrons atrapados. Si el material se calienta a velocidad uniforme 𝑅 = 𝑑𝑇 𝑑𝑡⁄ , de modo 
que 𝑑𝑛 𝑑𝑡⁄ = 𝑅 ∙ 𝑑𝑛 𝑑𝑇⁄ , entonces sustituyendo en la Expresión 2.34 e integrando se 
obtiene: 
ln (
𝑛
𝑛0
) = − ∫
1
𝑅
𝑇
𝑇0
∙ 𝑠 ∙ 𝑒𝑥𝑝(−𝐸 𝑘𝑇⁄ )𝑑𝑇 Expresión 2.35 
donde el subíndice 𝑛0 representa el número de electrones en la trampa en 𝑡0 a una 
temperatura 𝑇0. Finalmente, sustituyendo en la Expresión 2.34 se llega a la expresión 
que permite obtener la intensidad de emisión de luz (𝐼) al liberarse los electrones de la 
trampa en 𝐸. 
𝐼 = 𝐶 ∙ 𝑛0 ∙ 𝑠 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (− ∫
1
𝑅
𝑇
𝑇0
∙ 𝑠 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (
−𝐸
𝑘𝑇
) 𝑑𝑇) ∙ 𝑒𝑥𝑝 (
−𝐸
𝑘𝑇
) Expresión 2.36 
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 Dosimetría personal 
La dosimetría personal pertenece a la familia de la dosimetría de radiaciones, una de las 
diversas aplicaciones de la termoluminiscencia. Consiste en el control y evaluación de 
la dosis recibida por el personal que desempeña su labor en puestos de trabajo en los que 
existe un riesgo potencial de verse expuestos a radiaciones ionizantes. Este tipo de 
trabajadores están catalogados como “Trabajadores Profesionalmente Expuestos” (TPE) 
y su control dosimétrico es legalmente obligatorio cuando las exposiciones a las que 
pueden estar sometidos puedan alcanzar determinados niveles en función de los límites 
establecidos (BOE-A-2001-14555 2001; ICRP-103 2007). 
La dosis incorporada por fuentes de radiación externas al organismo se mide a través de 
los dosímetros personales, cuyos formatos se adaptan al tipo de actividad laboral que 
realiza el trabajador (Figura 2.28). Una característica común de estos dispositivos es que 
para estimar la dosis absorbida deben reproducir la atenuación que sufriría la radiación 
al penetrar en el cuerpo humano, es decir, deben absorber la radiación de un modo similar 
al que lo haría el tejido humano. En este contexto, los dosímetros de termoluminiscencia 
son los dispositivos más ampliamente utilizados para llevar el control dosimétrico de los 
TPE. 
La regulación actual obliga a los Servicios de Dosimetría Personal de las Instalaciones 
Nucleares y Radioactivas a llevar el control dosimétrico de los TPE. En el (BOE-A-
2001-14555 2001) se recopilan las magnitudes dosimétricas que se deben controlar, tales 
como la dosis equivalente personal profunda, superficial y al cristalino (Hp(10), 
Hp(0.07) y Hp(3), respectivamente). En la UPV, esta labor se realiza por el SDPE del 
Servicio de Radiaciones mediante la utilización de dosímetros TLD-100 como el 
mostrado en la Figura 2.28 (a). Estos dispositivos disponen de ventanas con filtros 
específicos para simular la atenuación que sufriría la radiación al penetrar en el tejido 
humano a una determinada profundidad. Cada TLD puede utilizar filtros de diferentes 
materiales y espesores, tales como teflón, cobre, plástico ABS o aluminio, 
principalmente. Según el material que se emplee, el filtro tendrá un espesor de acuerdo 
con la densidad del material para simular la profundidad en el tejido humano a la cual se 
pretenda obtener la dosis equivalente. Para para poder discriminar la energía del haz de 
irradiación se comparan las respuestas relativas de la energía depositada en los cristales 
con distinto filtrado y se obtienen relaciones de las RREs entre diferentes ventanas. Una 
vez se obtienen estas relaciones, se comparan con los espectros energéticos 
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característicos empleados durante el proceso de calibrado. De este modo, es posible 
determinar la energía media de la radiación incidente 
2.2.2.1 Magnitudes de protección radiológica 
Estas magnitudes especiales se emplean para evaluar la dosis incorporada debida a la 
exposición en un campo de radiación ionizante. Se basan en la medición de la energía 
depositada en los diferentes órganos y tejidos del cuerpo humano y considerando 
también la influencia de los diferentes tipos, o calidades, de radiación sobre los efectos 
biológicos. 
- Dosis absorbida (𝐷): expresa la cantidad de energía absorbida por unidad de 
masa y se define como el cociente 𝑑𝜀̅ 𝑑𝑚⁄ . Se expresa en unidades de 𝐽 𝑘𝑔⁄  o 
la unidad denominada Gray (𝐺𝑦). Esta magnitud dosimétrica es válida para 
cualquier tipo de radiación y requiere especificar el material en el que se 
deposita la energía. 
- Dosis equivalente (𝐻𝑇): dosis absorbida, en el tejido u órgano (𝑇), ponderada 
en función del tipo y calidad de la radiación incidente (𝑅). Así pues, la dosis 
equivalente introduce factores de peso diferentes para cada tipo de radiación 
(ICRP-60 1991), y se define como el producto de la dosis absorbida promediada 
sobre el tejido u órgano (𝐷𝑇,𝑅) por este factor de peso (𝑊𝑅). Se expresa en 
𝐽 𝑘𝑔⁄  o la unidad denominada Sievert (𝑆𝑣). La dosis equivalente es un indicador 
básico de protección radiológica, ya que especifica los límites de radiación para 
los TPE (BOE-A-2001-14555 2001; ICRP-103 2007). 
Figura 2.28. Dosímetro de tarjeta (a, situado generalmente en la ropa en la zona pectoral) y 
dosímetro de anillo (b, colocado en los dedos de la mano). Fuente: SDPE-UPV 
(b) (a) 
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𝐻𝑇,𝑅 = 𝑊𝑅𝐷𝑇,𝑅 Expresión 2.37 
Cuando el campo de radiación se compone de tipos y energías con valores 
diferentes de 𝑊𝑅 (BOE-A-2001-14555 2001) la dosis equivalente total, 𝐻𝑇 
viene dada por la siguiente expresión: 
𝐻𝑇 = ∑ 𝑊𝑅𝐷𝑇,𝑅
𝑅
 Expresión 2.38 
- Dosis efectiva (𝐸): es la suma de las dosis equivalentes ponderadas en todos los 
tejidos y órganos del cuerpo a causa de irradiaciones internas y externas. Se 
define como el producto de la dosis equivalente total (𝐻𝑇) recibida por cierto 
tejido u órgano, por su respectivo factor de ponderación tisular (𝑊𝑇). Este factor 
de ponderación cuantifica la radiosensibilidad del órgano o tejido irradiado 
(BOE-A-2001-14555 2001; ICRP-103 2007). Se expresa en 𝐽 𝑘𝑔⁄  o en Sievert 
(𝑆𝑣). 
𝐸 = ∑ 𝑊𝑇𝐻𝑇
𝑇
= ∑ 𝑊𝑇 ∑ 𝑊𝑅𝐷𝑇,𝑅
𝑅𝑇
 Expresión 2.39 
2.2.2.2 Magnitudes de protección radiológica operacional 
Estas magnitudes surgen para dar una aproximación razonable de las magnitudes 
anteriormente explicadas de dosis equivalente y efectiva, ya que estas no pueden medirse 
directamente (habría que situar los dosímetros en el interior del cuerpo humano), para el 
monitorizado de la irradiación externa. Por ello, se utilizan los filtros, para poder 
determinar de manera aproximada la dosis recibida a diferentes profundidades. Se 
pueden englobar en dos grandes grupos, evaluación individual o ambiental. Se definen a 
continuación las más empleadas en evaluación individual. 
- Dosis equivalente personal 𝐻𝑃(10): dosis equivalente en tejido blando a 10 mm 
de profundidad, bajo determinado punto del cuerpo (dosis equivalente 
profunda).  
- Dosis equivalente personal 𝐻𝑃(0.07): dosis equivalente en tejido blando a 0.07 
mm de profundidad, bajo determinado punto del cuerpo (dosis equivalente 
superficial o en piel).  
- Dosis equivalente personal 𝐻𝑃(3): dosis equivalente en tejido blando a 3 mm 
de profundidad, bajo determinado punto del cuerpo (dosis equivalente en 
cristalino). 
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Estas magnitudes son las que se evalúan empleando los dosímetros personales de 
termoluminiscencia comentados en esta sección. Los límites de dosis para los TPE se 
encuentran recogidos en el (BOE-A-2001-14555 2001). 
Los filtros que se pueden apreciar en la Figura 2.28 (a), están situados de tal manera que 
la radiación los atravesará antes de alcanzar el cristal detector. Estos filtros son de un 
material (densidad) y espesor equivalente a una profundidad X del tejido humano. 
 Dosímetros de termoluminiscencia (TLDs) 
Los detectores de termoluminiscencia (TLDs) se han convertido en uno de los 
dispositivos más utilizados en el control y evaluación de la dosimetría externa, tanto 
personal como ambiental, así como en aplicaciones médicas de radiodiagnóstico y 
radioterapia. Una de sus ventajas es que mediante la aplicación de filtros adecuados es 
posible evaluar la dosis efectiva y la dosis equivalente sin necesidad de conocer a priori 
ni la calidad de la radiación ni su espectro energético.  
En una primera aproximación, la señal luminiscente asociada con la dosis depende del 
número atómico de material absorbente (Zef) y de la energía de la radiación incidente.  
Uno de los materiales termoluminiscentes más utilizados en dosimetría personal, en 
particular en radioterapia y en instalaciones radiológicas/nucleares, es el fluoruro de litio, 
dopado con magnesio y titanio (LiF: Mg, Ti) (Guimarães y Okuno 2003; Horowitz 1984; 
IAEA 1995). Existen diversos modelos de dosímetro basados en este material, como el 
TLD-100, TLD-700 y el TLD-600, cuyas diferencias se encuentran en el porcentaje que 
tienen de cada uno de los dos isótopos del litio (7Li y 6Li). Así, el TLD-100 tiene Li 
natural (7.5% de 7Li), el TLD-700 está enriquecido en 7Li y el TLD-600 en 6Li. Estas 
diferencias mejoran su eficiencia en aplicaciones concretas, como por ejemplo en 
dosimetría de fotones, protones o neutrones. El LiF presenta un número atómico 
efectivo, Zef = 8.2, próximo al del tejido humano, Zef = 7.42. Hay alternativas que 
emplean este mismo material base pero con dopantes diferentes y con una eficiencia 
parecida, como el LiF: Mg,Cu,P (Bilski et al. 1995; Budzanowski et al. 2007), así como 
el LiF: Mg,Cu,Si (Lee et al. 2006) aunque en términos general su aplicación no está tan 
extendida como la del TLD-100. Existen otras opciones menos comunes basadas en otros 
materiales termoluminiscentes que presentan una mayor sensibilidad, como el CaF2 
(TLD-200, TLD-300, TLD-400), el CaSO4: Dy (TLD-900) o el Li2B4O7 (TLD-800), 
cuyos Zef son superiores a 15, convirtiéndolos en buenas opciones para dosimetría 
ambiental. 
2.2.3.1 Propiedades fundamentales de los materiales termoluminiscentes 
La elección de un material termoluminiscente u otro vendrá dado por sus características 
en función de la aplicación a la que vaya destinado. La Tabla 2-2 lista las características 
básicas de los principales materiales TL empleados. 
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Tabla 2-2. Propiedades generales de materiales TL comúnmente utilizados. (DeWerd 1983) 
Material LiF CaF2 Ca SO4 
Dopantes Ti, Mg Mg, Cu, P Mn Dy Dy Tm 
Zef 8.2 16.3 15.3 
RRE 
(30 keV/1.25 MeV) 
1.3 0.8 15 15 12 12 
Fading Bajo Bajo Medio Alto Bajo Bajo 
Intervalo de trabajo 
(Gy) 
10-5-103 10-7-102 10-5-103 10-6-103 10-6-103 10-5-102 
Sensibilidad relativa 
al TLD-100 
1 30 5 15 15 15 
 
Linealidad 
Esta propiedad se basa en la relación existente entre la señal TL obtenida y la dosis 
absorbida por el material, buscándose un material que presente una dependencia lineal 
entre ambas magnitudes. Sin embargo, no en todo el intervalo de dosis se conserva esta 
linealidad, perdiéndola a dosis bajas y altas, por lo que la elección del material a emplear 
debe considerar su intervalo de aplicabilidad. A efectos prácticos, un material con una 
relación lineal simplifica el proceso de calibración del dosímetro a la obtención de un 
único punto que se extenderá en todo el intervalo. En caso de tener regiones no lineales 
a niveles de dosis dentro del intervalo de trabajo del dosímetro, se deberá obtener factores 
de calibración en más puntos para realizar ajustes no lineales. 
Sensibilidad 
La sensibilidad de un material TL relaciona la energía media emitida durante la lectura 
(señal de luz) con la energía media absorbida por el material durante la irradiación (dosis 
absorbida). El cociente de ambos expresa la eficiencia termoluminiscente del material. 
Un material que presente una buena sensibilidad tendrá una eficiencia termoluminiscente 
adecuada al intervalo de dosis en el que se va a emplear. Un TLD que se utilice para 
dosimetría personal o ambiental, por ejemplo, tendrá que producir señales de luz 
medibles para intervalos de dosis bajos, cercanas a la contribución del fondo ambiental. 
En otras aplicaciones como la radioterapia esto no es problema ya que se suele trabajar 
en intervalos más elevados (2 Gy) y generalmente la mayor parte de los materiales TL 
producen señales intensas para esos niveles. 
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Estabilidad 
Esta propiedad cobra especial importancia en aquellas aplicaciones en las que los 
dosímetros van a estar expuestos a diferentes condiciones ambientales al no tener control 
sobre ellas como la temperatura, la luz o la humedad. Es el caso de aplicaciones 
relacionadas con la dosimetría ambiental y personal. La estabilidad hace referencia a la 
ausencia de cambios en la respuesta del dosímetro que finalmente se traducirían en 
inestabilidades de la señal TL y, por lo tanto, en lecturas de dosis erróneas. El descenso 
con el tiempo de la señal TL obtenida en el proceso de lectura se conoce como fading y 
describe la liberación espontánea de electrones atrapados en los diferentes niveles 
energéticos (trampas) del material TL antes de poder realizar la lectura del dosímetro. 
Fading 
El fading es la pérdida de señal TL que puede producirse durante el almacenamiento del 
TLD antes o después de ser irradiado. Este defecto puede corregirse aplicando factores 
de corrección obtenidos mediante algoritmos propios o facilitados por el fabricante 
(Doremus y Higgins 1994; Lee, Won, y Kang 2014). 
La pérdida de señal TL se produce por la liberación espontánea de los portadores de 
carga atrapados y su posterior recombinación. La probabilidad (𝑃) de que esto suceda 
viene definida por la Expresión 2.33 en la Sección  2.2.1.1 y el tiempo de vida media de 
una trampa viene dada por: 
𝜏 =
0.693
𝑃
 Expresión 2.40 
y se define como el tiempo necesario para reducir a la mitad la población de electrones 
en un determinado nivel energético. Aunque la temperatura es normalmente la 
responsable de esta pérdida, otros factores como la luz pueden afectar a la información 
almacenada en los TLD (DeWerd 1983). 
Respuesta a la energía 
La respuesta a la energía evalúa la variación de la señal TL obtenida en función de la 
energía absorbida por el material. El coeficiente de absorción está relacionado con el Zef 
del material y en el caso de dosimetría de fotones, esta propiedad se define como el 
cociente entre el coeficiente de absorción másico (𝜇𝑒𝑛 𝜌⁄ ) del material TL empleado (𝑚) 
y otro de referencia (𝑟𝑒𝑓), como indica la Expresión 2.41 (McKeever 1988).  
𝑆𝐸(𝐸) =
(𝜇𝑒𝑛 𝜌⁄ )𝑚
(𝜇𝑒𝑛 𝜌⁄ )𝑟𝑒𝑓
 Expresión 2.41 
En dosimetría personal, un material TL con una buena respuesta en energía, tendrá una 
𝑆𝐸(𝐸) cercana a 1, siendo el tejido humano el material de referencia. Esto se consigue 
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con materiales cuyo Zef sea similar al del tejido humano (Zef = 7.5), como el LiF (Zef = 
8.2). 
En la práctica, la determinación de la respuesta en energía del material TL (para fotones), 
suele expresarse normalizada a la respuesta para una energía en particular, como la del 
137Cs (661 keV). Así se obtiene la función de Respuesta Relativa a la Energía (RRE): 
(𝑅𝑅𝐸)𝐸 =
𝑆𝐸(𝐸)
𝑆𝐸(661 𝑘𝑒𝑉)
 Expresión 2.42 
El análisis de la RRE permite evaluar la adecuación de un material TL para una 
aplicación específica, así como para elegir los filtros para la obtención final de las dosis 
equivalentes (Hp (10), Hp (3), Hp (0.07), …etc.).  
Autores como (D. Davis et al. 2003; Hranitzky, Stadtmann, y Olko 2006) proponen 
métodos y recomendaciones para obtener y analizar la RRE de un TLD. En estos trabajos 
la RRE se obtiene partiendo inicialmente de una geometría sencilla en aire relacionando 
la señal termoluminiscente obtenida en mediciones experimentales (𝑇𝐿(𝐸)) y el kerma 
en aire (𝐾𝑎(𝐸)), normalizado a la energía del 
137Cs (661.6 keV). 
𝑅𝑅𝐸𝐾(𝐸) =
𝑇𝐿(𝐸)
𝐾𝑎(𝐸)
⁄
𝑇𝐿(𝐶𝑠)
𝐾𝑎(𝐶𝑠)
⁄
 Expresión 2.43 
La eficiencia termoluminiscente relativa ((𝐸)) se obtiene también en aire a partir de la 
𝑇𝐿(𝐸) medida y de la dosis absorbida obtenida mediante simulaciones de Monte Carlo, 
𝐷−1(𝐸, 𝐸′), obteniendo resultados satisfactorios al compararlos con cálculos 
microdosimétricos con blancos de diámetro variable entre 20 y 40 nm (Hranitzky, 
Stadtmann, y Kindl 2004; Hranitzky et al. 2006). 
(𝐸) =
∑ 𝑇𝐿(𝐸) ∙ 𝐷−1(𝐸, 𝐸′)
∑ 𝑇𝐿(𝐸′) ∙ 𝐷−1(𝐶𝑠, 𝐸′)
 Expresión 2.44 
Finalmente, la RRE para modelos realistas de dosímetros se calcula como:  
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𝑅𝑅𝐸(𝐸) =
𝑇𝐿(𝐸)
𝐻(10, 𝐸)⁄
𝑇𝐿(𝐶𝑠)
𝐻(10, 𝐶𝑠)⁄
=
∑ (
𝐷(𝐸, 𝐸′)
𝐾𝑎(𝐸)
⁄ ) ∙ (𝐸′)
(
𝐷(𝐶𝑠, 𝐸′)
𝐾𝑎(𝐶𝑠)
⁄ ) ∙ (𝐸′)
∙
ℎ𝐾(10, 𝐶𝑠)
ℎ𝐾(10, 𝐸)
 
Expresión 2.45 
donde 𝐻(10, 𝐸) es la dosis equivalente profunda y ℎ𝐾(10, 𝐸) es el factor de conversión 
de kerma en aire a dosis equivalente, obteniendo también resultados coherentes con la 
respuesta obtenida en mediciones experimentales (Hranitzky et al., 2006). 
(Eakins et al. 2008) propone una expresión equivalente para calcular la RRE en la que 
todos los factores se han obtenido a partir de simulaciones Monte Carlo: 
 
Expresión 2.46 
donde K (, E)M  es la energía absorbida en el cristal de interés (Hp (10) o Hp (0.07)), 
estimado a partir del registro F6 de MCNP6 (MeV/g), para el material del detector, LiF 
(aproximación a kerma) o aire (kerma), h (, E) es el coeficiente de conversión de kerma 
en aire a dosis equivalente para una energía y ángulo de incidencia dado en el detector 
de interés, ’ (E) es la eficiencia termoluminiscente relativa al LiF en función de la 
energía y Hp (X) es la energía absorbida obtenida en un cristal (detector) de agua a X 
mm de profundidad desde la superficie frontal del fantoma, estimada a partir del registro 
F6.  
 
𝑅(𝜃, 𝐸) =
𝐾(𝜃, 𝐸)𝐿𝑖𝐹 × 𝐾(0, 𝐶𝑠)𝐴𝑖𝑟
𝐾(𝜃, 𝐸)𝐴𝑖𝑟 × 𝐾(0, 𝐶𝑠)𝐿𝑖𝐹
×
ℎ(0, 𝐶𝑠)
ℎ(𝜃, 𝐸)
× 𝜂′(𝐸) 
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Modelos de 
simulación para 
espectrometría 
gamma 
3.1 Introducción 
 
Los detectores de germanio de alta pureza (HPGe) se utilizan comúnmente para medir 
la actividad en muestras ambientales. Para asegurar la fiabilidad de los resultados es 
imprescindible obtener la curva de calibración en eficiencia del detector para la muestra 
específica que se vaya a medir. La eficiencia de detección se puede determinar 
experimentalmente utilizando patrones de fuentes gamma dentro del intervalo de energía 
deseado. Sin embargo, el método experimental requiere un número considerable de 
muestras estándar, con la misma geometría y matriz que las muestras analizadas, por lo 
que se necesitan métodos alternativos para superar estas dificultades y tener capacidad 
de respuesta, en particular, ante situaciones de emergencia. En este contexto, los métodos 
de Monte Carlo, una vez que ha finalizado su puesta a punto, van a permitir 
complementar las mediciones experimentales, realizando simulaciones realistas y 
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rápidas de cualquier tipo de muestra e incluso ayudar a optimizar el procedimiento de 
calibración experimental. 
Estudios anteriores concluyen que las eficiencias obtenidas mediante modelos de 
simulación considerando los datos técnicos proporcionados por el fabricante, difieren de 
los resultados experimentales (Huy 2010; Jurado-Vargas y Guerra 2006). Es por ello por 
lo que resulta necesario caracterizar el modelo geométrico del detector. Parámetros como 
el espesor de la capa inactiva, el volumen de cristal activo de germanio o la distancia 
ventana - cristal son de particular relevancia en el cálculo de la eficiencia (Chham et al. 
2015; García-Talavera et al. 2000; Hurtado et al. 2004; Ródenas et al. 2003). 
El objetivo de este capítulo es obtener un modelo fiable y realista con el código de Monte 
Carlo MCNP6 (Monte Carlo team, 2013) de dos de los detectores de semiconductor 
empleados en el Laboratorio de Radiactividad Ambiental de la Universitat Politècnica 
de València. Para ello, es necesario caracterizarlos geométricamente para analizar el 
efecto de algunos de sus parámetros característicos sobre la eficiencia del sistema. Las 
simulaciones se comparan con valores experimentales para diferentes geometrías y 
composiciones de muestra, siguiendo un proceso iterativo hasta obtener los modelos 
finales.  
Estos modelos se utilizarán para realizar calibraciones en eficiencia rápidas de cualquier 
tipo de geometría o matriz de muestra que se puedan requerir tanto en un contexto de 
trabajo rutinario como en uno de emergencia.  
3.2 Materiales 
 Detector HPGe GMX-40 
El detector de espectrometría gamma empleado es un HPGe tipo N modelo GMX-40 de 
ORTEC (Figura 3.1). Este detector tiene una eficiencia relativa del 40% a 1.33 MeV y 
una resolución nominal de 0.76 keV y 2 keV a 5.9 keV y 1.33 MeV, respectivamente. 
Las características geométricas proporcionadas por el fabricante se listan en la  
Tabla 3-2. Asimismo, se utiliza un analizador multicanal con un intervalo de energía 
ajustado entre 0 keV y 2040 keV con 8192 canales. Los espectros gamma se analizan 
con el programa GammaVision (ORTEC). La eficiencia, ε, de cada foto-pico se calcula 
mediante la siguiente expresión: 
𝜀 =
𝑁
𝑡 ∙ 𝐴 ∙ 𝐼𝛾
 Expresión 3.1 
donde 𝑁 es el número de cuentas netas del foto-pico, 𝑡 es el tiempo de medición (s), 𝐴 
es la actividad de la fuente (Bq) y 𝐼𝛾 es la intensidad de emisión gamma (Marie-Martine 
2011). Se han determinado las curvas de calibración en eficiencia para muestras en 
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matrices de agua y de diferente geometría. Cada muestra contiene una solución acuosa 
de un patrón multigamma que cubre un intervalo de energía comprendido entre 59.54 
keV y 1836.01 keV, conteniendo los siguientes radionúclidos (Tabla 3-1): 241Am, 109Cd, 
57Co, 139Ce 113Sn, 85Sr, 137Cs, 54Mn, 88Y, 65Zn, y 60Co. Las geometrías analizadas son: 
recipiente Petri de 15 ml y 100 ml y Marinelli de 500 ml.  
 
 
Tabla 3-1. Datos de la fuente patrón multigamma  
Fuente E (keV) I (%) 
241Am 59.5 35.90 
109Cd 88.0 3.61 
57Co 122.0 85.59 
139Ce 165.9 79.9 
113Sn 391.7 64.16 
85Sr 514.0 98.30 
137Cs 661.7 85.21 
54Mn 834.0 99.97 
88Y 898.0 93.70 
65Zn 1115.5 50.74 
60Co 1173.0 99.90 
60Co 1332.5 99.98 
88Y 1836.0 99.35 
 
Materiales 
 
64 
 
Figura 3.1. Detector HPGe GMX-40 (ORTEC). Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 3-2. Características geométricas del detector HPGe GMX-40 (Fuente: ORTEC) 
Parámetros Valores nominales (mm) 
Diámetro del cristal de Ge 60 
Longitud del cristal de Ge 71.1 
Radio de curvatura del cristal de Ge 8 
Longitud del núcleo interno 63.1 
Radio del núcleo interno 4.5 
Capa inactiva de Ge superior 0.0003 
Capa inactiva de Ge lateral 0.0003 
Capa inactiva de Ge del núcleo interno 0.7 
Distancia ventana-cristal 4.0 
Espesor de Be de la ventana 0.5 
Espesor capas de Al/Mylar 0.03/0.03 
Espesor de Al del soporte interior 0.8 
Espesor de Al del soporte exterior  1.0 
 
La geometría del cristal de germanio se caracteriza teniendo en cuenta la curvatura de 
los bordes del cristal, así como la del núcleo interno. En el modelo de Monte Carlo se 
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han incluido los materiales absorbentes circundantes, tales como capas inactivas, ventana 
de berilio, capas de aluminio/Mylar o estructuras de soporte de aluminio (Figura 3.2). 
La geometría de los recipientes Petri y Marinelli y la composición de sus materiales se 
incluyen en cada modelo (Figura 3.3).  
- Petri de 100 ml: polietileno de 1.7 mm de espesor 
- Petri de 15 ml: polietileno de 1.3 mm de espesor. 
- Marinelli de 500 ml: polipropileno de 2.4 mm de espesor 
 
Figura 3.3. Petri de 15 ml (izq.), Petri de 100 ml (centro), Marinelli de 500 ml (der.) 
Figura 3.2. Modelo en MCNP6 del detector HPGe GMX-40 
15 ml  100 ml  
500 ml  
Cristal Ge
Capas Al/Mylar 
Soportes de Al 
Cristal Ge  
Ventana Be  
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 Detector BEGe 5030 
El detector empleado es un BEGe (Broad - Energy Germanium) tipo p de CANBERRA 
(Figura 3.4). Este detector tiene una eficiencia relativa del 48% a 1.33 MeV y resolución 
nominal de 0.5 keV, 0.75 keV y 2.0 keV a 5.9 keV, 122 keV y 1332.5 keV, 
respectivamente. Las características geométricas proporcionadas por el fabricante se 
detallan en la Tabla 3-3. El analizador multicanal tiene un intervalo de energía ajustado 
entre 0 keV y 2040 keV distribuido en 8192 canales. Los espectros gamma se analizan 
con los con programas GENIE2000 (Canberra 2009) y con GammaVision. 
 
 
 
Figura 3.4. Detector BEGe-5030. Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 3-3. Características geométricas del detector BEGe-5030 (Fuente: CANBERRA) 
Parámetros Valores nominales (mm) 
Diámetro del cristal de Ge 81 
Longitud del cristal de Ge 30 
Diámetro del contacto inferior  20 
Espesor del contacto inferior  2 
Capa inactiva de Ge superior 0.0004 
Capa inactiva de Ge lateral/inferior 0.5 
Distancia ventana-cristal 5.0 
Espesor de la ventana (carbono) 0.6 
 
Se han obtenido curvas de calibración en eficiencia para muestras en matrices de agua y 
de diferente geometría. Cada muestra contiene una solución acuosa de un patrón 
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multigamma que cubre un intervalo de energía comprendido entre 59.54 keV y 1836.01 
keV, conteniendo los siguientes radionúclidos: 241Am, 109Cd, 57Co, 113Sn, 85Sr, 137Cs, 
54Mn, 88Y, 65Zn, y 60Co. Las geometrías volumétricas analizadas son: recipiente 
cilíndrico con un volumen máximo de 50 ml y un recipiente Petri de 100 ml (Figura 3.5) 
Por otro lado, se han empleado fuentes puntuales de 241Am, 137Cs, 133Ba y 60Co, todas 
ellas de 1µCi (±3%, k=2) de actividad inicial (01/07/2019). La fuente se encuentra 
contenida en una perla de 1 mm de diámetro y encapsulada en una matriz de 23.5 ×
11 × 2  mm3 de poliestireno (Figura 3.6). 
 
 
Figura 3.5. Modelo del detector BEGe-5030 (MCNP6) 
 
Soporte de Cu 
Soporte de Al 
Cristal Ge 
Ventana Carbono  
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 Simulación con MCNP6 
Todas las simulaciones se han realizado con el código MCNP6 versión 1 (Monte Carlo 
team 2013). 
El multicanal se ha modelado con el Tally F8, simulando los 8192 canales cubriendo 
desde 0 keV hasta 2040 keV siguiendo la calibración en energía obtenida 
experimentalmente (Figura 3.7). Este registro proporciona la distribución en altura de 
los pulsos generados en esta celda (Pulse Height Distribution, PHD) por fotón emitido.  
Los errores estadísticos obtenidos en la simulación de las curvas de eficiencia son 
inferiores al 1.5%. 
 
Figura 3.6. Geometrías de calibración y corte axial del modelo de detector BEGe-5030 
(MCNP6). Recipiente de 5 ml - 50 ml en posición top (izquierda), Petri de 100 ml (centro) y 
fuente puntual (derecha). 
Capa inactiva de Ge 
Cristal de Ge 
100 ml  Fuente puntual  
5-50 ml  
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Figura 3.7. Calibración en energía; GMX-40; Muestra de 100 ml  
 
Unos de los factores principales a tener en cuenta al modelar el detector, es la resolución 
en energía. La resolución del detector se ha determinado a partir de las mediciones 
experimentales en el intervalo de energía de interés (59.54 keV – 1836.01 keV) en 
términos del parámetro Full Width at Half Maximum (FWHM). Como ya se ha 
introducido en la Sección 2.1.3.2, la resolución en energía depende del detector y de la 
electrónica asociada al sistema de medición (Figura 3.8). 
Figura 3.8. Resolución en energía (FWHM); GMX-40; Muestra de 100 ml 
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El código MCNP6 simula el parámetro FWHM y, por tanto, la resolución en energía del 
detector, usando la tarjeta Gaussian Energy Broadening (GEB) siguiendo la Expresión 
3.2. 
𝐹𝑊𝐻𝑀(𝐸) = 𝑎 + 𝑏 ∙ √𝐸 + 𝑐 ∙ 𝐸2 Expresión 3.2 
donde 𝐸 representa la energía del fotón y a, b y c tienen unidades de MeV, MeV1/2 y 
MeV-1, respectivamente (Monte Carlo team 2013). 
Este parámetro ha sido implementado en el modelo de simulación del detector GMX-40 
durante el proceso de caracterización geométrica. Para ello, se ha partido de los valores 
del FWHM experimentales obtenidos durante la medición de las muestras con el 
software GammaVision (Tabla 3-4) para cada energía de interés. A continuación, se ha 
obtenido una función de ajuste siguiendo la Expresión 3.2 mediante regresión 
matemática (Medeiros, Rebello, y Lopes 2015) empleando el software MATLAB (The 
MathWorks 2016). Se obtiene así la Expresión 3.3 incluida en el modelo de simulación 
de MCNP6. 
 
Tabla 3-4. Valores experimentales de FWHM para cada energía de interés (GammaVision) 
Energía (keV) 
59 88 122 320 391 514 661 834 898 1115 1173 1332 1836 
FWHM (keV) 
0.79 0.82 0.86 1.06 1.14 1.26 1.40 1.57 1.63 1.83 1.88 2.02 2.44 
  
𝐹𝑊𝐻𝑀(𝐸) = 6.019 ∙ 10−4 + 6.749 ∙ 10−4 ∙ √𝐸 + 1.707 ∙ 𝐸2 Expresión 3.3 
Además de para simular el multicanal, el registro F8 se ha utilizado para obtener la 
energía depositada en la celda correspondiente al cristal de germanio activo (para fotones 
y electrones). Se ha hecho uso del registro F4MESH para obtener la fluencia (cm-2) de 
fotones y electrones sobre una malla superpuesta al cristal para el caso particular del 
detector GMX-40. Este procedimiento permite determinar la atenuación y absorción de 
los fotones y electrones en el cristal de germanio. La malla superpuesta se ha dividido 
en 10×10×100 nodos correspondientes a los ejes X e Y (celdas radiales) y al eje Z (celdas 
axiales), respectivamente. El valor de fluencia se obtiene en el centro de cada celda. Tal 
y como se presentará más adelante, la Figura 3.15 muestra un diagrama 3D para estudiar 
cómo las partículas se atenúan al penetrar en el cristal de germanio. 
Para reducir el tiempo computacional, se ha aplicado una técnica de reducción de 
varianza consistente en truncar (cut-off) los electrones de energías inferiores a 10 keV. 
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Las eficiencias se han calculado siguiendo el mismo método que en las mediciones 
experimentales, exportando para ello los datos de salida de MCNP6 al programa 
GammaVision. Este procedimiento, junto con la simulación del multicanal (calibración 
en energía) y la inclusión de la tarjeta GEB para simular la resolución en energía, permite 
obtener un espectro comparable al experimental. La Figura 3.9 muestra dos espectros 
superpuestos, uno obtenido experimentalmente por el detector HPGe GMX-40 con una 
muestra de agua de 100 ml y el patrón multigamma (azul) y otro a partir de la simulación 
Monte Carlo con el código MCNP6 (rojo). A parte de los fotópicos característicos de 
cada elemento, puede apreciarse un pico de escape simple a 1325 keV y otro de escape 
doble a 814 keV, ambos del 88Y. Además, a 200 keV aproximadamente aparece un pico 
menor que no aparece en las simulaciones de MCNP6 y que podría identificarse como 
un pico suma perteneciente al 139Ce, que presenta el efecto de suma por coincidencia 
para su emisión gamma a 165.86 keV y emisiones de rayos X a 33 y 38 keVs (Novković 
et al. 2007). 
 
3.3 Método 
 Caracterización del detector GMX-40 
La caracterización del detector se ha realizado mediante un estudio paramétrico de sus 
principales características geométricas. El procedimiento consiste en comparar las 
eficiencias obtenidas mediante calibraciones experimentales con las calculadas por un 
código de Monte Carlo. Para ello se ha realizado un modelo en MCNP6 partiendo de los 
Figura 3.9. Espectros obtenidos experimentalmente y simulado; GMX-40; Muestra de 100 ml 
PS Ce139 
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datos facilitados por el fabricante (caso base) y se ha llevado a cabo una primera 
calibración en eficiencia. El análisis de los resultados se realiza a partir de la ratio 
obtenida entre la eficiencia simulada y la obtenida experimentalmente, con un intervalo 
de aceptación de [0.95, 1.05]. 
Para asegurar la aplicabilidad del modelo, las curvas de eficiencia se han obtenido para 
el mismo intervalo de energía de las calibraciones experimentales, así como con los 
mismos radionúclidos. De este modo, es posible estudiar cada parámetro por separado 
analizando su efecto en la eficiencia del sistema en función de la energía. 
Esta metodología tiene la ventaja de poder aplicarse a cualquier detector de 
espectrometría gamma independientemente del código de simulación que se emplee. 
Existen técnicas alternativas para eliminar parte de las incertidumbres en las medidas 
geométricas del detector, como realizar una radiografía acotada (Saraiva et al. 2016). 
Mediante este método se podría asegurar con cierta exactitud parámetros como las 
dimensiones reales del cristal o la distancia entre la ventana del detector y el cristal de 
germanio. No obstante, la finalidad de la metodología presentada es obtener un modelo 
optimizado y realista sin tener que recurrir a técnicas adicionales ya que no siempre son 
viables o no es posible acceder a ellas. Es por ello por lo que se necesita realizar la 
caracterización del detector usando diferentes geometrías de medición cuyas eficiencias 
se vean afectadas en mayor o menor medida por los parámetros geométricos del detector.  
Partiendo del modelo principal, se analizan en orden los siguientes parámetros: capa 
inactiva externa de Ge, capa inactiva interna de Ge, volumen de cristal activo de Ge y 
finalmente, distancia ventana-cristal, variando su valor dentro de intervalos realistas 
hasta obtener ratios de eficiencias aceptables. 
El estudio paramétrico se ha llevado a cabo sobre la forma del cristal (Gasparro et al. 
2008) (bordes rectos o redondeados) y sus características geométricas. Para realizar estos 
análisis, se desarrollan diferentes modelos. El primer modelo representa el caso base, 
considerando los parámetros proporcionados por el fabricante (Tabla 3-2) y una 
geometría del cristal simplificada (con bordes rectos). Se implementa un segundo 
modelo, igual que el primero, pero incluyendo una caracterización más realista del cristal 
al sustituir los bordes rectos por unos redondeados. A continuación, se realiza un estudio 
paramétrico para determinar el efecto de este cambio sobre la eficiencia.  
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¿Ratios entre 0.95 y 
1.05 para 60Co y 88Y? 
Modelo caso base
Caraterísticas detector (Tabla 3-2): Comnparación 
entre modelo simplificado (bordes rectos) y 
realista (bordes curvos).
Efecto: El modelo realista mejora los resultados. 
Bajas energías más sensibles que altas.
+Modelo de cristal realista
Test: Capa inactiva externa
Superior: 15 ml / Bordes: 100 ml / 
Lateral: Marinelli 500 ml
Efecto: Solo sobre bajas energías
+Capa inactiva externa optimizada
Test: Capa inactiva interna
Test: Volumen cristal
Efecto: Solo sobre energías medias y altas
+Capas inactivas y volumen del crsital optimizados
Test: Distancia ventana-cristal
Efecto: Todo el intervalo de energía
¿Ratios entre 0.95 
y 1.05 para 241Am?
+Distancia ventana-cristal optimizado
Test: Cálculo de TSCFs con TRUECOINC y corrección de 
eficiencias para 88Y and 60Co
MODELO OPTIMIZADO
No 
Sí 
Sí 
No 
Figura 3.10. Procedimiento para la caracterización geométrica del detector 
HPGe GMX-40  
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Los parámetros considerados son las capas inactivas externas (superior, bordes y lateral 
/ inferior), la capa inactiva interna, el volumen de cristal activo y la distancia entre la 
ventana y el cristal. La Figura 3.10 resume el procedimiento seguido. En todos los casos, 
se calcula la eficiencia y se obtiene la ratio entre la simulada y la experimental para las 
tres muestras consideradas. 
Las mediciones experimentales se realizan con las geometrías de muestra ya expuestas 
y situadas sobre el detector, sin dejar ningún espacio entre la muestra y la ventana del 
detector. 
La capa inactiva superior se ha ajustado analizando la eficiencia obtenida para la muestra 
de 15 ml, los bordes a su vez se ajustan usando la muestra de 100 ml y la capa inactiva 
lateral / inferior con la Marinelli de 500 ml. Únicamente la geometría Marinelli es la 
adecuada para caracterizar la capa inactiva lateral. 
Una vez que se han optimizado las capas inactivas externas, se estudia la capa inactiva 
del núcleo interno para las tres geometrías de muestra. Este parámetro afecta a medias y 
altas energías, sin variar prácticamente las eficiencias a bajas energías, con lo que no 
entra en conflicto con la caracterización de la capa inactiva externa y pueden estudiarse 
por separado. 
Con todas las capas inactivas optimizadas, el volumen de cristal activo se analiza 
modificando el diámetro del núcleo interno. En este caso, el volumen del cristal afecta 
al mismo intervalo de energías que la capa inactiva del núcleo interno. Los fotones de 
baja energía no llegan a penetrar lo suficiente en el cristal como para verse afectados por 
estos dos parámetros. Es por ello por lo que no se pueden tratar completamente por 
separado, debiéndose de trabajar en conjunto hasta llegar a un compromiso entre ellos, 
tratando de obtener siempre valores realistas. 
La distancia entre la ventana y el cristal es el último parámetro que se analiza para 
estudiar el efecto del ángulo sólido sobre la eficiencia del sistema y afecta a todo el 
intervalo de energía. Llegados a este punto, las eficiencias para energías bajas quedan 
ajustadas, por lo que modificar este parámetro podría afectar a los ajustes realizados 
hasta el momento. Es necesario comprobar los nuevos valores de eficiencia para energías 
bajas y modificar las capas inactivas externas en caso de que sus eficiencias no coincidan 
con las experimentales.  
De los radionúclidos presentes en el patrón multigamma, no todos presentan eficiencias 
que puedan compararse directamente con las simuladas, para las condiciones de 
medición dadas. Los radionúclidos 139Ce (165.86 keV) 60Co (1173.24 keV y 1332.50 
keV) y 88Y (898.02 keV y 1836.01 keV) presentan el efecto de suma por coincidencia 
que subestima sus eficiencias experimentales. Este efecto se produce en geometrías 
cercanas al detector, cuando un radionúclido emite dos o más fotones (o rayos X) en 
cascada que interaccionan con el detector dentro de su tiempo resolución. El sistema no 
puede diferenciar entre cada energía, sumándolas y tratándolas como una sola. Para 
contrarrestar este fenómeno es necesario calcular los factores de corrección por pico 
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suma (TSCFs). Observando las energías de estos radionúclidos y del espectro bajo 
estudio (Tabla 3-1), la metodología presentada sin aplicar los factores de corrección por 
pico suma se podría validar hasta la energía del 65Zn (1115.5 keV). 
La eficiencia del 139Ce, 60Co y del 88Y se evalúa después de realizar el estudio 
paramétrico, con el modelo optimizado hasta los 1115.5 keV. Por lo tanto, sus eficiencias 
se han excluido de este procedimiento hasta llegar al primer modelo optimizado.  
Ya que el código MCNP6 no simula este fenómeno, se procede a validar las eficiencias 
calculando los TSCFs mediante el programa TRUECOINC (Sudar 2002) al que se hace 
referencia más adelante. Si tras aplicar estos factores de corrección, las ratios eficiencia 
simulada/experimental están en el intervalo de aceptación, el modelo queda finalmente 
optimizado. En caso contrario, es necesario reevaluar aquellos parámetros geométricos 
que afectan a energías altas (capa inactiva interna, volumen de cristal activo y distancia 
ventana-cristal) y recalcular los TSCFs con el nuevo modelo (Figura 3.10).  
 Caracterización del detector BEGe 5030 
Como en el caso del detector GMX-40, el análisis de los resultados se realiza a partir de 
la ratio obtenida entre la eficiencia simulada y la obtenida experimentalmente, con un 
intervalo de aceptación del 5 % [0.95, 1.05]. 
En los detectores de este tipo se tienen dos contactos: uno puntual de tipo N (litio) situado 
en la cara inferior del cristal y un contacto tipo P (boro), implantado en toda la superficie 
del cristal salvo la que contiene al contacto de tipo N. Las zonas inactivas del cristal se 
encuentran, por un lado, alrededor del contacto de litio, hasta una cierta profundidad y 
por otra rodeando la unión con el contacto de boro. 
La caracterización del detector BEGe-5030 se ha realizado de un modo diferente al 
anterior. Para eliminar ciertas incertidumbres sobre el volumen y sobre la forma del 
cristal activo de germanio, se ha realizado un análisis de su respuesta eléctrica mediante 
el método SALSA (Salamanca Lyso-based Scanning Array) (Hernández-Prieto et al. 
2016). Esta técnica ha permitido obtener una imagen de la región activa del cristal, 
eliminando así una de las fuentes de incertidumbre más importantes en la 
caracterización. De este modo, se ha realizado el modelo del detector con una geometría 
del cristal activo más cercana a la realidad. No obstante, la imagen no proporciona 
información sobre el espesor de la capa inactiva superior al tener un valor muy pequeño, 
de unas pocas micras. 
La Figura 3.11 representa una mitad de la sección radial localizada en el centro del 
cristal. La figura está orientada de manera que la parte superior de la imagen se 
corresponde con la parte inferior del cristal, en la que se encuentra el contacto puntual 
de tipo N. En dicha imagen se ha delimitado la zona inactiva situada en la parte inferior 
del cristal (en color verde), que se corresponde con la región alrededor del contacto de 
tipo N y extendiéndose hacia la periferia del cristal hasta alcanzar la esquina. Como 
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resultado, se obtiene una región inactiva de 2 mm de profundad y 26 mm de diámetro 
donde se sitúa el contacto puntual, 1 mm de profundidad entre el contacto y las esquinas 
inferiores del cristal y 9 x 3.5 mm (valores medios) en las esquinas. El resto de los 
parámetros característicos, tanto del cristal como de la estructura del detector se han 
aproximado considerando los datos proporcionados por el fabricante. Se han utilizado 
fuentes puntuales de 133Ba, 137Cs y 60Co, medidas a 6 cm y 11 cm de distancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.11. Eventos registrados y regiones activas e inactivas del detector BEGe-5030 
El espesor de la capa inactiva frontal se ha caracterizado mediante la ratio de eficiencias 
para el 241Am, con una fuente volumétrica (muestra de 5ml) y con una puntual 
situándolas a diferentes distancias con respecto a la ventana del detector. Con una 
actividad de 1µCi, la fuente puntual se situó a 6 cm y 11 cm de distancia sobre el detector 
para reducir su eficiencia y obtener así un tiempo muerto de medición menor, limitando 
el error experimental. La muestra volumétrica en cambio, con una actividad reducida, se 
situó sobre el detector (posición top) en un soporte que la eleva 0.5 cm sobre la ventana 
del detector y a 6 cm de altura. Una vez se ha ajustado el espesor de la capa inactiva 
frontal hasta obtener ratios de eficiencia simulada/experimental comprendidos entre 0.95 
y 1.05, se ha comparado con los valores experimentales del 241Am, 57Co y 122Cd de la 
muestra conteniendo 5 ml de patrón multigamma.  
Para finalizar el proceso de validación del modelo, se han comparado las eficiencias 
simuladas con las experimentales del resto de radionúclidos, con energías comprendidas 
entre el 113Sn (391 keV) y el 88Y (1836.01 keV). 
Del mismo modo que con el detector GMX-40, para validar el modelo hasta los 1836 
keV, se calculan los TSCFs necesarios para corregir las eficiencias experimentales del 
60Co e 88Y. Por otro lado, el 133Ba, que se ha utilizado para validar el volumen activo del 
modelo, presenta suma por coincidencia, con un esquema de desintegración complejo en 
comparación con el 60Co e 88Y (Figura 4.4, Figura 4.5 y Figura 4.6), por lo que se requiere 
calcular factores de corrección. En ambos casos se utiliza el programa TRUECOINC 
(Sección 4.1.2). 
Eventos 
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3.4 Resultados de la caracterización 
 Detector GMX-40 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante el proceso de 
caracterización geométrica del detector HPGe GMX-40. Los resultados mostrados en 
esta sección se centran en determinar el efecto de los parámetros geométricos estudiados 
sobre la eficiencia del sistema y se dividen en: 
- Eficiencias del caso base. 
- Cristal con bordes redondeados frente a bordes rectos. 
- Capa inactiva externa. 
- Capa inactiva interna. 
- Volumen de cristal de germanio activo. 
- Distancia ventana-detector. 
- Modelo optimizado. 
3.4.1.1 Eficiencias del caso base 
La Figura 3.12 muestra las curvas de eficiencia experimentales para las tres geometrías 
en estudio. La muestra de 15 ml tiene las mayores eficiencias, ya que presenta una 
geometría más cercana a la de una fuente puntual (máxima eficiencia). El recipiente 
Marinelli representa el caso opuesto, con las eficiencias más bajas, por tratarse de la 
geometría más extensa. 
La Tabla 3-5 lista las ratios obtenidas para las eficiencias simuladas frente a las 
experimentales, observándose altas discrepancias entre ellas, con ratios superiores a 
1.05. El hecho de que modelo base sobreestime las eficiencias en todo el intervalo de 
energía considerado, indica que es necesario analizar diferentes parámetros geométricos 
puesto que su efecto sobre la eficiencia depende de la energía. Las discrepancias 
observadas a bajas energías, hasta el 57Co, se deben a un espesor de la capa inactiva 
externa inferior al real. A partir del 113Sn en cambio, el motivo podría deberse a diversos 
parámetros geométricos como el volumen activo o a la capa inactiva del núcleo interno 
entre otros, pues su efecto sobre la eficiencia cobra importancia en medias y altas 
energías. 
Analizando las ratios en función de la geometría de la muestra, se puede apreciar como 
la Marinelli de 500 ml presenta las discrepancias más importantes. Esto se debe a que la 
Marinelli tiene una geometría que envuelve al detector, pudiéndose ver afectada por 
parámetros geométricos con un menor efecto sobre el resto de las geometrías. 
Estos resultados preliminares ponen de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una 
caracterización geométrica del detector para lograr una calibración en eficiencia precisa. 
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Figura 3.12. Eficiencias de foto-pico experimentales 
 
Tabla 3-5. Ratios de eficiencias simuladas frente a experimentales (Incertidumbre, entre 
paréntesis) 
Radionúclidos E(keV) Muestra 15 ml  Muestra 100 ml  Marinelli 500 ml  
241
Am 59.54 1.061 (0.012) 1.081 (0.014) 1.212 (0.015) 
109
Cd 88.03 1.030 (0.025) 1.026 (0.026) 1.118 (0.029) 
57
Co 122.06 1.048 (0.017) 1.063 (0.019) 1.095 (0.019) 
139Ce 165.86 1.252 (0.016) 1.204 (0.018) 1.184 (0.019) 
113
Sn 391.69 1.122 (0.019) 1.125 (0.020) 1.121 (0.021) 
85
Sr 513.99 1.127 (0.021) 1.177 (0.023) - 
137
Cs 661.66 1.132 (0.023) 1.103 (0.023) 1.137 (0.025) 
54
Mn 834.83 1.150 (0.015) 1.144 (0.016) 1.182 (0.019) 
88
Y 898.02 - 1.269 (0.019) 1.225 (0.019) 
65
Zn 1115.52 1.182 (0.023) 1.166 (0.023) 1.198 (0.025) 
60
Co 1173.24 1.309 (0.017) 1.262 (0.018) 1.304 (0.022) 
60
Co 1332.50 1.366 (0.019) 1.276 (0.020) 1.306 (0.022) 
88
Y 1836.01 1.418 (0.024) 1.293 (0.022) 1.267 (0.024) 
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3.4.1.2 Bordes del cristal redondeados frente a rectos 
Se comparan dos modelos (Figura 3.13), uno con una forma simplificada de cristal 
(bordes rectos) y otro con una caracterización más realista del cristal (bordes 
redondeados). El modelo simplificado aumenta el volumen del cristal, incrementándose 
la eficiencia en todo el intervalo de energía en estudio (Tabla 3-6). La eficiencia de los 
fotones de baja energía (59.54 keV, 88.03 keV y 122.06 keV) es muy sensible al cambio 
en la forma de los bordes. Esto se debe a que el volumen adicional que introduce el 
modelo con los bordes rectos se localiza en la superficie superior del cristal, potenciando 
la absorción de fotones de baja energía. La diferencia máxima de eficiencias entre ambos 
modelos es del 15%, correspondiente a 59.54 keV (241Am) del caso de la muestra de 15 
ml. Por otro lado, las eficiencias de las energías medias y altas (391.69 keV - 1836.01 
keV) se ven afectadas menos del 3% (máximo a 391.69 keV para el caso de 15 ml) 
porque la mayor penetración en el cristal reduce este efecto. Sin embargo, la geometría 
Marinelli no es tan sensible como las otras dos, mostrando una diferencia máxima de 
5.7% (241Am). 
 
 
Si se considera un modelo simplificado con bordes rectos, las eficiencias se 
sobreestiman. Este hecho se traduce en una incorrecta aproximación de la capa inactiva 
superior ya que se partiría de unos valores de eficiencia superiores, con lo que su espesor 
final se vería reducido. El resto de los parámetros geométricos, como afectan en mayor 
medida a altas energías, no se ven prácticamente afectados por emplear un modelo u 
otro.  
Teniendo en cuenta estos resultados, el modelo base sobre el que se realiza la 
caracterización geométrica es el modelo con los bordes redondeados. 
 
 
Bordes 
rectos 
Bordes 
redondeados 
Figura 3.13. Modelos con bordes rectos (izquierda) y redondeados (derecha) 
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Tabla 3-6. Ratios eficiencia simulada/experimental (Incertidumbre, entre paréntesis); Bordes 
rectos vs curvos 
  Muestra 15 ml  Muestra 100 ml  Marinelli 500 ml  
Radionúclido E (keV) Curvos Rectos Curvos Rectos Curvos Rectos 
241
Am 59.54 
1.061 
(0.012) 
1.220 
(0.014) 
1.081 
(0.014) 
1.233 
(0.016) 
1.212 
(0.015) 
1.285 
(0.016) 
109
Cd 88.03 
1.030 
(0.025) 
1.153 
(0.028) 
1.026 
(0.026) 
1.126 
(0.029) 
1.118 
(0.029) 
1.175 
(0.030) 
57
Co 122.06 
1.048 
(0.017) 
1.136 
(0.018) 
1.063 
(0.019) 
1.130 
(0.021) 
1.095 
(0.019) 
1.135 
(0.019) 
113
Sn 391.69 
1.122 
(0.019) 
1.157 
(0.020) 
1.125 
(0.020) 
1.160 
(0.021) 
1.121 
(0.021) 
1.145 
(0.022) 
85
Sr 513.99 
1.127 
(0.021) 
1.163 
(0.022) 
1.177 
(0.023) 
1.207 
(0.024) 
- - 
137
Cs 661.66 
1.132 
(0.023) 
1.162 
(0.023) 
1.103 
(0.023) 
1.135 
(0.024) 
1.137 
(0.025) 
1.155 
(0.025) 
54
Mn 834.83 
1.150 
(0.015) 
1.182 
(0.015) 
1.144 
(0.016) 
1.157 
(0.016) 
1.182 
(0.019) 
1.201 
(0.019) 
65
Zn 1115.52 
1.182 
(0.023) 
1.212 
(0.023) 
1.166 
(0.023) 
1.192 
(0.024) 
1.198 
(0.025) 
1.211 
(0.025) 
3.4.1.3 Caracterización de la capa inactiva externa 
La dependencia de la eficiencia con el espesor de la capa inactiva superior se muestra en 
la Figura 3.14 para los radionúclidos cuyas eficiencias son más sensibles a este 
parámetro: 241Am (59.54 keV), 109Cd (88.03 keV) y 57Co (122.06 keV) y para el modelo 
geométrico de la muestra de 15 ml. La eficiencia del 241Am tiene una gran sensibilidad 
a este parámetro debido a la baja penetración de los fotones en el cristal, con una 
reducción de eficiencia del 5.69% entre un espesor de 0.3 µm (caso base) y el final de 
45 µm (optimizado). Para el 109Cd y el 57Co, sus eficiencias apenas se ven afectadas por 
el espesor de la capa inactiva, que muestra una reducción de la eficiencia del 2.05% y 
0.9% entre ambos valores, respectivamente. 
Para los fotones del 241Am, las interacciones ocurren principalmente en una región 
cercana a la superficie del cristal, depositando una gran parte de su energía en la capa 
inactiva, siguiendo la ley de atenuación exponencial (Figura 3.15). La fluencia de 
fotones/electrones se reduce notablemente (~ 85%) en 1000 µm de profundidad en el 
cristal. Por lo tanto, un aumento de la capa inactiva externa conlleva a una disminución 
importante de la eficiencia de detección de fotones de baja energía. 
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Figura 3.14. Dependencia de la eficiencia frente al espesor de la capa inactiva frontal 
 
 
Figura 3.15. Dependencia de la fluencia (241Am) con la profundidad del cristal. La intersección 
entre los ejes “profundidad” y “fluencia” representa la superficie superior del cristal de Ge 
En consecuencia, la caracterización de la capa inactiva externa se ha llevado a cabo 
teniendo en cuenta la eficiencia del 241Am. 
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La capa inactiva superior se ha establecido en 45 µm obteniendo una ratio para el modelo 
de 15 ml de 1.00, y un valor para el caso de 100 ml de 1.04. No obstante, la eficiencia 
en el modelo de 100 ml se puede mejorar incrementando el espesor la capa inactiva 
situada en el borde del cristal hasta 25 µm, alcanzando así una nueva ratio de 1.02, 
mientras que en el modelo de 15 ml la eficiencia permanece prácticamente constante. 
En la Figura 3.3, se aprecia que la muestra de 15 ml únicamente ocupa el centro del 
cristal, mientras que la de 100 ml sobresale por los laterales, viéndose más afectada por 
la capa inactiva de los bordes del cristal. La capa inactiva lateral se ha elevado hasta 130 
µm, mejorando la ratio de eficiencias de la Marinelli de 500 ml hasta 1.02 sin afectar las 
eficiencias de los otros dos modelos. En consecuencia, es posible lograr eficiencias 
precisas a bajas energías para la geometría de 15 ml ajustando únicamente la capa 
inactiva superior y en el caso de la geometría de 100 ml, ajustando la capa inactiva 
superior incluyendo los bordes. En contraposición, la Marinelli de 500 ml requiere la 
caracterización de la capa inactiva lateral ya que está envolviendo al cristal. El espesor 
final de la capa inactiva de los bordes redondeados, que hace de transición entre la 
superficie frontal y la lateral, tiene un valor inferior al obtenido para estas dos zonas. El 
motivo puede estar relacionado con el proceso de mecanizado que suaviza los bordes del 
cristal (Ashrafi et al. 1999). 
En la Tabla 3-7 se listan las eficiencias y las ratios de eficiencia simulada a experimental, 
obtenidas hasta alcanzar los espesores de las capas inactivas optimizadas. Los datos de 
la primera fila se corresponden con el modelo base de bordes redondeados. 
 
Tabla 3-7. Ratios de eficiencias (241Am) simuladas sobre experimentales (Incertidumbre, entre 
paréntesis) 
*Caso base: espesor de la capa inactiva proporcionada por el fabricante 
3.4.1.4 Capa inactiva interna 
Las Tabla 3-8, Tabla 3-9 y Tabla 3-10 listan las ratios de eficiencia obtenidas cuando la 
capa inactiva del núcleo interno varía desde 0.7 mm (caso base) hasta 2.7 mm. Cada caso 
tiene en cuenta las capas inactivas externas óptimas logradas en el apartado anterior. 
Espesor de la capa inactiva (µm) Ratios para el 241Am 
Superior Bordes Lateral/inferior 15 ml 100 ml 500 ml 
0.3* 0.3* 0.3* 1.061 (0.012) 1.081 (0.014) 1.212 (0.015) 
45 0.3 0.3 1.001 (0.012) 1.035 (0.013) 1.192 (0.015) 
45 25 0.3 0.992 (0.012) 1.017 (0.013) 1.183 (0.015) 
45 25 130 0.993 (0.012) 0.997 (0.013) 1.017 (0.013) 
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Las eficiencias de los fotones de baja energía, 59.54 keV - 122.06 keV, no se ven 
afectadas debido a su baja penetración. El efecto sobre la eficiencia es más significativo 
cuando se aumenta la energía debido a la mayor penetración de los fotones en el cristal. 
La capa inactiva que mejor se ajusta a los valores de eficiencia experimentales es la de 
2.7 mm de espesor. Sin embargo, la Marinelli de 500 ml (Tabla 3-10) todavía muestra 
ratios fuera de los límites de aceptación (> 1.05) a altas energías (834.83 keV y 1115.52 
keV). Según la literatura, la capa inactiva del núcleo interno en los detectores HPGe de 
tipo N generalmente no es tan alta (entre 1.0 mm y 2.2 mm). Estudiando los resultados 
para los diferentes casos, un espesor de 1.7 mm representa una buena aproximación 
(Blank et al. 2015; Chuong et al. 2016; García-Talavera et al. 2000), obteniéndose 
resultados que, aunque todavía no están completamente ajustados, mejoran notablemente 
el modelo. En consecuencia, para alcanzar resultados aceptables para las tres geometrías, 
es necesario estudiar un parámetro adicional que afecte a altas energías, pero no a bajas 
en la medida de lo posible. Por ello, se analiza el volumen del cristal de germanio. 
 
Tabla 3-8. Ratios eficiencia simulada/experimental (Incertidumbre, entre paréntesis); Caso 
base: 0.7 mm; Muestra: 15 ml 
  Muestra de 15 ml 
  Espesor de la capa inactiva interior (mm) 
Radionúclido E (keV) 0.7 1.7 2.2 2.7 
241
Am 59.54 
0.993 
(0.012) 
0.992 
(0.012) 
0.992 
(0.012) 
0.993 
(0.012) 
109
Cd 88.03 
1.005 
(0.025) 
1.003 
(0.025) 
1.003 
(0.025) 
1.001 
(0.025) 
57
Co 122.06 
1.037 
(0.017) 
1.029 
(0.017) 
1.025 
(0.017) 
1.018 
(0.016) 
113
Sn 391.69 
1.110 
(0.019) 
1.070 
(0.018) 
1.050 
(0.018) 
1.021 
(0.018) 
85
Sr 513.99 
1.114 
(0.021) 
1.070 
(0.020) 
1.048 
(0.020) 
1.021 
(0.019) 
137
Cs 661.66 
1.122 
(0.023) 
1.072 
(0.022) 
1.046 
(0.021) 
1.012 
(0.020) 
54
Mn 834.83 
1.136 
(0.014) 
1.084 
(0.014) 
1.056 
(0.013) 
1.025 
(0.013) 
65
Zn 1115.52 
1.169 
(0.023) 
1.113 
(0.022) 
1.083 
(0.021) 
1.049 
(0.020) 
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Tabla 3-9. Ratios de eficiencia simulada/experimental (Incertidumbre, entre paréntesis); Caso 
base: 0.7 mm; Muestra: 100 ml 
  Muestra de 100 ml 
  Espesor de la capa inactiva interior (mm) 
Radionúclido E (keV) 0.7 1.7 2.2 2.7 
241
Am 59.54 
0.997 
(0.013) 
0.996 
(0.013) 
1.005 
(0.013) 
0.996 
(0.013) 
109
Cd 88.03 
0.994 
(0.026) 
0.993 
(0.026) 
0.984 
(0.025) 
0.985 
(0.025) 
57
Co 122.06 
1.019 
(0.019) 
1.030 
(0.019) 
1.025 
(0.019) 
1.022 
(0.019) 
113
Sn 391.69 
1.111 
(0.020) 
1.079 
(0.020) 
1.062 
(0.019) 
1.044 
(0.019) 
85
Sr 513.99 
1.161 
(0.023) 
1.120 
(0.022) 
1.094 
(0.022) 
1.076 
(0.021) 
137
Cs 661.66 
1.088 
(0.023) 
1.038 
(0.022) 
1.022 
(0.021) 
1.000 
(0.021) 
54
Mn 834.83 
1.127 
(0.016) 
1.077 
(0.015) 
1.049 
(0.015) 
1.022 
(0.014) 
65
Zn 1115.52 
1.150 
(0.023) 
1.097 
(0.022) 
1.070 
(0.021) 
1.042 
(0.021) 
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Tabla 3-10. Ratios de eficiencia simulada/experimental (Incertidumbre, entre paréntesis); Caso 
base: 0.7 mm; Muestra: Marinelli de 500 ml 
  Marinelli de 500 ml 
  Espesor de la capa inactiva interior (mm) 
Radionúclido E (keV) 0.7 1.7 2.2 2.7 
241
Am 59.54 
1.017 
(0.013) 
1.016 
(0.013) 
1.017 
(0.013) 
1.016 
(0.013) 
109
Cd 88.03 
1.043 
(0.027) 
1.059 
(0.027) 
1.042 
(0.027) 
1.060 
(0.027) 
57
Co 122.06 
1.056 
(0.018) 
1.053 
(0.018) 
1.054 
(0.018) 
1.050 
(0.018) 
113
Sn 391.69 
1.100 
(0.021) 
1.068 
(0.020) 
1.052 
(0.020) 
1.036 
(0.020) 
85
Sr 513.99 - - - - 
137
Cs 661.66 
1.123 
(0.025) 
1.079 
(0.024) 
1.061 
(0.023) 
1.039 
(0.023) 
54
Mn 834.83 
1.167 
(0.018) 
1.119 
(0.018) 
1.098 
(0.017) 
1.069 
(0.017) 
65
Zn 1115.52 
1.181 
(0.025) 
1.134 
(0.024) 
1.103 
(0.023) 
1.080 
(0.023) 
3.4.1.5 Caracterización del volumen del cristal de germanio 
Teniendo en cuenta los resultados para un espesor de capa inactiva de 1.7 mm (Sección 
3.4.1.4.), el volumen del cristal se ha caracterizado mediante el diámetro del núcleo 
interno. Al aumentar este diámetro y, por tanto, el hueco del núcleo interno, se aumenta 
el volumen de vacío en su interior sustituyendo el germanio que antes ocupaba ese 
espacio, siendo posible estudiar únicamente el efecto que tiene el reducir el volumen del 
cristal sin afectar a otros parámetros. Una alternativa para probar esta característica es 
modificar las dimensiones del cristal en lugar del diámetro del núcleo interno (Blank et 
al. 2015). Este método alternativo puede introducir más incertidumbres debido al cambio 
del ángulo sólido entre el cristal y la muestra. 
Por otro lado, el espesor de la capa inactiva del núcleo interno también modifica el 
volumen activo. Aumentar su espesor implica reducir el volumen del cristal activo. No 
obstante, la introducción de germanio inactivo que conlleva aumentar este parámetro no 
es equivalente a aumentar el diámetro del núcleo interno, pues se estaría reemplazando 
germanio activo por inactivo en un caso y por vacío en el otro. El ángulo sólido no varía 
como en el caso anterior, pero el efecto sobre las eficiencias es más significativo que el 
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vacío introducido al aumentar el diámetro interno del núcleo, manteniendo constante la 
capa inactiva. 
Aunque las ratios correspondientes a un volumen de cristal de 192.49 cm3 son aceptables 
para los modelos de 15 ml y 100 ml, las ratios obtenidas en el modelo de Marinelli 
todavía son demasiado elevadas. Los resultados para un volumen de 189.86 cm3 
(reducción del 3.6%) muestran resultados coherentes con los experimentales en los tres 
casos, obteniendo relaciones dentro del intervalo de aceptación para todas las energías 
en cada geometría de muestra (Tabla 3-11, Tabla 3-12 y Tabla 3-13). El nuevo radio 
interno del núcleo que corresponde a este volumen de 189.86 cm3 se fija en 7.5 mm. 
 
Tabla 3-11. Ratios eficiencia simulada/experimental (Incertidumbre, entre paréntesis); Caso 
base: 197 cm3; Muestra: 15 ml 
Muestra de 15 ml 
  Volumen del cristal (cm3) 
Radionúclido E (keV) 197.02 192.49 189.86 
241
Am 59.54 0.992 (0.012) 0.993 (0.012) 0.993 (0.012) 
109
Cd 88.03 1.003 (0.025) 1.001 (0.025) 0.996 (0.025) 
57
Co 122.06 1.029 (0.017) 1.017 (0.016) 1.006 (0.016) 
113
Sn 391.69 1.070 (0.018) 1.022 (0.018) 0.992 (0.017) 
85
Sr 513.99 1.070 (0.020) 1.014 (0.019) 0.976 (0.018) 
137
Cs 661.66 1.072 (0.022) 1.008 (0.020) 0.970 (0.019) 
54
Mn 834.83 1.084 (0.014) 1.014 (0.013) 0.971 (0.012) 
65
Zn 1115.52 1.113 (0.022) 1.034 (0.020) 0.987 (0.019) 
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Tabla 3-12. Ratios eficiencia simulada/experimental (Incertidumbre, entre paréntesis); Caso 
base: 197 cm3; Muestra: 100 ml 
Muestra de 100 ml  
  Volumen del cristal (cm3) 
Radionúclido E (keV) 197.02 192.49 189.86 
241
Am 59.54 0.996 (0.013) 0.993 (0.013) 0.992 (0.013) 
109
Cd 88.03 0.993 (0.026) 0.993 (0.026) 0.988 (0.025) 
57
Co 122.06 1.030 (0.019) 1.012 (0.019) 1.018 (0.019) 
113
Sn 391.69 1.079 (0.020) 1.037 (0.019) 1.008 (0.018) 
85
Sr 513.99 1.120 (0.022) 1.060 (0.021) 1.038 (0.020) 
137
Cs 661.66 1.038 (0.022) 0.988 (0.021) 0.952 (0.020) 
54
Mn 834.83 1.077 (0.015) 1.013 (0.014) 0.974 (0.014) 
65
Zn 1115.52 1.097 (0.022) 1.022 (0.020) 0.981 (0.020) 
 
Tabla 3-13. Ratios eficiencia simulada/experimental (Incertidumbre, entre paréntesis); Caso 
base: 197 cm3; Muestra: Marinelli de 500 ml 
Marinelli de 500 ml  
  Volumen del cristal (cm3) 
Radionúclido E (keV) 197.02 192.49 189.86 
241
Am 59.54 1.016 (0.013) 1.017 (0.013) 1.017 (0.013) 
109
Cd 88.03 1.059 (0.027) 1.059 (0.027) 1.055 (0.027) 
57
Co 122.06 1.053 (0.018) 1.047 (0.018) 1.047 (0.018) 
113
Sn 391.69 1.068 (0.020) 1.032 (0.020) 1.009 (0.019) 
85
Sr 513.99 - - - 
137
Cs 661.66 1.079 (0.024) 1.024 (0.022) 1.009 (0.022) 
54
Mn 834.83 1.119 (0.018) 1.052 (0.017) 1.019 (0.016) 
65
Zn 1115.52 1.134 (0.024) 1.057 (0.022) 1.019 (0.021) 
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3.4.1.6 Distancia Ventana-Cristal 
La distancia ventana a cristal modifica el ángulo sólido entre la muestra y el cristal. Este 
parámetro afecta a todo el intervalo de energía, disminuyendo la eficiencia con el 
aumento de la distancia. El valor para el caso base de la distancia de la ventana al cristal 
(proporcionada por el fabricante) es de 4 mm. La Tabla 3-14, Tabla 3-15 y Tabla 3-16 
muestran las ratios de las eficiencias obtenidas al variar este parámetro entre el 5% y el 
25%  sobre las eficiencias calculadas en el Apartado 3.4.1.5. Un aumento del 25% (1 
mm) en la distancia ventana-cristal, disminuye la eficiencia del sistema en 5%, 4% y 2% 
para las muestras de 15 ml, 100 ml y 500 ml, respectivamente. Se puede afirmar que la 
eficiencia de la geometría de muestra de 15 ml es más sensible a las variaciones en este 
parámetro. 
 
Tabla 3-14. Ratios (%) entre eficiencias simuladas al variar la distancia ventana-cristal 
(Incertidumbre, entre paréntesis). Muestra: 15 ml 
  Muestra de 15 ml 
Radionúclido E (keV) +5% +15% +25% 
241
Am 59.54 99.1 (0.8) 97.2 (0.8) 95.5 (0.8) 
109
Cd 88.03 99.2 (1.1) 97.3 (1.1) 95.3 (1.0) 
57
Co 122.06 99.2 (1.2) 97.3 (1.2) 95.4 (1.1) 
113
Sn 391.69 99.0 (1.3) 97.1 (1.2) 95.2 (1.2) 
85
Sr 513.99 99.3 (1.3) 97.4 (1.2) 95.5 (1.2) 
137
Cs 661.66 99.2 (1.3) 97.2 (1.3) 95.2 (1.3) 
54
Mn 834.83 99.4 (1.4) 97.3 (1.4) 95.5 (1.4) 
65
Zn 1115.52 99.3 (1.7) 97.6 (1.7) 95.7 (1.7) 
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Tabla 3-15. Ratios (%) entre eficiencias simuladas al variar la distancia ventana-cristal 
(Incertidumbre, entre paréntesis). Muestra: 100 ml 
  Muestra de 100 ml  
Radionúclido E (keV) +5% +15% +25% 
241
Am 59.54 99.7 (1.1) 98.4 (1.1) 97.3 (1.1) 
109
Cd 88.03 99.8 (1.5) 98.0 (1.5) 96.6 (1.4) 
57
Co 122.06 98.3 (1.7) 98.3 (1.7) 96.7 (1.7) 
113
Sn 391.69 99.5 (1.5) 97.9 (1.5) 96.4 (1.5) 
85
Sr 513.99 99.3 (1.5) 97.7 (1.5) 96.2 (1.5) 
137
Cs 661.66 99.6 (1.6) 98.0 (1.6) 96.6 (1.5) 
54
Mn 834.83 98.8 (1.7) 98.3 (1.7) 96.4 (1.6) 
65
Zn 1115.52 99.3 (1.9) 97.4 (1.8) 96.1 (1.8) 
 
Tabla 3-16. Ratios (%) entre eficiencias simuladas al variar la distancia ventana-cristal 
(Incertidumbre, entre paréntesis). Muestra: Marinelli de 500 ml 
  Marinelli de 500 ml  
Radionúclido E (keV) +5% +15% +25% 
241
Am 59.54 96.8 (1.0) 96.2 (1.0) 95.6 (0.9) 
109
Cd 88.03 98.8 (1.6) 98.3 (1.5) 97.2 (1.5) 
57
Co 122.06 99.0 (1.5) 97.8 (1.4) 97.0 (1.4) 
113
Sn 391.69 99.6 (1.7) 98.7 (1.7) 98.0 (1.7) 
85
Sr 513.99 -  - 
137
Cs 661.66 99.6 (1.8) 98.9 (1.8) 99.0 (1.8) 
54
Mn 834.83 99.6 (2.0) 98.9 (1.9) 98.7 (1.9) 
65
Zn 1115.52 99.7 (2.1) 99.3 (2.1) 98.7 (2.1) 
3.4.1.7 Modelo optimizado 
A continuación, se presenta un modelo del detector HPGe GMX-40 optimizado hasta los 
1115.5 keV, energía correspondiente al fotopico de 65Zn. Los principales parámetros 
optimizados con la metodología presentada se listan en la Tabla 3-17. 
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Tabla 3-17. Parámetros optimizados 
Parámetros  Valores optimizados  
Capa inactiva de Ge superior 45 µm 
Capa inactiva de Ge bordes 25 µm 
Capa inactiva de Ge lateral 130 µm 
Capa inactiva de Ge inferior 130 µm 
Capa inactiva de Ge del núcleo interno 1.7 mm  
Volumen del cristal de Ge 189.9 cm3 
Distancia ventana-cristal 4.0 mm 
 
La Tabla 3-18 muestra las ratios de eficiencia simulada/experimental finales. En todos 
los casos los resultados muestran valores dentro del intervalo de aceptación [0.95, 1.05]. 
 
Tabla 3-18. Ratios eficiencia simulada/experimental finales hasta 1115.5 keV (Incertidumbre, 
entre paréntesis) 
Radionúclido E (keV) 15 ml  100 ml  500 ml  
241
Am 59.54 0.99 (0.01) 0.99 (0.01) 1.02 (0.01) 
109
Cd 88.03 1.00 (0.02) 0.99 (0.03) 1.05 (0.03) 
57
Co 122.06 1.01 (0.02) 1.02 (0.02) 1.05 (0.02) 
113
Sn 391.69 0.99 (0.02) 1.01 (0.02) 1.01 (0.02) 
85
Sr 513.99 0.98 (0.02) 1.04 (0.02) - 
137
Cs 661.66 0.97 (0.02) 0.95 (0.02) 1.01 (0.02) 
54
Mn 834.83 0.97 (0.01) 0.97 (0.01) 1.02 (0.01) 
65
Zn 1115.52 0.99 (0.02) 0.98 (0.02) 1.02 (0.02) 
 
Para extender la validez del modelo hasta los 1836 keV del 88Y, deben aplicarse los 
TSCFs a las eficiencias experimentales. En la sección 4.1, se expone la metodología 
seguida para calcularlos, junto con los resultados, y diferentes alternativas y 
aplicaciones. Se muestran, a continuación, los resultados del proceso de caracterización, 
ya extendidos hasta los 1836 keV (Tabla 3-19), siguiendo con el paso final de la 
metodología presentada en la Figura 3.10. 
Se aplican los TSCFs obtenidos (Tabla 4-1) a las eficiencias experimentales (Expresión 
4.6) para validar finalmente el modelo. Las tres geometrías de muestra presentan ratios 
entre [0.95, 1.05], por lo que no es necesario recalcular ningún parámetro.  
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Tabla 3-19. Ratios obtenidas con el modelo final optimizado, extendido hasta los 1836 keV 
(Incertidumbre, entre paréntesis) 
Radionúclido E (keV) 15 ml Petri 100 ml Petri 500 ml Marinelli 
241
Am 59.54 0.99 (0.01) 0.99 (0.01) 1.02 (0.01) 
109
Cd 88.03 1.00 (0.02) 0.99 (0.03) 1.05 (0.03) 
57
Co 122.06 1.01 (0.02) 1.02 (0.02) 1.05 (0.02) 
139Ce 165.86 0.99 (0.02) 1.02 (0.02) 1.04 (0.02) 
113
Sn 391.69 0.99 (0.02) 1.01 (0.02) 1.01 (0.02) 
85
Sr 513.99 0.98 (0.02) 1.04 (0.02) - 
137
Cs 661.66 0.97 (0.02) 0.95 (0.02) 1.01 (0.02) 
54
Mn 834.83 0.97 (0.01) 0.97 (0.01) 1.02 (0.01) 
88
Y 898.02 - 0.98 (0.01) 0.95 (0.01) 
65
Zn 1115.52 0.99 (0.02) 0.98 (0.02) 1.02 (0.02) 
60
Co 1173.24 0.96 (0.01) 0.98 (0.01) 1.00 (0.02) 
60
Co 1332.50 0.99 (0.01) 0.98 (0.01) 1.01 (0.02) 
88
Y 1836.01 1.01 (0.02) 0.96 (0.02) 0.95 (0.02) 
 Detector BEGe 5030 
A continuación, se presentan los resultados de la validación del modelo del detector 
BEGe-5030. 
La imagen obtenida con el método SALSA ha permitido diferenciar regiones inactivas 
del volumen del cristal, en particular la zona de las esquinas inferiores. Además, gracias 
a las fuentes puntuales se puede reducir incertidumbres originadas al preparar la muestra 
y al dimensionar y modelar las fuentes. Por todo esto, el proceso de caracterización 
geométrica de este detector ha resultado menos complejo que con el GMX-40. 
3.4.2.1 Eficiencias del caso base 
La Figura 3.16 muestra las curvas de eficiencia experimentales de las dos muestras 
volumétricas que se han utilizado en la caracterización del detector, además de las 
fuentes puntuales. Cuanto más extensa es la fuente, menor eficiencia presenta en todo el 
intervalo de energía, con una mayor repercusión a energías bajas (59.54 keV – 122 keV). 
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La Tabla 3-20 presenta las ratios de eficiencia simulada sobre experimental para estas 
dos fuentes, presentando valores superiores al límite superior de aceptación de 1.05 a 
partir de los 661 keV para la muestra de 5ml y en todo el intervalo de energía para la 
muestra de 100 ml. A pesar de que para la muestra de 5 ml las ratios a bajas energías sí 
que entran dentro de los límites de aceptación, no lo hacen para la de 100 ml. Es por ello 
por lo que se procede a ajustar el espesor de la capa inactiva superior a fin de que ambas 
geometrías presenten ratios adecuados, teniendo en cuenta que el valor final no debería 
de ser muy superior al del fabricante (0.4 μm). De un modo similar, el volumen también 
necesita una caracterización más detallada, viéndose afectado por el espesor de la capa 
inactiva lateral e inferior, las cuales presentan valores relativamente altos en este tipo de 
detector (Zeng et al. 2016).  
 
 
Figura 3.16. Eficiencias de foto-pico experimentales; Posición: top 
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Tabla 3-20. Ratios de eficiencias simuladas sobre experimentales (Incertidumbre, entre 
paréntesis) 
Radionúclido
 
E (keV) 5 ml - Top 100 ml - Top 
241
Am 59.54 1.04 (0.013) 1.07 (0.014) 
109
Cd 88.03 1.02 (0.031) 1.06 (0.032) 
57
Co 122.06 1.03 (0.015) 1.06 (0.015) 
113
Sn 391.69 1.04 (0.016) 1.10 (0.016) 
137
Cs 661.66 1.11 (0.026) 1.12 (0.026) 
54
Mn 834.83 1.11 (0.011) 1.12 (0.011) 
88
Y 898.02 1.14 (0.011) 1.13 (0.011) 
65
Zn 1115.52 1.11 (0.026) 1.14 (0.027) 
60
Co 1173.24 1.12 (0.006) 1.16 (0.006) 
60
Co 1332.50 1.13 (0.006) 1.16 (0.006) 
88
Y 1836.01 1.16 (0.009) 1.20 (0.010) 
3.4.2.2 Capa inactiva frontal 
La capa inactiva frontal se ha analizado empleando la fuente puntual de 241Am, situada 
a 6 cm y a 11 cm de altura sobre la ventana del detector. Con un espesor de 5 µm, se 
obtienen ratios dentro del intervalo de aceptación. Una vez se ha ajustado su valor, se ha 
comparado con los valores experimentales del 241Am, 57Co y 122Cd (59.5 keV, 88.0 keV 
y 122.1 keV, respectivamente) de la muestra con 5 ml de patrón multigamma. La muestra 
experimental se ha situado en la posición top y a 6 cm de distancia. La Tabla 3-21 lista 
los resultados obtenidos. 
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Tabla 3-21. Ratios eficiencias simuladas sobre experimentales (Incertidumbre, entre 
paréntesis); Capa inactiva frontal (59.5 keV – 122.1 keV) 
Configuración Radionúclido Ratio 
Puntual – 6 cm 241Am 0.99 (0.012) 
Puntual – 11 cm 241Am 0.99 (0.012) 
Muestra 5 ml - top 
241Am 1.00 (0.013) 
57Co 0.97 (0.029) 
122Cd 0.98 (0.014) 
Muestra 5 ml - 6 cm 
241Am 0.98 (0.012) 
57Co 0.97 (0.029) 
122Cd 0.98 (0.014) 
 
 
 
 
(b) (a) 
Figura 3.17. Modelo del detector BEGe-5030. (a) posición top. (b) 6 cm de altura. 
 
Capa inactiva de Ge 
5 ml 
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3.4.2.3 Modelo optimizado 
A continuación, se presenta un modelo del detector BEGe-5030 optimizado hasta los 
1836.01 keV del 88Y. La Tabla 3-22 lista los parámetros geométricos finales. 
Del mismo modo que con el detector GMX-40, se han calculado los factores de 
corrección por pico suma (TSCFs) con el fin de poder validar el modelo para 88Y y 60Co, 
hasta los 1836 keV. Los TSCFs se han calculado con TRUECOINC de manera análoga 
que con el GMX-40. En el Apartado 4.1.3 se presentan los TSCFs obtenidos. 
La Tabla 3-23, Tabla 3-24 y Tabla 3-25 listan las ratios obtenidas con el modelo 
optimizado para las dos fuentes volumétricas y las puntuales. Se incluyen los resultados 
a diferentes distancias sobre el detector. Se obtienen ratios dentro de los límites de 
aceptación [0.95, 1.05]. 
Tabla 3-22. Parámetros optimizados 
Parámetros  Valores optimizados  
Capa inactiva de Ge superior 5 µm 
Capa inactiva de Ge lateral 2.0 mm 
Capa inactiva de Ge inferior 1.0 mm 
Capa inactiva de Ge esquinas inf. (valor medio); altura x espesor 3.5 x 9 mm 
Distancia ventana-cristal 5.0 mm 
 
Tabla 3-23. Ratios con el modelo final (Incertidumbre, entre paréntesis). Recipiente 5 ml y Petri 
100 ml. Posición top y a 6 cm.  
Radionúclido
 
E (keV) 5 ml - Top 5 ml – 6 cm 100 ml - Top 
241
Am 59.54 1.00 (0.013) 0.98 (0.012) 1.00 (0.013) 
109
Cd 88.03 0.97 (0.029) 0.97 (0.029) 0.99 (0.030) 
57
Co 122.06 0.98 (0.014) 0.98 (0.014) 1.00 (0.014) 
113
Sn 391.69 0.95 (0.014) 0.97 (0.014) 0.99 (0.015) 
137
Cs 661.66 0.99 (0.023) 0.98 (0.023) 0.99 (0.023) 
54
Mn 834.83 0.99 (0.010) 0.98 (0.010) 0.98 (0.010) 
88
Y 898.02 1.02 (0.010) 0.97 (0.010) 1.03 (0.010) 
65
Zn 1115.52 0.98 (0.024) 0.98 (0.023) 1.00 (0.024) 
60
Co 1173.24 1.00 (0.005) 1.02 (0.005) 1.00 (0.005) 
60
Co 1332.50 1.01 (0.005) 1.02 (0.005) 1.02 (0.005) 
88
Y 1836.01 1.02 (0.008) 1.00 (0.008) 1.03 (0.008) 
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Tabla 3-24. Ratios con el modelo final (Incertidumbre, entre paréntesis). Fuente puntual 
situada a 6 cm de altura.  
Radionúclido
 
E (keV) Puntual – 6 cm 
241
Am 59.54 0.99 (0.012) 
137
Cs 661.66 1.00 (0.021) 
60
Co 1173.24 1.01 (0.005) 
60
Co 1332.50 1.01 (0.005) 
 
Tabla 3-25. Ratios con el modelo final (Incertidumbre, entre paréntesis). Fuente puntual 
situada a 11 cm de altura 
Radionúclido
 
E (keV) Puntual – 11 cm 
241
Am 59.54 0.99 (0.012) 
133Ba
 
276.40 1.02 (0.014) 
133Ba
 
302.85 1.01 (0.013) 
133Ba
 
356.01 1.00 (0.014) 
133Ba
 
383.85 1.00 (0.014) 
137
Cs 661.66 1.00 (0.021) 
60
Co 1173.24 1.01 (0.006) 
60
Co 1332.50 1.01 (0.006) 
3.5 Intercomparación con GEANT4 
 
Este apartado se centra en simular el modelo optimizado del detector HPGe GMX-40 
obtenido mediante la metodología presentada en la Sección 3.3.1, con el conjunto de 
herramientas de GEANT4. Se pretende comparar los resultados finales calculados por 
ambos métodos de Monte Carlo, pudiendo validar dicho modelo, no únicamente con los 
resultados experimentales, sino entre códigos. 
La comparación se realiza para las tres geometrías de muestra empleadas en la 
caracterización del detector y se incluye, además, otras dos matrices de diferente 
composición y densidad (arena de mar y arena de Zr) en la geometría de 100 ml. De este 
modo, se puede validar el modelo para muestras diferentes a las utilizadas en el proceso 
de caracterización. Se ha utilizado el mismo patrón multigamma (Tabla 3-1), distribuido 
homogéneamente en la muestra. La composición de dichas matrices (Tabla 3-26) se ha 
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analizado mediante microscopía electrónica para reducir la incertidumbre debida a 
elementos que pudieran distorsionar la eficiencia a bajas y medias energías 
principalmente. 
Tabla 3-26. Composición y densidad de las matrices de arena de mar y arena de Zr 
 Arena de mar Arena de Zr 
Dióxido de Silicio 86.57% 57.33% 
Calcio 11.48% - 
Aluminio 1.95% - 
Zirconio - 42.67% 
Densidad 1.65 g/cm3 3.5 g/cm3 
 
La principal diferencia entre ambos códigos reside en la posibilidad de considerar el 
efecto de suma por coincidencia con GEANT4 al simular la desintegración de los 
radionúclidos y, por tanto, la misma fenomenología que aparece en el experimento. Esto 
implica que las eficiencias obtenidas son completamente comparables con las 
experimentales, mientras que MCNP6 necesita otra herramienta (como TRUECOINC) 
para calcular los TSCFs y corregir las eficiencias. 
Del mismo modo que con MCNP6, se ha simulado el multicanal de 8192 canales para 
energías entre 0 keV y 2040 keV. Se ha aplicado un corte para partículas secundarias 
con un recorrido libre medio inferior a 10 µm. Lo errores estadísticos obtenidos han sido 
inferiores al 1.5%. Por otro lado, las simulaciones de GEANT4 no incluyen la resolución 
del detector como en MCNP6, por lo que las cuentas registradas para cada energía se 
han recogido en un único canal, correspondiente a la energía del fotopico simulado. 
La Figura 3.18 muestra las eficiencias experimentales de las cinco muestras estudiadas. 
La matriz de arena de Zr en la geometría de 100 ml (densidad de 3.5 g/cm3), presenta las 
eficiencias más bajas, especialmente para bajas energías y en particular para el 241Am. 
La arena de mar en cambio, con una densidad más cercana a la del agua, 1.65 g/cm3, 
muestra eficiencias similares a esta última, aunque ligeramente más bajas.  
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En la Tabla 3-27 se resumen los resultados para las tres muestras de agua analizadas. 
Puede observarse que las ratios obtenidas con GEANT4 son prácticamente coincidentes 
con las de MCNP6. 
 
Tabla 3-27. Ratios eficiencias simulada/experimental; Comparación MCNP6 y GEANT4; 
Matrices de agua 
Radionúclido 
E 
(keV) 
Agua 15 ml Agua 100 ml Agua 500ml 
MCNP6 GEANT4 MCNP6 GEANT4 MCNP6 GEANT4 
241Am 59.5 0.99 0.99 0.99 0.98 1.02 1.02 
109Cd 88.0 1.00 0.99 0.99 0.98 1.05 1.06 
57Co 122.1 1.01 1.01 1.02 1.01 1.05 1.07 
139Ce 165.9 0.99 1.05 1.02 1.03 1.04 1.04 
113Sn 391.7 0.99 0.99 1.01 0.99 1.01 1.03 
85Sr 514.0 0.98 0.98 1.04 1.02 - - 
137Cs 661.7 0.97 0.97 0.95 0.97 1.01 1.02 
54Mn 834.8 0.97 0.97 0.97 0.96 1.02 1.03 
88Y 898.0 - - 0.98 0.97 0.95 0.97 
65Zn 1115.5 0.99 0.98 0.98 0.98 1.02 1.03 
60Co 1173.2 0.96 0.95 0.98 0.96 1.00 1.03 
60Co 1332.5 0.99 0.98 0.98 0.97 1.01 1.04 
88Y 1836.0 1.01 0.99 0.96 0.96 0.95 0.98 
Figura 3.18. Eficiencias experimentales 
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La Tabla 3-28 resume los resultados para las muestras de arena. Los resultados de la 
arena de mar son coherentes con los experimentales para todo el intervalo de energía, 
teniendo en cuenta la limitación de MCNP6. La arena de Zr presenta buenos resultados, 
con ratios dentro del intervalo de aceptación, excepto para el 113Sn en el caso de 
GEANT4.  
 
Tabla 3-28. Ratios eficiencias simulada/experimental; Comparación MCNP6 y GEANT4; 
Matrices de arena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 Conclusiones 
Se ha desarrollado un modelo simplificado del detector HPGe GMX-40 con bordes 
rectos para estudiar el efecto de la forma del cristal sobre la eficiencia del sistema y se 
ha comparado con uno más realista con bordes redondeados. Los resultados muestran 
que el modelo simplificado sobreestima las eficiencias en el intervalo de energía 
estudiado debido al incremento del volumen activo que introducen las esquinas. Con el 
modelo realista y utilizando las tres geometrías de muestra (15 ml, 100 ml y 500 ml) ha 
sido posible caracterizar el espesor de la capa inactiva externa (superior, bordes, lateral 
e inferior) analizando la eficiencia del 241Am (59.54 keV). El volumen del cristal de 
germanio y la capa inactiva del núcleo interior afectan ambas a las energías medias y 
altas, no pudiendo asegurar sus valores reales sin ninguna otra técnica, como una 
radiografía de alta reslución. Sin embargo, ha sido posible obtener resultados aceptables 
llegando a un compromiso entre ambos parámetros.  
Radionúclido E (keV) 
Arena Mar 100 ml Arena Zr 100 ml 
MCNP6 GEANT4 MCNP6 GEANT4 
241Am 59.5 1.02 1.00 1.04 1.01 
109Cd 88.0 1.03 1.02 - - 
57Co 122.1 1.04 1.04 1.05 1.05 
139Ce 165.8 1.05 1.04 1.05 1.04 
113Sn 391.7 1.05 1.03 1.07 1.06 
85Sr 514.0 0.97 1.00 0.99 0.98 
137Cs 661.7 0.99 0.98 0.99 0.99 
54Mn 834.8 1.00 0.99 0.98 0.98 
88Y 898.0 0.98 0.97 0.99 0.96 
65Zn 1115.5 1.02 1.00 1.00 0.99 
60Co 1173.2 1.01 1.00 0.98 0.97 
60Co 1332.5 1.00 0.98 0.99 0.97 
88Y 1836.0 0.96 0.97 0.97 0.95 
Conclusiones 
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Además del código MCNP6, el modelo final optimizado también se ha reproducido con 
el conjunto de herramientas GEANT4. A parte de las muestras con matrices de agua, se 
han añadido dos más con la geometría de 100 ml, una de arena de mar y otra de arena de 
Zr cuyas composiciones químicas se han analizado mediante microscopía electrónica. 
De este modo es posible ampliar la validación del modelo al comparar las eficiencias 
obtenidas con MCNP6 con las de GEANT4 y en una segunda comparación con matrices 
que no se han empleado durante el proceso de caracterización del detector HPGe GMX-
40. 
La caracterización geométrica del detector BEGe-5030 se ha realizado partiendo de los 
resultados obtenidos al analizar la respuesta eléctrica del cristal mediante el método 
SALSA. Esta técnica ha permitido reducir incertidumbres del volumen activo del cristal 
de germanio y proveer información sobre la zona inactiva localizada en las esquinas 
inferiores del cristal. Con estos datos como base, el caracterizado final se ha desarrollado 
empleando fuentes puntuales (241Am para caracterizar la capa inactiva frontal y 137Cs, 
133Ba y 60Co para terminar de caracterizar el volumen activo del cristal) y volumétricas 
(5 ml y 100 ml) que se han posicionado a tres distancias diferentes: posición top, 6 cm y 
11 cm, cubriendo un amplio intervalo de energía. 
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Aplicaciones de los 
modelos de simulación 
para espectrometría 
gamma 
4.1 Obtención de los factores de Corrección por Pico Suma (TSCFs) 
 Introducción 
Una de las aplicaciones más comunes de la espectrometría gamma es la cuantificación 
de la actividad en muestras ambientales que contienen radionúclidos naturales tales 
como el 238U y el 232Th. A menudo, estos radionúclidos están en equilibrio secular con 
su progenie y, por lo tanto, es posible cuantificar su actividad midiendo aquellos 
radionúclidos emisores gamma pertenecientes a sus respectivas cadenas de 
desintegración. No obstante, algunos de ellos emiten fotones en cascada dando lugar al 
efecto de suma por coincidencia. Para obtener la actividad real, se deben aplicar los 
factores de corrección por pico suma (TSCFs) (Morel et al. 1983). 
Las muestras ambientales suelen contener fuentes radiactivas de baja actividad, lo que 
requiere detectores HPGe con geometrías muestra-detector cercanas, maximizando la 
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eficiencia del sistema. Sin embargo, esta configuración aumenta el efecto de suma por 
coincidencia, por lo que la consideración de los TSCFs en estas circunstancias es 
obligatoria (Debertin y Schötzig 1979; García-Talavera et al. 2001). 
El objetivo de esta parte del trabajo es aplicar el método de Monte Carlo para calcular 
las TSCFs para las series de desintegración naturales del 238U y del 232Th y para 
diferentes muestras (geometría y matriz) utilizando el conjunto de herramientas Monte 
Carlo GEANT4 (Agostinelli et al. 2003) junto con el Módulo de Desintegración 
Radiactiva (RDM) (Truscott 2002), siguiendo la metodología propuesta por Hurtado en 
2004 (Hurtado et al. 2004). 
Por otro lado, se calculan los TSCFs que aplican a la corrección de las eficiencias 
experimentales de 139Ce, 60Co y 88Y para validar los modelos de detectores presentados 
en el Capítulo 3 hasta los 1836.0 keV mediante el programa determinista TRUECOINC.  
 Materiales y métodos 
4.1.2.1 Cadenas de desintegración del 238U y 232Th 
Del conjunto de elementos, con emisiones gamma, pertenecientes a las series del 238U y 
del 232Th, no todos son medibles directamente en la práctica, ya sea porque sus emisiones 
gamma son demasiado débiles o con una energía muy baja o porque se superponen con 
los foto-picos de otros radionúclidos. 
Con respecto a la cadena de desintegración del 238U (Figura 4.1), existen radionúclidos 
emisores gamma como el 234Th y el 234Pam, pero ambos presentan altas incertidumbres 
al medirlos mediante espectrometría gamma. Sin embargo, dentro de su cadena se 
encuentra el 214Bi, que sí que resulta adecuado para ser medido debido a sus intensas 
emisiones (609.3 keV y 1120.3 keV). No obstante, ambos fotones tienen efecto de suma 
por coincidencia, siendo necesario aplicar TSCFs. Otro candidato es el 214Pb, que no 
presenta dicho efecto. 
En un sistema cerrado, el 214Pb y el 214Bi alcanzan el equilibrio secular con el 226Ra en 
un mes, por lo tanto, la actividad del 226Ra se puede obtener a partir de ellos. Suponiendo 
que el 226Ra también está en equilibrio secular con el 238U, al menos en matrices sólidas, 
se puede estimar la actividad del precursor. 
En la cadena de desintegración del 232Th (Figura 4.2), el 212Bi y el 208Tl son adecuados 
para ser medidos teniendo en cuenta sus principales emisiones a 727.3 keV y 583.2 keV, 
respectivamente. Como en el caso anterior, el 212Bi presenta el efecto de suma por 
coincidencia y se deben calcular los TSCF. 
Suponiendo equilibrio secular, se puede obtener la actividad del 232Th a partir de estos 
radionúclidos y, por lo tanto, se puede estimar la actividad del precursor. 
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El cálculo de los TSCFs se ha realizado con el conjunto de herramientas Monte Carlo de 
GEANT4. Para validar los resultados se utiliza el programa determinista TRUECOINC. 
Para estudiar la influencia de la densidad de la matriz y de la geometría de medida 
(ángulo sólido muestra-detector) sobre los TSCFs, se ha realizado un test estadístico. En 
este sentido, se han comparado los resultados de las muestras de 100 ml (agua, arena de 
mar y arena de Zr) y los resultados para las geometrías de 15 ml, 100 ml y 500 ml en 
matriz de agua, de acuerdo con la siguiente expresión: 
𝑈 =
|𝑉1 − 𝑉2|
√𝑢1
2 + 𝑢2
2
~𝑁(0,1) Expresión 4.1 
donde 𝑈 representa al estadístico utilizado para comparar los TSCFs (𝑉1, 𝑉2), 
considerando las incertidumbres asociadas (𝑢𝑋) al cálculo de Monte Carlo (Brookes, 
Betteley, y Loxston 1979). 
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Figura 4.1. Radionúclidos involucrados en la serie natural del 238U con sus modos de 
desintegración, energías y vidas medias 
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Figura 4.2. Radionúclidos involucrados en la serie natural del 232Th con sus modos de 
desintegración, energías y vidas medias 
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4.1.2.2 GEANT4 
El conjunto de herramientas GEANT4 (Agostinelli et al. 2003) presenta una 
programación orientada a objetos que permite elegir entre una amplia gama de procesos 
físicos o implementarlos de acuerdo con las necesidades del experimento. Los procesos 
físicos activados en el modelo de detector de este trabajo son los siguientes: producción 
de electrones Auger, dispersión de Compton y Rayleigh, producción de pares, efecto 
fotoeléctrico para fotones, procesos de ionización y Bremsstrahlung para partículas 
secundarias. 
Para simular el efecto de suma por coincidencia es necesario simular la desintegración 
de los radionúclidos de interés. La desintegración de un núcleo inicial debe realizarse de 
acuerdo con los parámetros físicos que lo rigen: tipo de desintegración, excitación inicial 
y tiempo de semidesintegración. Se debe producir un núcleo hijo con las propiedades 
físicas que resultan de la desintegración de su progenitor: número y masa atómicos 
determinados por el tipo de desintegración, energía de excitación y cinética de 
desintegración. Se deben generar las partículas secundarias y radiaciones asociadas con 
el proceso de desintegración (p. ej. emisiones α, β y γ, neutrinos y electrones de 
conversión), así como la producción de rayos X y electrones Auger debidos a la 
desexcitación del núcleo hijo. Los cálculos teóricos durante la simulación de los 
parámetros requeridos no son factibles a nivel práctico y por tanto, es necesario acudir a 
datos empíricos o previamente calculados (Hauf et al. 2013). 
En este contexto, GEANT4 utiliza el Radioactive decay Module (clase RDM, 
G4RadioactiveDecay) (Truscott 2002) para simular las desintegraciones radiactivas 
utilizando datos de la librería ENSDF (Evaluated Nuclear Structure Datafile), (Tuli 
2013). Así, es posible simular las cadenas de desintegración y producir las emisiones 
asociadas (como las presentadas en la Figura 4.1, Figura 4.2, Figura 4.4 y Figura 4.5). 
La radiación de desexcitación del núcleo hijo no se produce por la simulación de la 
desintegración radiactiva en sí misma, sino por otros procesos físicos incluidos en 
GEANT4, que utilizan sus respectivas bases de datos.  
Para calcular los factores de corrección, es necesario realizar dos simulaciones diferentes 
por cada radionúclido de interés. En primer lugar, se simulan fuentes monoenergéticas, 
obteniendo la eficiencia para una energía dada sin considerar el efecto de suma por 
coincidencia. Por otro lado, se realiza una segunda simulación usando el módulo RDM, 
reproduciendo así la desintegración completa del radionúclido y considerando este 
efecto. Finalmente, los TSCFs se calculan como el cociente del área del foto-pico 
obtenida en la primera simulación entre el área del foto-pico de la segunda, considerando 
el branching ratio que aplique en cada caso. La Figura 4.3 resume la metodología 
seguida para el cálculo de los TSCFs. 
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Figura 4.3. Cálculo de los TSCFs con GEANT4 
4.1.2.3 TRUECOINC 
El programa TRUECOINC (Sudar 2002) se ha utilizado para validar los resultados 
proporcionados por GEANT4 para las series del 238U y del 232Th, y para validar los 
modelos de detector definidos en el Capítulo 3. En este último caso se calculan los 
TSCFs para corregir las eficiencias experimentales del 139Ce, 88Y y 60Co (GMX-40) e 
88Y, 60Co y 133Ba (BEGe-5030). Sus respectivos esquemas de desintegración se 
representan en la Figura 4.4, Figura 4.5 y Figura 4.6. 
 
Experimento 
Actividad no 
corregida, 𝐴𝑐𝑡0 
MCNP6 / GEANT4 
   Modelo optimizado 
y validado 
GEANT4 
   Simulaciones 
monoenergéticas 
   Eficiencias (𝐸𝑓1) 
GEANT4 
   Simulación del esquema 
de desintegración 
   RDM 
   Eficiencias (𝐸𝑓2) 
𝑇𝑆𝐶𝐹 =
𝐸𝑓1
𝐸𝑓2
 
Corrección de Actividad 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑇𝑆𝐶𝐹 ∙ 𝐴𝑐𝑡0 
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Figura 4.4. Esquema de desintegración del 60Co. Fuente: LNE-LNHB/CEA 
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Figura 4.5. Esquema de desintegración del 88Y. Fuente: LNE-LNHB/CEA 
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Figura 4.6. Esquema desintegración del 133Ba. Fuente: LNE-LNHB/CEA 
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TRUECOINC calcula los TSCFs mediante una expresión analítica basada en el método 
combinatorio realizado por (Daróczy y Raics 1982) en el que se estudia por separado 
cada posible cascada de desintegración. La tasa de contaje medida 𝐼𝛾0 en el pico 
correspondiente a la emisión gamma 𝛾0 es: 
𝐼𝛾0 = 𝑅𝑋𝛾0𝜀𝛾0
𝑝 𝑘𝑡𝑐𝑘𝑜𝑡𝑟𝑜 Expresión 4.2  
donde 𝑅, 𝑋𝛾0,, 𝜀𝛾0
𝑝 , 𝑘𝑡𝑐, 𝑘𝑜𝑡𝑟𝑜 representan la tasa de desintegración del isótopo progenitor, 
la tasa de emisión de 𝛾0, la eficiencia de pico (FEPE) del detector para la emisión 𝛾0, el 
TSCF y otros factores de corrección (auto absorción, etc.), respectivamente. El TSCF 
puede expresarse como el producto del factor de corrección para el efecto summing out 
por el del summing in (𝑘𝑡𝑐 = 𝑘𝑡𝑐𝑙𝑘𝑡𝑐𝑔). En (Daróczy y Raics 1982), el factor de 
corrección para el efecto producido por el summing out se expresa como sigue: 
𝑘𝑡𝑐𝑙 =
𝐼𝛾0
𝐼𝛾0
0 =
∑ 𝛽𝑖𝑆𝑖 ∏ 𝛤𝑖𝑗(1 − 𝜀𝑖𝑗
𝑡 )
𝑛𝑖
𝑗=1,𝑗≠𝛾0
𝑛0
𝑗=1
∑ 𝛽𝑖 ∏ 𝛤𝑖𝑗
𝑛𝑖
𝑗=1,𝑗≠𝛾0
𝑛0
𝑗=1
 Expresión 4.3 
 
donde 
𝛽𝑖 es la relación de ramificación o branching ratio de la transición 𝛽
− (o 𝛽+, 𝐸𝐶, 𝛼) 
para la cascada de desintegración i-ésima, 
𝑆𝑖 es un factor para considerar la emisión de positrones de valor (1 − 2𝜀511𝑘𝑒𝑉
𝑡 ) y 
1 para 𝐸𝐶, 𝛼 y 𝛽−, 
𝛤𝑖𝑗 es la relación de ramificación de la j-ésima transición gamma de la i-ésima 
cascada, 
𝜀𝑖𝑗
𝑡  es el producto de la eficiencia total y la auto absorción para la energía j-ésima 
transición gamma de la i-ésima cascada, 
𝑛0 es el número identificador de la cascada que contiene a la transición 𝛾0, 
𝑛𝑖 es el número identificador de las transiciones gamma de la i-ésima cascada (i=1, 
2, …, 𝑛0). 
TRUECOINC parte de la Expresión 4.3 y la extiende para considerar los rayos X 
procedentes de las capas K y L durante los procesos de captura electrónica (EC) y 
conversión interna, así como nuevas alternativas para los procesos de EC con la emisión 
de rayos X y electrones: 
𝑘𝑡𝑐𝑙 =
∑ 𝛽𝑖𝑆𝑖
𝑛0
𝑖=1 ∏ [𝛤𝑖𝑗(1 − 𝜀𝑖𝑗
𝑡 ) + ∑ 𝛤𝑖𝑗𝑘(1 − 𝜔𝑘 + ∑ 𝛿𝑘𝑙(1 − 𝜀𝑙
𝑡)𝑙 )𝑘 ]
𝑛𝑖
𝑗=1
∑ 𝛽𝑖 ∏ [𝛤𝑖𝑗 + ∑ 𝛤𝑖𝑗𝑘(1 − 𝜔𝑘 + ∑ 𝛿𝑘𝑙𝑙 )𝑘 ]
𝑛𝑖
𝑗=1
𝑛0
𝑗=1
 
Expresión 
4.4 
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donde 
𝛤𝑖𝑗𝑘 es la ratio de conversión de la j-ésima transición mediante la creación de una 
vacante en la k-ésima capa atómica (K, L1, L2…) de la i-ésima cascada, 
𝜔𝑘 es la probabilidad de emisión de un electrón de fluorescencia de la k-ésima capa 
atómica, 
𝛿𝑘𝑙 es la ratio de emisión del l-ésimo rayo X desde la k-ésima capa atómica, 
𝜀𝑙
𝑡 es el producto de la eficiencia total y la auto absorción para la energía del l-
ésimo rayo X 𝜆 = (𝜀𝑡𝜀𝑠𝑎)𝑙 , 
𝑆𝑖 𝑆𝑖 = 1 para desintegración β o α; y 𝑆𝑖 =  [1 − 2(𝜀
𝑡𝜀𝑠𝑎)511𝑘] para desintegración 
𝛽+mientras que, para EC, 𝛽𝑖𝑆𝑖 = ∑ ∆𝑖𝑘(1 − 𝜔𝑘 + ∑ 𝛿𝑘𝑙(1 − 𝜀𝑙
𝑡)𝑙 )𝑘 , 
∆𝑖𝑘 es la relación de ramificación de la transición de EC mediante la creación de una 
vacante en la k-ésima capa atómica, estando en la i-ésima cascada. 
 
Por otro lado, el factor de corrección para summing in se obtiene de la siguiente expresión: 
𝑘𝑡𝑐𝑔 = 1 +
∑ ∏ 𝛤𝑖𝑗𝜀
𝑝(𝛾𝑖𝑗)
𝑚𝑖
𝑗=1
𝑛
𝑖=1
𝛤𝛾0𝜀
𝑝(𝛾0)
 Expresión 4.5 
 
El programa TRUECOINC calcula los TSCFs partiendo de los datos de las librerías 
ENSDF para cada isótopo de interés, con la posibilidad de utilizar librerías propias para 
determinados isótopos. Por otro lado, el programa requiere conocer la curva de eficiencia 
total a pico (total-to-peak efficiency) y dos curvas de eficiencia de pico (FEPE, Full 
Energy Peak Efficiency), una para baja energía y otra para medias y altas, para el 
intervalo de energía de interés a modo de funciones analíticas (existen diversas 
alternativas sobre cómo facilitar dichos datos). Estas curvas se pueden obtener mediante 
simulaciones Monte Carlo utilizando MCNP6 y GEANT4, según el caso, y simulando 
únicamente fuentes monoenergéticas. 
TRUECOINC realiza las siguientes aproximaciones al aplicar el método combinatorio: 
la correlación angular gamma-gamma se considera despreciable, así como el efecto de 
los rayos X del nivel atómico M y el Bremsstrahlung; las emisiones gamma de la 
aniquilación de positrones se originan a la misma distancia que el resto de radiaciones 
gamma. 
A continuación, se presenta un ejemplo de las funciones necesarias para que 
TRUECOINC pueda calcular los TSCFs, tomando como datos de referencia las 
eficiencias del modelo del detector BEGe-5030 con la muestra de 5 ml en posición top. 
Se han obtenido funciones de ajuste para las tres entradas que requiere TRUECOINC, 
eficiencia de foto-pico para bajas energías (Figura 4.7) y medias-altas (Figura 4.8) y el 
cociente total a foto-pico para todo el intervalo de energía bajo estudio (Figura 4.9). Se 
representan en el eje de coordenadas el logaritmo neperiano de la energía y en el de 
ordenadas el de la eficiencia de foto-pico.  
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Figura 4.7. Función logn (Ef.) para baja energía, desde logn (59.5 keV) hasta logn (122.1 keV).  
 
Figura 4.8. Función logn (Ef.) para alta energía, desde logn (122.1 keV) hasta logn (1836.0 keV). 
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Figura 4.9. Función logn (Ef. foto-pico / Ef. total), desde logn (59.5 keV) hasta logn (1836.0 keV). 
 Resultados  
4.1.3.1 Obtención de los TSCFs para validar los modelos de MCNP6 
En este apartado se obtienen los TSCFs para validar aquellas energías que presentan el 
efecto de suma por coincidencia para los dos modelos de detector definidos en el 
Capítulo 3. Se ha empleado el programa TRUECOINC, el cual identifica el efecto 
summing out con valores inferiores a 1.00 y el summing in con valores superiores a 1.00. 
Si tras aplicar los factores de corrección (Expresión 4.6) para 88Y y 60Co (898 keV – 
1836 keV) las ratios de eficiencias no fuesen aceptables, se volvería a reevaluar aquellos 
parámetros que afectasen a energías altas (capa inactiva interna y volumen del cristal, 
principalmente), por encima de los 898 keV y se recalcularían de nuevo, siguiendo así 
un proceso iterativo. 
𝐸𝑓. 𝐸𝑥𝑝.𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 =
𝐸𝑓. 𝐸𝑥𝑝.𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎
𝑇𝑆𝐶𝐹
 Expresión 4.6 
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Las Tabla 4-1 muestras los TSCFs para 88Y y 60Co utilizados para validar el modelo del 
detector GMX-40. 
Tabla 4-1. TSCFs para el 60Co y el 88Y, modelo del detector GMX-40 
Radionúclido E (keV) 15 ml  100 ml  500 ml  
139Ce 165.86 0.845 0.907 0.916 
88
Y 898.02 - 0.903 0.899 
60
Co 1173.24 0.877 0.913 0.916 
60
Co 1332.50 0.873 0.912 0.913 
88
Y 1836.01 0.871 0.898 0.888 
 
La Tabla 4-2 y la Tabla 4-3 listan los TSCFs obtenidos para validar el modelo del 
detector BEGe-5030, tanto para fuentes volumétricas (recipiente de 5ml y Petri de 100 
ml) como para fuentes puntuales. En ambos casos, al alejar la fuente del detector, los 
TSCFs van acercándose a la unidad, debido a la reducción del ángulo sólido (Gilmore 
2008; Kafala 1995). Lo mismo ocurre al comparar los valores obtenidos para la muestra 
de 5 ml y 100 ml (Figura 3.6) situados ambos en posición top. En este caso, se obtienen 
TSCFs más próximos a la unidad al aumentar la extensión de la fuente y, por tanto, 
reducir el ángulo sólido subtendido.  
 
Tabla 4-2. TSCFs para 60Co e 88Y, modelo del detector BEGe-5030. Fuentes volumétricas 
Radionúclido
 
E (keV) 5 ml - Top 5 ml – 6 cm 100 ml - Top 
60
Co 
1173.24 0.866 0.965 0.907 
1332.50 0.860 0.963 0.903 
88
Y 
898.02 0.875 0.987 0.913 
1836.01 0.850 0.913 0.901 
 
Tabla 4-3. TSCFs para 60Co, 133Ba, modelo del detector BEGe-5030. Fuentes puntuales 
Radionúclido
 
E (keV) Puntual – 6 cm Puntual – 11 cm 
60
Co 
1173.24 0.965 0.985 
1332.50 0.964 0.984 
133Ba 
276.40 - 0.976 
302.85 - 0.988 
356.01 - 0.989 
383.85 - 1.021 
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4.1.3.2 TSCFs para las series naturales del 238U y del 232Th 
La Tabla 4-4, Tabla 4-5 y Tabla 4-6 muestran las eficiencias y los TSCF obtenidos para 
cada radioisótopo y energía bajo estudio. La columna 3 (eficiencia RDM) representa la 
eficiencia simulada con la clase G4RadioactiveDecay (GEANT4), considerando el 
efecto de suma por coincidencia. La columna 4 representa la eficiencia simulada 
(también con GEANT4) para una fuente monoenergética, es decir, una única emisión a 
la energía correspondiente y sin considerar dicho efecto. Se presentan los TSCFs 
obtenidos mediante TRUECOINC y la comparación entre ambos métodos en última 
columna. 
Al contrario que con TRUECOINC, en GEANT4 el efecto summing out se ha 
identificado con factores de corrección superiores a 1.00 y el summing in con valores 
inferiores a 1.00, siguiendo con los procedimientos del LRA-UPV. Puesto que en esta 
sección los TSCFs obtenidos mediante el procedimiento descrito en la Figura 4.3 se 
comparan también con los calculados por TRUECOINC, para estos últimos se presentan 
los valores inversos. 
Los TSCF calculados por GEANT4 y TRUECOINC muestran valores muy similares, 
aunque sistemáticamente inferiores en el caso de TRUECOINC. Las diferencias medias 
al comparar TRUECOINC con GEANT4 son -1.91%, -0.14% y -2.10% para 214Bi, 212Bi 
y 208Tl, respectivamente. 
Los resultados muestran que la geometría de 15 ml tiene los TSCF más altos con valores 
de 1.19 y 1.21 para el 214Bi (Tabla 4-4), 1.05 para el 212Bi (Tabla 4-5) y 1.23 para el 208Tl 
(Tabla 4-6). Por otro lado, la geometría Marinelli de 500 ml presenta los TSCFs más 
bajos con valores de 1.12 y 1.14 para 214Bi, 1.16 para 208Tl y 1.04 para 212Bi. La muestra 
de 100 ml presenta valores intermedios, ligeramente más cercanos a la geometría 
Marinelli. 
Los TSCFs del 212Bi a 727.3 keV obtenidos para las muestras de 100 ml y 500 ml son 
prácticamente 1.0 (Tabla 4-5), por lo que, para estas geometrías y matrices el efecto de 
suma de coincidencia podría despreciarse, pero no para la geometría de 15 ml, con un 
TSCF de 1.05. 
Al comparar los resultados de 100 ml para agua, arena de mar y arena de Zr (Tabla 4-7), 
se aprecia que los TSCF son muy similares para las series de 238U y 232Th. Esto mismo 
puede comprobarse gráficamente en la Figura 4.10. Los p-valores obtenidos son mayores 
que 0.05 para agua-arena de mar y para arena de mar-arena de Zr, lo que sugiere que 
estas matrices no tienen un efecto estadísticamente significativo sobre los TSCF 
(Giubrone et al. 2016). 
Por otro lado, cuando se compara el agua con la arena de Zr, con densidades 
significativamente diferentes (1.0 y 3.5 g/cm3, respectivamente), se obtienen p-valores 
inferiores y superiores a 0.05 según la energía, no pudiéndose concluir claramente el 
efecto que tiene aumentar la densidad de la matriz sobre los TSCFs. 
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Respecto a la geometría de la muestra, los TSCF obtenidos en las matrices de agua, 
muestran diferencias significativas al comparar 100 ml con 15 ml y 15 ml con 500 ml 
(Tabla 4-8), con p-valores mucho más bajos que 0.05. En consecuencia, el ángulo sólido 
formado entre la muestra y el detector es relevante. 
Sin embargo, las geometrías de 100 ml y 500 ml tienen TSCF similares, con p-valores 
superiores a 0.05 para el 212Bi y 208Tl e inferiores a 0.05 para el 214Bi. En consecuencia, 
el efecto del ángulo sólido es mayor cuando se compara con geometrías más cercanas a 
la de una fuente puntual, tal y como puede apreciarse en la Figura 4.11. Estos resultados 
sugieren que la geometría particular de la Marinelli, rodeando el detector, tiene un efecto 
leve sobre el valor de los TSCF. 
 
Tabla 4-4. Eficiencias y TSCFs para el 214Bi; Serie del 238U 
Muestra 
E 
(keV) 
Ef. 
RDM 
Ef. Mono-
energético 
TSCF 
GEANT4 
(incertidumbre) 
TSCF 
TRUECOINC 
Error 
relativo 
comparación  
15 ml 
Agua 
609.3 0.0354 0.0420 1.187 (±0.003) 1.166  -1.8% 
1120.3 0.0211 0.0255 1.211 (±0.005) 1.190  -1.7% 
100 ml 
Agua 
609.3 0.0240 0.0270 1.126 (±0.003) 1.106  -1.8% 
1120.3 0.0146 0.0169 1.158 (±0.006) 1.119  -3.4% 
100 ml 
Arena 
mar 
609.3 0.0229 0.0259 1.134 (±0.008) 1.114  -1.8% 
1120.3 0.0144 0.0164 1.138 (±0.02) 1.125  -1.7% 
100 ml 
Arena 
Zr 
609.3 0.0197 0.0222 1.130 (±0.003) 1.112  -1.6% 
1120.3 0.0127 0.0145 1.140 (±0.006) 1.121  -1.7% 
500 ml 
Agua 
609.3 0.0225 0.0252 1.119 (±0.003) 1.105  -1.3% 
1120.3 0.0139 0.0159 1.144 (±0.006) 1.117  -2.3% 
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Tabla 4-5. Eficiencias y TSCFs para el 212Bi (727.3 keV); Serie del 232Th. 
Muestra 
Ef. 
RDM 
Ef. Mono-
energético 
TSCF 
GEANT4 
(incertidumbre) 
TSCF 
TRUECOINC 
Error 
relativo 
comparación 
15 ml Agua 0.0344 0.0362 1.053 (±0.005) 1.053  -0.0% 
100 ml Agua 0.0227 0.0235 1.037 (±0.006) 1.034  -0.3% 
100 ml Arena 
mar 
0.0217 0.0226 1.039 (±0.006) 1.036  -0.3% 
100 ml Arena Zr 0.0190 0.0196 1.030 (±0.007) 1.035  0.5% 
 500 ml Agua 0.0212 0.0220 1.040 (±0.006) 1.034  -0.6% 
 
Tabla 4-6. Eficiencias y TSCFs para el 208Tl (583.2 keV); Serie del 232Th 
Muestra Ef. RDM 
Ef. Mono-
energético 
TSCF 
GEANT4 
(incertidumbre) 
TSCF 
TRUECOINC 
Error 
relativo 
comparación 
15 ml Agua 0.0356 0.0437 1.226 (±0.004) 1.222  -0.3% 
100 ml Agua 0.0241 0.0280 1.160 (±0.004) 1.131  -2.5% 
100 ml Arena 
mar 
0.0231 0.0269 1.165 (±0.004) 1.140  -2.1% 
100 ml Arena 
Zr 
0.0196 0.0230 1.170 (±0.004) 1.133  -3.2% 
500 ml Agua 0.0226 0.0261 1.156 (±0.004) 1.129  -2.4% 
 
Tabla 4-7. Estadístico U (p-valor); Comparación de matrices, geometría de 100 ml; Calculado 
para los resultados obtenidos con GEANT4 
Radionúclido E. (keV) Agua–Arena mar  Agua–Arena Zr Arena mar-Arena Zr 
214Bi 
609.3 0.94 (0.175) 0.96 (0.168) 0.45 (0.327) 
1120.3 1.12 (0.132) 2.11 (0.017) 0.14 (0.446) 
208Tl 583.2 0.92 (0.179) 1.87 (0.030) 0.96 (0.168) 
212Bi 727.3 0.29 (0.387) 0.73 (0.231) 1.00 (0.158) 
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Tabla 4-8. Estadístico U (p-valor); Comparación de geometrías, matriz de agua; Calculado para 
los resultados obtenidos con GEANT4 
Radionúclido E. (keV) 100 ml – 15 ml 100 ml – 500 ml 15 ml – 500 ml 
214Bi 
609.3 16.12 (0.000) 1.70 (0.044) 17.69 (0.000) 
1120.3 6.74 (0.000) 1.71 (0.044) 8.52 (0.000) 
208Tl 583.2 13.19 (0.000) 0.78 (0.218) 13.92 (0.000) 
212Bi 727.3 2.06 (0.020) 0.41  (0.340) 1.57 (0.058) 
 
 
 
Figura 4.10. Efecto de la matriz en los TSCFs 
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Figura 4.11. Efecto de la geometría en los TSCFs 
 Conclusiones 
En este apartado se han calculado factores de corrección por pico suma (TSCFs) en dos 
casos diferentes. En ambos se han aplicado técnicas computacionales, utilizando en uno 
el conjunto de herramientas de GEANT4 (Monte Carlo) y en el otro el programa 
determinista TRUECOINC, aunque este último necesita las curvas de eficiencia del 
detector, obtenidas con el código MCNP6. Ambos conjuntos de TSCFs para el detector 
GMX-40 se han obtenido empleando dos modelos del detector diferentes, uno con 
GEANT4 y el otro con MCNP6. Esto implica que a las incertidumbres propias del 
cálculo de los TSCFs se le añaden las propias del modelado según cada una de estas 
herramientas y, a pesar de esto, se siguen obteniendo valores muy similares.  
Se ha utilizado el programa TRUECOINC para corregir las eficiencias experimentales 
del 88Y, 60Co y 133Ba aplicando los TSCFs para extender la validación de los modelos de 
los detectores GMX-40 y BEGe-5030 hasta los 1836.01 keV (Capítulo 3). 
El conjunto de herramientas GEANT4 se ha utilizado para calcular los TSCFs del 214Bi 
y 212Bi / 208Tl pertenecientes a las series de desintegración del 238U y 232Th, 
respectivamente. Respecto a los radionúclidos estudiados, todos ellos emisores de 
fotones de alta energía, se ha determinado que el efecto de la densidad en los TSCFs no 
es significativo en comparación con el efecto de la geometría y, por tanto, del ángulo 
sólido.
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Las conclusiones obtenidas para estos radionúclidos pueden extrapolarse a otras matrices 
de diferente densidad (biota, suelos, sedimentos, etc.). Sin embargo, estas conclusiones 
no pueden generalizarse para los radionúclidos con emisores de fotones de baja energía 
y tanto la composición como la densidad deben caracterizarse con precisión en tales 
casos. 
4.2 Curvas de calibración en eficiencia para diferentes matrices y 
composiciones 
En esta sección se presentan diferentes curvas de eficiencias (FEPEs) obtenidas 
simulando el patrón multigamma presentado en el Capítulo 3 para diferentes matrices y 
composiciones. El patrón utilizado es el mismo que se ha utilizado para realizar la 
caracterización geométrica de los detectores (geometría de 100 ml).  
En general se han agrupado las simulaciones de modo que pueda apreciarse el impacto 
que tiene la densidad de la matriz (Figura 4.14) y su composición química (Figura 4.12, 
Figura 4.13 y Figura 4.15). Las características de cada matriz se listan en la Tabla 4-10 
y en la Tabla 4-11. 
Tanto para la arena de mar como para la arena de Zr, la diferencia que existe en las 
composiciones “pura” y “mezcla” (impurezas) no afecta prácticamente a las eficiencias 
simuladas. Únicamente para energías comprendidas entre 60 keV y 122 keV las 
diferencias son de entre el 2% y el 3%, mientras que para el resto son inferiores al 1%. 
Lo mismo ocurre para las muestras C1 a C5 por un lado y C6-C7 por otro, con mismas 
densidades y composiciones ligeramente diferentes, no existe diferencia apreciable entre 
las eficiencias obtenidas.  
En cuanto a la comparación de densidades, sí que se aprecia el efecto al comparar las 
muestras de arena de Zr con densidades de 1.65, 2.00 y 3.00 (Figura 4.14), obteniéndose 
eficiencias menores conforme aumenta la densidad. Las reducciones son de alrededor 
del 30% para energías inferiores a 100 keV entre la mínima y máxima densidad, del 20% 
para 122 keV y de entre el 10% y el 5% a partir de 320 keV. 
Se puede concluir que, a la hora de calibrar las muestras en el laboratorio, la composición 
de la muestra no es tan relevante en comparación con su densidad, para una misma 
geometría de medición. 
 
Tabla 4-9. Composición y densidades de las muestras de arena de mar correspondientes a la 
Figura 4.14 
Muestra Composición (% en peso) Densidad (g/cm3) 
Arena de Zr pura 
SiO2  57.33% 
Zr  42.67% 
1.65 
2.00 
3.50 
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Tabla 4-10. Composiciones y densidad de las muestras de arena de mar y arena de Zr; 
Correspondiente a la Figura 4.12 y Figura 4.13 
Muestra Composición (% en peso) Densidad (g/cm3) 
Arena de Zr pura 
SiO2  57.33% 
Zr  42.67% 
3.5 
Arena de Zr mezcla 
SiO2  57.79% 
Zr  41.32% 
Al  0.45% 
Ti  0.24% 
Fe 0.2% 
3.5 
Arena de mar pura SiO2  100% 1.65 
Arena de mar mezcla 
SiO2  86.75% 
Ca  11.48% 
Al  1.95 
1.65 
 
 
Tabla 4-11. Composiciones y densidad de las muestras C1 a C8; Correspondiente a la Figura 
4.15 
Muestra Composición Densidad (g/cm3) 
C1 (PO4)2Ca3 1.00 
C2 PO4CaNa 1.00 
C3 PO4H2Ca2 1.00 
C4 PO4H2 + 2Ca + 3(H2O)+PO4HCa 1.00 
C5 PO4HCa 1.00 
C6 CaCO3 0.70 
C7 Ca 0.70 
C8 ZrO2 1.65 
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Figura 4.12. Curvas de calibración en eficiencia para muestras de 100 ml; Arena de Zr pura y 
arena de Zr con impurezas; ρ = 3.5. 
 
 
Figura 4.13. Curvas de calibración en eficiencia para muestras de 100 ml; Arena de mar pura y 
arena de mar con impurezas; ρ = 1.65. 
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Figura 4.14. Curvas de calibración en eficiencia para muestras de 100 ml de SiO2Zr; Todas las 
muestras tienen la misma composición, pero con diferentes densidades. 
 
 
Figura 4.15. Curvas de calibración en eficiencia para muestras de 100 ml de diferentes 
composiciones; Todas las muestras tienen densidad ρ=1.00. 
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4.3 Metodología de cribado de emergencias para muestras líquidas 
 Introducción 
Las amenazas radiológicas debidas tanto a accidentes nucleares o radiológicos como a 
ataques radiactivos contra la sociedad y el medio ambiente se perciben como una 
posibilidad cada vez más real. Existe un amplio consenso en que la capacidad de 
identificar eficientemente tales amenazas exige una infraestructura sofisticada y 
específica que incluya personal especializado, laboratorios e instrumentación avanzada 
(Croudace et al. 2016). En general, el enfoque necesario para identificar eficientemente 
tales amenazas debe ser robusto, rápido, preciso y seguro. Robusto en el sentido de 
proporcionar siempre un resultado fiable, rápido en términos de proporcionar resultados 
en el menor tiempo posible, preciso en la caracterización de todos los radioisótopos 
relevantes dentro del material radiactivo y seguro en términos de reducir y controlar el 
riesgo de exposición a la radiación del personal de laboratorio. 
El uso de métodos de simulación puede ser de gran ayuda para mejorar la identificación 
de amenazas radiológicas (Maučec et al. 2004), (Fonseca, Mendes, y Hunt 2017), 
(Fantínová y Fojtík 2014). En este contexto, el Laboratorio de Radiactividad Ambiental 
(LRA) de la UPV está desarrollando procedimientos de espectrometría gamma mediante 
detectores de semiconductor para la caracterización de muestras de alta actividad 
combinando métodos experimentales y de simulación. Estos procedimientos se centran 
en el análisis de diferentes configuraciones de medida para optimizar la secuencia de 
medición. Para lograr resultados precisos, es imprescindible caracterizar detalladamente 
la respuesta en eficiencia del sistema y, en este aspecto, se requieren curvas de eficiencia 
para las posibles configuraciones de medición. Técnicas computacionales tales como el 
método de Monte Carlo representan una herramienta útil para complementar el 
procedimiento experimental de calibración en eficiencia (García-Talavera et al. 2000), 
(Hurtado et al. 2004), (Dababneh, Al-Nemri, y Sharaf 2014) pudiendo simular cualquier 
caso, obteniendo un mapa de eficiencias que considera todas las combinaciones posibles 
de distancia entre la fuente - detector y volúmenes de fuente. 
Este capítulo presenta una secuencia de medición experimental en el laboratorio de 
muestras activas, que incluye un cribado de emergencias utilizando los resultados de la 
simulación realizados con el modelo en MCNP6 del detector BEGe-5030 como apoyo a 
la espectrometría gamma. Esto presenta beneficios prácticos y mejoras para proporcionar 
una respuesta rápida, sin comprometer la seguridad laboral, en el contexto de 
emergencias nucleares y radiactivas. 
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 Materiales y métodos 
Los detectores de espectrometría gamma necesitan un mínimo intervalo de tiempo para 
separar dos sucesos independientes. Este parámetro, conocido como tiempo muerto, se 
ve afectado principalmente por la electrónica asociada con el sistema del detector (Knoll 
2000). En los laboratorios de radiactividad ambiental, en circunstancias normales, el 
tiempo muerto obtenido suele ser bajo, pero en casos de emergencia, la actividad de la 
muestra puede ser tan alta como para aumentar considerablemente el tiempo muerto de 
medición, lo que a su vez dará lugar a resultados poco fiables. Esto implicaría tener que 
repetir la medición modificando las condiciones de medida de la muestra, con el 
correspondiente aumento en el tiempo de respuesta y en el riesgo de exposición de los 
trabajadores del laboratorio. Por consiguiente, este parámetro debe tenerse en cuenta 
antes de caracterizar una muestra derivada de una situación de emergencia.  
El tiempo muerto puede controlarse tanto con la electrónica del detector como con las 
condiciones de medición. Este apartado se centra en este último método, analizando la 
tasa de contaje (cps) registrada por el sistema bajo diferentes condiciones de medición. 
La tasa de contaje puede modificarse variando la distancia entre la muestra y el detector, 
así como utilizando diferentes volúmenes de fuente. En este contexto, se han 
desarrollado diversos modelos de Monte Carlo del detector para analizar la respuesta en 
eficiencia del sistema para varias configuraciones de medición (distancias y volúmenes). 
Las simulaciones permiten estimar la emisión gamma máxima de la fuente con el 
objetivo de obtener una tasa de contaje admisible para diferentes volúmenes de fuente 
(en la matriz de agua) y distancias de muestra a detector. 
El detector en cuestión es el BEGe-5030, cuyas especificaciones se han expuesto en el 
Capítulo 3. Para esta aplicación se ha establecido como tiempo muerto máximo 
admisible el mismo que se obtuvo durante las calibraciones experimentales, es decir, 
0.6%. 
Además del modelo del detector desarrollado en el Capítulo 3, se han realizado modelos 
adicionales para cubrir todas las configuraciones de medición posibles según el cribado 
desarrollado en este trabajo. Se modela una geometría de muestra (vaso cilíndrico) con 
siete volúmenes de fuente: 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml y 50 ml. Todas las 
fuentes se simulan situando la muestra desde la geometría top (a 0.5 cm de altura, la más 
cercana al detector) hasta 20 cm por encima, en incrementos de 2.5 cm. 
4.3.2.1 Curvas de eficiencia total 
Se obtienen curvas simuladas de eficiencia total para las diferentes configuraciones de 
medición comentadas. Se simulan 63 configuraciones cubriendo el intervalo de energía 
considerado (59 keV – 1836 keV). La Figura 4.16 y la Figura 4.17 presentan las curvas 
de eficiencia total para la muestra de 5 ml y de 50 ml, respectivamente. Para un volumen 
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de 5 ml se obtiene una disminución media de eficiencia del 52%, 74% y 82% 
aproximadamente al situar la muestra 2.5 cm, 5 cm y 7.5 cm por encima de la posición 
top, respectivamente (Figura 4.18). Estos valores se mantienen en el resto de los 
volúmenes, con disminuciones del 50%, 70% y 80% para el caso opuesto, 50 ml (Figura 
4.18). Esta reducción es prácticamente independiente de la energía del fotón. Este efecto 
disminuye con la distancia, siendo casi constante a partir de una distancia de 10 cm 
aproximadamente, (91%-95%) en todos los volúmenes. 
 
 
Figura 4.16. Eficiencia total para diferentes distancias fuente-detector; Volumen de 5ml 
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Figura 4.17. Eficiencia total para diferentes distancias fuente-detector; Volumen de 50ml 
 
 
Figura 4.18. Reducción de la eficiencia total con la distancia muestra-detector 
 
Algo similar ocurre con el volumen de fuente. La eficiencia total disminuye con el 
aumento del volumen de la fuente debido a que la distancia media fuente - detector 
aumenta con este, a la vez que el ángulo sólido entre la muestra y el detector disminuye. 
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La Figura 4.19 y Figura 4.20 presentan las curvas de eficiencia total para los diferentes 
volúmenes de fuente (5 ml – 50 ml), situando las muestras en posición top y a +20 cm, 
respectivamente. Puede apreciarse como el efecto del volumen de fuente sobre la 
eficiencia total disminuye conforme se aleja la muestra del detector. En posición top la 
reducción máxima de eficiencia es de un 54% al comparar 5 ml con 50 ml, mientras que 
en la posición +20 cm, es del 32%. La Figura 4.21 muestra esta reducción en ambas 
posiciones, presentando un comportamiento lineal. En esta ocasión, este efecto 
disminuye ligeramente conforme aumenta la energía, viéndose más afectado el 241Am 
(59.5 keV).  
 
 
Figura 4.19. Eficiencia total para diferentes volúmenes de fuente situadas en geometría top 
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Figura 4.20. Eficiencia total para diferentes volúmenes de fuente situadas a una altura de 20 cm 
por encima de la geometría top 
 
 
Figura 4.21. Reducción de la eficiencia total con el volumen de muestra 
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4.3.2.2 Emisión gamma máxima 
Se ha establecido un tiempo muerto máximo de 0.6% en las calibraciones 
experimentales. La configuración volumen de muestra y distancia durante la secuencia 
de medición y cribado considera este valor como parámetro de ajuste. Puesto que la 
metodología que se presenta depende de que no se sobrepase este valor de tiempo 
muerto, el primer paso a realizar es obtener la tasa de contaje medida tal que el tiempo 
muerto resultante sea del 0.6% como máximo. Para ello se ha obtenido dicho parámetro 
para una serie de mediciones experimentales y se ha calculado una función de ajuste de 
tiempo muerto frente a la tasa de contaje medida (Expresión 4.7). 
𝑦 = 733.26𝑥 − 14.39 Expresión 4.7 
donde 𝑦 representa las cuentas por segundo medidas y 𝑥 el porcentaje de tiempo muerto 
respecto al tiempo real de medición. De este modo, se ha establecido una tasa de contaje 
máxima de 426 cps. 
La tasa de contaje medida está muy afectada por la tasa de emisión gamma de la muestra 
y por la eficiencia total del sistema, que además depende de la configuración de 
medición, la energía de la emisión gamma y del propio detector. La tasa máxima de 
emisión gamma de la fuente para obtener finalmente una lectura de 426 cps puede 
calcularse dividiendo este valor por la eficiencia total en función de la energía. En este 
contexto, se requieren simulaciones de Monte Carlo considerando los parámetros 
mencionados para caracterizar la respuesta en eficiencia total del sistema. 
La Tabla 4-12 lista los valores máximos de emisión gamma para la muestra de 5ml en 
función de la distancia fuente - detector. La geometría top presenta las eficiencias totales 
más elevadas, como se ha expuesto en el Apartado 4.3.2.1, mostrando los valores límite 
de emisión gamma más restrictivos que cumplirían con el criterio establecido. Por otro 
lado, dicho límite aumenta con la energía debido a la pérdida de eficiencia (Figura 4.16 
y Figura 4.17). 
La Tabla 4-13 muestra resultados equivalentes, valores máximos permitidos más 
restrictivos para 5 ml debido a su mayor eficiencia total. Comparando los valores para 
59.54 keV en la Tabla 4-13, la tasa de emisión gamma máxima permitida para 50 ml es 
aproximadamente el doble que la de 5 ml debido a la pérdida de eficiencia con el 
aumento del volumen, pero la actividad en la muestra es 10 veces mayor, 
comprometiendo el criterio del tiempo muerto. En tal caso debe reducirse la eficiencia 
total situando la muestra en una posición más elevada. 
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Tabla 4-12. Tabla para el cribado inicial. Tasa de emisión gamma ( /s) máxima emitida por la 
fuente para cumplir el criterio de tiempo muerto; Muestra: 5ml 
E (keV) Top +2.5 +5 +7.5 +10 +12.5 +15 +17.5 +20 
59.5 1.5E+03 3.1E+03 5.6E+03 8.8E+03 1.3E+04 1.7E+04 2.3E+04 2.9E+04 3.7E+04 
88.0 1.5E+03 3.2E+03 5.7E+03 8.8E+03 1.3E+04 1.7E+04 2.2E+04 2.8E+04 3.5E+04 
122.1 1.6E+03 3.4E+03 5.9E+03 9.2E+03 1.3E+04 1.7E+04 2.2E+04 2.8E+04 3.5E+04 
320.1 2.1E+03 4.5E+03 7.9E+03 1.2E+04 1.7E+04 2.2E+04 2.9E+04 3.6E+04 4.5E+04 
391.7 2.2E+03 4.8E+03 8.4E+03 1.3E+04 1.8E+04 2.4E+04 3.1E+04 3.9E+04 4.8E+04 
514.0 2.4E+03 5.2E+03 9.2E+03 1.4E+04 2.0E+04 2.6E+04 3.4E+04 4.2E+04 5.2E+04 
661.6 2.6E+03 5.7E+03 1.0E+04 1.5E+04 2.2E+04 2.9E+04 3.7E+04 4.6E+04 5.7E+04 
834.8 2.8E+03 6.1E+03 1.1E+04 1.7E+04 2.4E+04 3.1E+04 4.0E+04 5.0E+04 6.2E+04 
898.0 2.9E+03 6.3E+03 1.1E+04 1.7E+04 2.4E+04 3.2E+04 4.1E+04 5.2E+04 6.4E+04 
1115.5 3.1E+03 6.8E+03 1.2E+04 1.8E+04 2.6E+04 3.5E+04 4.5E+04 5.6E+04 6.9E+04 
1173.2 3.1E+03 6.9E+03 1.2E+04 1.9E+04 2.7E+04 3.5E+04 4.6E+04 5.7E+04 7.0E+04 
1332.5 3.3E+03 7.2E+03 1.3E+04 2.0E+04 2.8E+04 3.7E+04 4.8E+04 6.0E+04 7.3E+04 
1836.0 3.6E+03 7.9E+03 1.4E+04 2.2E+04 3.1E+04 4.1E+04 5.3E+04 6.6E+04 8.1E+04 
 
Tabla 4-13. Tasa de emisión gamma ( /s) máxima emitida por la fuente para cumplir el criterio 
de tiempo muerto; Posición: geometría top 
E (keV) 5 ml 10 ml 15 ml 20 ml 30 ml 40 ml 50 ml 
59.5 1.49E+03 1.64E+03 1.80E+03 1.98E+03 2.36E+03 2.78E+03 3.22E+03 
88.0 1.51E+03 1.64E+03 1.79E+03 1.96E+03 2.32E+03 2.71E+03 3.11E+03 
122.1 1.58E+03 1.72E+03 1.87E+03 2.04E+03 2.40E+03 2.79E+03 3.20E+03 
320.1 2.11E+03 2.28E+03 2.47E+03 2.68E+03 3.11E+03 3.58E+03 4.06E+03 
391.7 2.23E+03 2.42E+03 2.62E+03 2.84E+03 3.29E+03 3.78E+03 4.28E+03 
514.0 2.42E+03 2.62E+03 2.83E+03 3.06E+03 3.55E+03 4.06E+03 4.60E+03 
661.6 2.61E+03 2.82E+03 3.05E+03 3.30E+03 3.82E+03 4.36E+03 4.92E+03 
834.8 2.80E+03 3.03E+03 3.28E+03 3.54E+03 4.09E+03 4.67E+03 5.26E+03 
898.0 2.87E+03 3.10E+03 3.36E+03 3.62E+03 4.19E+03 4.77E+03 5.38E+03 
1115.5 3.08E+03 3.33E+03 3.60E+03 3.89E+03 4.48E+03 5.10E+03 5.75E+03 
1173.2 3.13E+03 3.38E+03 3.66E+03 3.95E+03 4.56E+03 5.19E+03 5.84E+03 
1332.5 3.26E+03 3.53E+03 3.82E+03 4.12E+03 4.74E+03 5.40E+03 6.07E+03 
1836.0 3.59E+03 3.89E+03 4.20E+03 4.54E+03 5.22E+03 5.92E+03 6.66E+03 
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4.3.2.3 Metodología de cribado de emergencias 
El enfoque presentado en esta Tesis se basa en las recomendaciones de la USEPA (EPA 
2008). La Figura 4.22 resume la metodología explicada a continuación. 
En la primera etapa, se envía una muestra de 1 litro de capacidad al laboratorio sin 
información sobre los radionúclidos en la muestra ni su actividad. Se realiza una prueba 
inicial con un monitor de contaminación gamma para obtener la tasa de cuentas medidas 
(cps). Este monitor está calibrado para una geometría de muestra de 1 litro y para la 
energía del 241Am (59.54 keV) y, por lo tanto, es posible obtener una aproximación de la 
emisión gamma de la fuente y su actividad. Este radionúclido representa el caso más 
restrictivo y se toma como referencia. En este paso, la muestra se clasifica como un caso 
de emergencia o como uno rutinario según lo define la guía del USEPA (EPA 2008). 
El siguiente paso es tomar una muestra de 5 ml (sin diluir) y medirla durante 10 minutos 
en el detector BEGe para realizar un primer cribado de emergencia. La actividad 
esperada en la muestra de 5 ml se puede determinar a partir de la muestra de 1 litro, ya 
que son aproximadamente proporcionales, considerando la auto absorción dentro de la 
matriz de agua. Antes de realizar esta medición preliminar, se elige la distancia óptima 
fuente - detector para cumplir con el criterio de tiempo muerto como se ha explicado en 
el Apartado 4.3.2.2, comparando la emisión gamma de la muestra con los valores de la 
Tabla 4-12 (241Am). Podría darse la situación en la que la muestra contuviese una 
actividad tan elevada que no pudiera situarse lo suficientemente alejada como para 
realizar la medición (por limitaciones estructurales), en cuyo caso, la muestra se diluiría 
reduciendo así la actividad específica, y se comenzaría de nuevo. Una vez finalizado el 
cribado, se obtiene un espectro gamma preliminar. El análisis del espectro permite 
conocer el radionúclido que aporta la principal contribución a la tasa de emisión gamma 
global (informe preliminar). 
Finalmente, se realiza una medición durante 1 hora para caracterizar completamente la 
muestra (informe final). En esta etapa el volumen de muestra se puede aumentar hasta 
50 ml, incrementando así su actividad junto con la tasa de contaje medida y mejorando 
la identificación de otros radionúclidos. En este punto, se debe elegir una combinación 
de volumen y distancia para optimizar la tasa de contaje cumpliendo con el criterio de 
tiempo muerto. La emisión gamma de la nueva muestra se compara con el máximo 
permitido para cada configuración (colección de tablas análogas a la Tabla 4-13 para las 
diferentes distancias fuente-detector). Teniendo en cuenta que cuanto mayor sea la 
actividad de la muestra, mayor será la dosis recibida por los trabajadores, la 
configuración final debe tomarse teniendo en cuenta los principios ALARA.  
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El problema es más sencillo si se considera un radionúclido con una sola emisión gamma 
principal. Si después de la medición preliminar, se detectase por ejemplo 60Co con una 
cierta actividad como principal contribución (con emisiones gamma a 1173 keV y 1332 
keV) ambas energías se deberían estudiar por separado. Cada uno tendrá una eficiencia 
diferente y, considerando la intensidad de emisión gamma de cada energía, es posible 
conocer su contribución a la tasa de emisión gamma global. Multiplicando la tasa de 
emisión gamma de cada fotón, por su eficiencia total, se obtiene la tasa de contaje debida 
a cada una de ellas. La tasa de contaje total (que no puede exceder los 426 cps) se calcula 
como la suma de ambos. 
Hay que tener en cuenta que la actividad obtenida en la medición preliminar, en aquellos 
casos en los que se tengan radionúclidos con efecto de suma por coincidencia, deberá de 
corregirse. La decisión de aumentar o no el volumen de muestra para la medición final 
Medida preliminar 
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empieza con este valor de actividad. Si se detecta más de un radionúclido en la muestra, 
el procedimiento sería análogo, calculando las cps debidas a cada emisión por separado 
y sumándolas. 
 Casos de aplicación 
En esta sección se presentan tres casos para ilustrar el enfoque propuesto. Todos ellos 
comienzan con la muestra de 5 ml sin ninguna información sobre los radionúclidos que 
contiene. En los primeros dos casos, el radionúclido principal en la muestra es diferente, 
241Am y 137Cs, respectivamente. El tercero consiste en una combinación de ambos 
radionúclidos. Se obtienen los mismos resultados con el monitor de contaminación y la 
suposición inicial es que se trata de 241Am. Los radionúclidos reales en la muestra se 
conocerán después de la medición preliminar (cribado). 
4.3.3.1 Caso 1 (241Am) 
A partir de la medición de la muestra de 1l con el monitor de contaminación gamma, se 
determina que la muestra de 5ml emite 3000 γ/s. Para decidir la distancia a la que situarla 
(cribado), este valor debe compararse con el máximo permitido para el 241Am, utilizando 
la Tabla 4-12. La posición top tiene un límite de 1500 γ/s, inferior a las 3000 γ/s que 
emite la muestra. Sin embargo, es posible ubicarla 2.5 cm más elevada, con un nuevo 
límite de 3100 γ/s. 
La medición se lleva a cabo durante 10 minutos a +2.5 cm y la prueba determina que el 
radionúclido principal presente en la muestra es 241Am, obteniendo una actividad de 9.05 
kBq. Considerando la probabilidad de emisión gamma para la energía de 59.54 keV 
(35.9%), la fuente emite 3250 γ/s, valor ligeramente mayor que el estimado usando el 
monitor gamma inicial. 
Después de la evaluación inicial, se debe realizar la medición final durante 1 hora. Para 
mejorar la detección de otros posibles radionúclidos con menor actividad, se puede 
necesitar mayor volumen de fuente. Para decidir la configuración óptima de volumen y 
distancia, se debe verificar la Tabla 4-13 comparando la emisión gamma de cada muestra 
con el máximo permitido. La Tabla 4-14 resume la máxima emisión gamma permitida 
para las configuraciones posibles. La segunda columna muestra la emisión gamma de 
cada muestra, aumentando con el volumen. Los valores resaltados en verde son 
combinaciones permitidas y en rojo las no permitidas. Los valores en naranja representan 
combinaciones permitidas, pero no interesantes desde el punto de vista estadístico. 
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Tabla 4-14. Emisión gamma (/s) en cada muestra (col. 2) y la máxima permitida para cada 
configuración (241Am). 
Vol. γ/s muestra +2.5cm +5cm +7.5cm +10cm +12.5cm +15cm 
5 ml 3.25E+03 3.13E+03 5.61E+03 8.83E+03 1.31E+04 1.74E+04 2.29E+04 
10 ml 6.50E+03 3.35E+03 5.92E+03 9.24E+03 1.33E+04 1.76E+04 2.31E+04 
15 ml 9.75E+03 3.61E+03 6.29E+03 9.76E+03 1.40E+04 1.84E+04 2.41E+04 
20 ml 1.30E+04 3.90E+03 6.72E+03 1.03E+04 1.47E+04 1.93E+04 2.52E+04 
30 ml 1.95E+04 4.52E+03 7.66E+03 1.16E+04 1.65E+04 2.15E+04 2.79E+04 
40 ml 2.60E+04 5.22E+03 8.71E+03 1.31E+04 1.84E+04 2.39E+04 3.10E+04 
50 ml 3.25E+04 5.95E+03 9.83E+03 1.47E+04 2.06E+04 2.67E+04 3.44E+04 
 
La mejor opción en términos de mejorar las estadísticas de medición será aquella cuya 
tasa de emisión gamma esté por debajo y más cerca de su límite. En este caso particular, 
la configuración volumen de 15 ml a una distancia de 7.5 cm sobre la posición top 
maximiza este parámetro con 97500 γ/s, lo que representa un 99% del límite de 97600 
γ/s. A medida que la actividad aumenta de acuerdo con el volumen, la solución final 
debe considerar la dosis siguiendo los principios de ALARA. 
4.3.3.2 Caso 2 (137Cs) 
Este caso comienza como el Caso 1, con 3000 γ/s en la muestra de 5 ml suponiendo 
241Am a partir de la lectura del monitor de contaminación gamma. La muestra se sitúa a 
2.5 cm sobre la posición superior para la medición preliminar. La medición se lleva a 
cabo durante 10 minutos y el resultado determina que el radionúclido principal presente 
en la muestra es 137Cs. La actividad de la muestra es de 3.59 kBq (corregida por la 
eficiencia del 137Cs), lo que implica que la fuente emite 3050 γ/s (probabilidad del 85%). 
Para la medición final, aunque el 137Cs tiene una eficiencia menor que el 241Am, la 
diferencia no es lo suficientemente grande como para situarla en h=0 (posición top) para 
que se satisfaga el 0.6% de tiempo muerto, por lo que se seguiría a +2.5 cm para la 
muestra de 5 ml. Para decidir la configuración final, se deben verificar las tablas análogas 
a la Tabla 4-13 para las diferentes distancias fuente-detector. Las nuevas configuraciones 
posibles se resumen en la Tabla 4-15. 
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Tabla 4-15. Emisión gamma (/s) en cada muestra (col. 2) y la máxima permitida para cada 
configuración (137Cs). 
Vol. 
γ/s 
muestra 
Top +2.5cm +5cm +7.5cm +10cm +12.5cm 
5 ml 3.05E+03 2.61E+03 5.67E+03 9.96E+03 1.54E+04 2.18E+04 2.85E+04 
10 ml 6.10E+03 2.82E+03 5.98E+03 1.04E+04 1.58E+04 2.23E+04 2.89E+04 
15 ml 9.15E+03 3.05E+03 6.33E+03 1.08E+04 1.64E+04 2.30E+04 2.97E+04 
20 ml 1.22E+04 3.30E+03 6.71E+03 1.13E+04 1.71E+04 2.38E+04 3.06E+04 
30 ml 1.83E+04 3.82E+03 7.53E+03 1.25E+04 1.85E+04 2.56E+04 3.27E+04 
40 ml 2.44E+04 4.36E+03 8.39E+03 1.37E+04 2.02E+04 2.77E+04 3.52E+04 
50 ml 3.05E+04 4.92E+03 9.32E+03 1.50E+04 2.19E+04 2.99E+04 3.78E+04 
 
Siguiendo el mismo razonamiento que en el caso anterior, con 137Cs la configuración 
óptima se daría al utilizar un volumen de 30 ml y a +7.5 cm de distancia, con una emisión 
gamma de 18300 y un límite de 18500 (98.9%). 
4.3.3.3 Caso 3 (241Am y 137Cs) 
En el caso hipotético de que ambos radionúclidos, 241Am y 137Cs, estén presentes en la 
muestra, la configuración más conservadora es la misma que si hubiera únicamente 
241Am (Tabla 4-14) debido a su mayor eficiencia total. Para una mejor estimación, el 
diseño de la medición final consiste en calcular la contribución de cada radionúclido a la 
emisión gamma total, luego la tasa de contaje medida debida a cada radionúclido y 
finalmente, la tasa de contaje total (Expresión 4.8 a Expresión 4.12). 
𝛾𝐴𝑚−241 = 𝛾𝑇 ∙ 𝑃𝐴𝑚−241 Expresión 4.8 
𝛾𝐶𝑠−137 = 𝛾𝑇 ∙ 𝑃𝐶𝑠−137 Expresión 4.9 
𝐶𝑃𝑆𝐴𝑚−241 = 𝛾𝐴𝑚−241 ∙ 𝐸𝑓_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑚−241 Expresión 4.10 
𝐶𝑃𝑆𝐶𝑠−137 = 𝛾𝐶𝑠−137 ∙ 𝐸𝑓_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑠−137 Expresión 4.11 
𝐶𝑃𝑆𝑇 = 𝐶𝑃𝑆𝐴𝑚−241 ∙ 𝐶𝑃𝑆𝐶𝑠−137 Expresión 4.12 
donde X y 𝛾𝑇 son la tasa de emisión gamma de cada radionúclido y el total, 
respectivamente, 𝑃𝑋 representa la contribución (%) de cada radionúclido a la emisión 
gamma total y CPS X y CPS T son la tasa de contaje de cada radionúclido y el total. 
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La tasa de contaje total no debe exceder el límite de 426 cps. En este caso, el cribado (10 
minutos de medición con la muestra de 5 ml) indica una tasa de 3250 γ/s procedente 
tanto de 241Am como de 137Cs. En la Tabla 4-16 se resumen las mejores combinaciones 
para cinco contribuciones diferentes de cada radionúclido, siguiendo el procedimiento 
introducido en la Sección 4.3.2.3 para más de una emisión gamma. Todas las 
combinaciones muestran un valor de cps medidas muy cercanas, pero por debajo del 
límite de 426 cps. 
Si se compara H2 con H4, que representan hipótesis opuestas en las que el óptimo se 
encuentra a la misma distancia (+12.5 cm), a mayor porcentaje de 241Am (H2) menor 
volumen de muestra se puede utilizar (40 ml frente a 50 ml), debido a su mayor eficiencia 
total. Lo mismo ocurre al comparar los casos H3 con H5. Otro ejemplo es H2 con H5, 
en ambos casos se utiliza un volumen de 40 ml, pero en H2 (mayor % de 241Am) se 
necesita situar la muestra a mayor distancia, +12.5 cm frente a +10 cm. 
 
Tabla 4-16. Mejores configuraciones de medida para cada nivel de contribución 
Hipótesis 137Cs (% /s) 241Am (% /s) Altura Volumen cps 
H1 10 90 +2.5 cm 5 ml 423 
H2 25 75 +12.5 cm 40 ml 425 
H3 50 50 + 10 cm 30 ml 417 
H4 75 25 +12.5 cm 50 ml 407 
H5 90 10 +10 cm 40 ml 423 
 
 Conclusiones. 
En este apartado se ha presentado una metodología para apoyar la espectrometría gamma 
que ofrece beneficios prácticos y mejoras para dar una respuesta rápida, sin detrimento 
de la seguridad laboral, en el contexto de emergencias nucleares y radiactivas. El 
Laboratorio de Radiactividad Ambiental (LRA) de la UPV ha desarrollado un 
procedimiento de espectrometría gamma mediante un detector BEGe respaldado con 
simulaciones en Monte Carlo (MCNP6) para caracterizar muestras de alta actividad. 
Las simulaciones con MCNP6 han permitido estimar la actividad de muestra admisible 
para diferentes energías, volúmenes de fuente y distancias de muestra - detector para 
evitar la saturación del detector y cumplir con el criterio de tiempo muerto. La 
configuración óptima (máximo volumen y distancia mínima) cambia en función de la 
contribución relativa de cada radionúclido a la actividad global. La configuración óptima 
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conduce a un compromiso entre dichos parámetros y el tiempo de medición, pero 
también debe considerar los principios del criterio ALARA. 
La metodología presentada es aplicable a diferentes radionúclidos y emisiones gamma 
(dentro del intervalo de energía estudiado) para el detector BEGe-5030, configurado para 
medir muestras de alta actividad en matrices de agua. Un aspecto para considerar a partir 
de este trabajo es el desarrollar metodologías que incluyan muestras de diferente 
composición y densidad. 
En el caso de detectar radionúclidos con efecto de suma por coincidencia, habría que 
corregir su actividad previamente para conocer la tasa de emisión gamma real de cada 
una de sus emisiones en coincidencia y poder acceder así en el conjunto de tablas 
simuladas. 
El desarrollo del cribado y de la secuencia de medición, basado en el uso de tablas 
obtenidas mediante simulación por Monte Carlo, permite determinar si la muestra 
necesita algún tratamiento previo, como dilución, y la configuración óptima para realizar 
las mediciones. Por lo tanto, la metodología y cribado propuestos permite reducir el 
tiempo de respuesta del laboratorio, así como el riesgo de contaminación y de exposición 
a la radiación para el personal del laboratorio.  
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Modelos de simulación 
para dosimetría 
5.1 Introducción 
Los dosímetros de termoluminiscencia TLD100 se utilizan frecuentemente en dosimetría 
personal aportando resultados fiables de Hp (10) y Hp (0.07) en campos mixtos de 
fotones/electrones. En la Universitat Politècnica de València (UPV), el TLD100 se 
utiliza para evaluar la dosimetría personal oficial de los trabajadores profesionalmente 
expuestos. Una de las características más importantes de estos dosímetros es la 
dependencia en energía y ángulo de incidencia (función de respuesta). 
En la actualidad, se utilizan los códigos de Monte Carlo por ser herramientas 
computacionales fiables y precisas orientadas a la caracterización y calibración de este 
tipo de detectores en dosimetría personal y ambiental (Eakins et al. 2008; Hranitzky et 
al. 2002, 2006; Hranitzky and Stadtmann 2007). En este contexto, se ha desarrollado un 
modelo del TLD100-HARSHAW utilizando el código de Monte Carlo MCNP6 con el 
que se realizan simulaciones siguiendo el procedimiento experimental de calibración. Se 
realiza un análisis detallado de la respuesta del cristal en un intervalo de energía 30 keV 
- 661 keV, obteniendo funciones de respuesta (RRE) para diferentes condiciones de 
irradiación, incluyendo haces de diferente calidad y ángulos de incidencia y estudiando 
su comportamiento.  
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5.2 Materiales y métodos 
 TLD100 – HARSHAW 
El dosímetro empleado es un TLD100-HARSHAW (Figura 5.1) con detectores de 
termoluminiscencia de LiF dopado con Mg y Ti. Está compuesto por 2 detectores 
(cristales) de 3.2x3.2x0.9 mm3, cada uno con un filtrado diferente según el tipo de dosis 
que se quiera obtener. Para dosis profunda (Hp (10)) se emplea un filtro semiesférico de 
teflón con un radio de 4.75 mm y el propio plástico ABS del porta-dosímetro y para la 
superficial (Hp (0.07)) un filtro de Mylar de 0.1 mm de espesor. 
Los cristales están envueltos por una capa de 300 µm de Teflón y situados en una placa 
de aluminio de 1 mm de espesor. Esta a su vez está contenida en una tarjeta porta-
dosímetro, fabricada en plástico ABS de aproximadamente 3.3 mm. 
 
 
 
 Simulación de espectros de rayos X 
El modelo de simulación incluye la fuente de rayos X para energías comprendidas entre 
30 keV y 661 keV. Dichas fuentes se han modelado como espectros de rayos X, de 
acuerdo a (Ankerhold 2000) y a la norma ISO-4037-1 Narrow Series (ISO 4037-1 1996), 
obtenidos mediante simulación de Monte Carlo, con el código MCNP6. 
Filtro Hp (10) Filtro Hp (0.07) 
Cristales LiF 
Figura 5.1. TLD100-HARSHAW LiF: Mg, Ti. Fuente: SDPE-UPV 
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Un modo alternativo sería simular únicamente haces monoenergéticos, lo cual resultaría 
más sencillo. No obstante, se ha decidido modelar la fuente con espectros para realizar 
simulaciones más realistas. La Tabla 5-1 y la Tabla 5-2 muestran los resultados obtenidos 
por el registro F6 (MeV/g) utilizando espectros y haces monoenergéticos para tres 
calidades diferentes, N40, N100 y N300. La energía simulada en los casos de fuente 
monoenergética se corresponde con la energía media para cada calidad de haz de rayos 
X de acuerdo a (Ankerhold 2000) y a la norma ISO-4037-1 Narrow Series (ISO 4037-1 
1996). 
La simulación de los espectros de rayos X se ha realizado a partir de un modelo que 
incluye lo siguiente: 
- Fuente puntual de electrones monoenergética. 
- Ánodo de tungsteno a 20º. 
- Registro F5, flujo de partículas en un detector puntual (partículas/cm2). 
La atenuación de los rayos X al atravesar los filtros puede tenerse en cuenta de dos 
formas, incluyéndolos en el propio modelo de simulación o a posteriori. Esta última 
opción es la que se ha empleado en este trabajo. Para ello se realizan las simulaciones 
sin filtro y al flujo de rayos X obtenido se le aplica la reducción correspondiente a la 
atenuación debida a dichos filtros (Expresión 5.1). 
𝑆 (𝐸) = 𝐸 (𝐸) ∙ 𝑒
− 
𝜇
𝜌(𝐸)𝑥 Expresión 5.1 
donde 𝑆 (𝐸) y 𝐸  (𝐸) son el flujo de rayos X final e inicial, respectivamente, como 
función de la energía del fotón (𝐸) expresada en electrón voltios, 𝜇 𝜌⁄ (𝐸) es el 
coeficiente de atenuación másico del material de filtrado expresado en unidades de 
cm2/g, 𝜌 es la densidad de dicho material (g/cm3) y 𝑥 su espesor (cm). Los coeficientes 
de atenuación másica se han obtenido de la base de datos del NIST (Hubbell y Seltzer 
2004). La Figura 5.2 y la Figura 5.3 muestran los espectros obtenidos incluyendo en el 
modelo de simulación los filtros y sin incluirlos para las calidades N40 y N100, 
respectivamente. El espectro de calidad N100 (Figura 5.3)  presenta un error estadístico 
asociado al cálculo de Monte Carlo superior al N40 debido a que el espectro que se 
genera abarca un intervalo de energía superior y por tanto el código simula el transporte 
de un número mayor de fotones, para un mismo número de historias simuladas. 
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Figura 5.2. Haces de R-X N40 aplicando el filtro en la simulación y a posteriori con la Ex. 5.1 
 
 
Figura 5.3. Haces de R-X N100 aplicando el filtro en la simulación y a posteriori con la Ex. 5.1 
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Tabla 5-1. Energía absorbida (registro F6, MeV/g) para haces monoenergéticos y espectros 
(Incertidumbre entre paréntesis); Cristal de dosis profunda.  
 Emedia (keV) Monoenergético Espectro 
N40 33.3 2.488E-6 (0.58%) 2.487E-6 (0.54%) 
N100 83.3 1.617E-6 (0.43%)                  1.634E-6 (0.43%) 
N300 248.4 3.612E-6 (0.40%) 3.602E-6 (0.41%) 
 
 
Tabla 5-2. Energía absorbida (registro F6, MeV/g) para haces monoenergéticos y espectros 
(Incertidumbre entre paréntesis); Cristal de dosis superficial 
 Emedia (keV) Monoenergético Espectro 
N40 33.3 2.940E-6 (0.60%) 3.006E-6 (0.48%) 
N100 83.3 1.691E-06 (0.41%) 1.702E-6 (0.42%) 
N300 248.4 3.786E (0.39%) 3.755E-6 (0.40%) 
 Modelo en MCNP6 del TLD100 
Se ha empleado el código MCNP6 (Monte Carlo team 2013) para realizar un modelo del 
TLD-100 (Figura 5.4 a Figura 5.6) y caracterizar su función de respuesta bajo diferentes 
condiciones de irradiación. La fuente de rayos X se ha simulado como un haz uniforme 
y paralelo de 50x50 cm y a 250 cm del TLD como muestra la Figura 5.8. Los diferentes 
espectros de rayos X se simulan con MCNP6 tal y como se ha comentado en la sección 
anterior. 
El modelo simula el transporte de radiación tanto en el dosímetro como fuera de él, 
incluyendo los efectos de atenuación y dispersión con el medio que lo rodea y con los 
materiales circundantes. 
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Figura 5.4. Modelo del TLD-100 con MCNP6; Filtro de dosis profunda Hp(10) 
 
 
Figura 5.5. Modelo del TLD-100 con MCNP6; Filtro de dosis superficial Hp(0.07) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filtro Hp(10): ABS 
Cristal Hp(10):  LiF  
Filtros Hp(10): Teflón 
Tarjeta porta-cristales: Al 
Filtro Hp(0.07): Mylar Carcasa porta-dosímetro: ABS 
Envoltorio cristales: Teflón 
Figura 5.6. Modelo 3D del TLD-100; Filtros y cristales 
Filtros Hp(10) 
Filtro Hp(0.07) 
Cristales 
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En el modelo de simulación se incluye el fantoma, water slab phantom, siguiendo las 
recomendaciones de la (ISO 4037-3 1999). Tiene unas dimensiones de 30x30x15 cm3 
compuesto por una carcasa de polimetilmetacrilato (PMMA) conteniendo agua en su 
interior. La carcasa tiene un espesor de 2.5 mm en su cara frontal, respecto del haz de 
radiación, donde se sitúa el TLD y 10 mm en el resto (Figura 5.7 y Figura 5.8).  
Se ha empleado el registro F6 (Eakins et al. 2008) para registrar la energía absorbida por 
los detectores en las celdas correspondientes a ambos cristales (MeV/g). Esto mismo se 
puede realizar con el registro F4, obteniendo flujo de fotones (fotones/cm2) y con el 
registro *F8 (MeV). 
 
 
 
Figura 5.7. Modelos 3D del TLD-100 sobre el fantoma 
Fantoma 
TLD 
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Con estas tres opciones se puede llegar al mismo resultado aplicando antes una serie de 
factores de conversión. En el caso del registro F4 hay que convertir el flujo de fotones 
en energía depositada, aplicando para ello los coeficientes de absorción másica para el 
material y energía de interés (Expresión 5.2 y Figura 5.9). Para el registro *F8 en cambio, 
únicamente es necesario dividir el resultado obtenido por la masa de la celda en la que 
se está recogiendo la energía depositada, pasando así de MeV a MeV/g (unidades del 
registro F6). 
𝐸. 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 (
𝑀𝑒𝑉
𝑔
) =  (
𝑓𝑜𝑡ó𝑛
𝑐𝑚2
) ∙ 𝐸 (
𝑀𝑒𝑉
𝑓𝑜𝑡ó𝑛
) ∙
𝜇𝑒𝑛
𝜌
(
𝑐𝑚2
𝑔
) Expresión 5.2 
donde   representa el flujo de fotones (resultado del registro F4), E es la energía del 
fotón y 𝜇𝑒𝑛 𝜌⁄  es el coeficiente de absorción másico. La Tabla 5-3 muestra los errores 
estadísticos asociados al cálculo de Monte Carlo para cada tipo de registro. Por otro lado, 
también se presentan los resultados de energía absorbida por el cristal de dosis profunda 
con cada uno de los tres registros (Tabla 5-4, en unidades de MeV/g), tras aplicar los 
factores de conversión pertinentes (Expresión 5.2 para el F4). En cuanto a los resultados 
para el registro F6 y el *F8, a pesar de ser muy similares, el error obtenido en este último 
es mayor, llegando a superar al del F6 en casi un orden de magnitud. La diferencia entre 
el F4 y el F6 es prácticamente nula 
 
Fuente: haz paralelo R − X (Ankerhold, 2000) de 50𝑥50 𝑚𝑚 
Figura 5.8. Modelo del TLD-100 sobre el fantoma; Condiciones de irradiación 
250 cm 
Agua 
PMMA 
TLD-100 
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Figura 5.9. Función de absorción másica (𝝁𝒆𝒏 𝝆⁄ ) en función de la energía para el LiF 
 
Tabla 5-3. Errores estadísticos asociados a los registros F4, F6 y *F8 para un mismo número de 
historias simuladas (NPS=1.0E9) 
Calidad rayos X F4 (fotones/cm2) F6 (MeV/g) *F8 (MeV) 
N40 0.51%  0.54%  2.22% 
N100 0.42%  0.43%  2.97% 
N300 0.41%  0.41%  2.87% 
 
Tabla 5-4. Conversión a energía absorbida (MeV) en el cristal de dosis profunda partiendo de 
los registros F4 (Ec. 5.2), F6 y *F8. 
Calidad rayos X F6 (MeV/g) F4 (MeV/g) *F8 (MeV/g) F4/F6 F8/F6 
N40 2.484E-6 2.499E-6 2.468E-6 1.01 0.99 
N100 1.634E-6 1.655E-6 1.598E-6 1.01 0.98 
N300 3.590E-6 3.591E-6 3.541E-6 1.00 0.99 
 
Además del dosímetro, se ha realizado un segundo modelo en el que únicamente se 
simulan los detectores, es decir, los cristales de LiF ubicados en el interior del fantoma. 
En un primer caso, el cristal se sitúa 10 mm por debajo de la superficie y a continuación 
a 0.07 mm, lo que equivaldría a simular la energía absorbida por los cristales de dosis 
profunda y superficial, respectivamente (Hp (10) y Hp (0.07)). De este modo, es posible 
comparar la respuesta del dosímetro obtenida con el modelo completo del TLD, en el 
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que la radiación atraviesa los filtros correspondientes para obtener la dosis profunda y 
superficial, con la obtenida según la descripción teórica de ambas magnitudes. 
 Función de Respuesta Relativa 
Para calcular la respuesta del dosímetro se ha simulado únicamente el transporte de 
fotones, utilizando la aproximación a kerma para determinar la dosis absorbida en los 
cristales (Eakins et al. 2008). 
La respuesta relativa R(, E) del dosímetro frente a una fuente de radiación de energía 
E, y ángulo de incidencia  se ha definido relativa al 137Cs a 0 a partir de las respuestas 
a Hp (10) o Hp (0.07) en términos de kerma en aire y corregidas por los coeficientes de 
conversión a dosis equivalente (Expresión 5.3 y Expresión 5.4). 
 
Expresión 5.3 
 
Expresión 5.4 
donde K (, E)M  es la energía absorbida en el detector de interés (Hp (10) o Hp (0.07)), 
estimado a partir del registro F6 de MCNP6, para el material del detector, LiF 
(aproximación a kerma) o aire (kerma), h (, E) es el coeficiente de conversión de kerma 
en aire a dosis para una energía y ángulo de incidencia dado en el detector de interés, ’ 
(E) es la eficiencia termoluminiscente relativa al LiF en función de la energía y Hp (X) 
es la dosis obtenida en un cristal (detector) de agua a X mm de profundidad desde la 
superficie frontal del fantoma, estimada a partir del registro F6 en forma de energía 
absorbida. 
Para obtener la función de respuesta, se obtiene el kerma en aire, K (, E)Aire, para cada 
energía de interés, simulando únicamente el cristal (material aire). A continuación, se 
realiza el mismo procedimiento, pero cambiando el material del detector por agua, 
Hp(X), introducidos en el interior del fantoma a la profundidad correspondiente (10 mm 
o 0.07 mm) y se calculan los coeficientes de conversión h (, E) según la Expresión 5.4. 
El siguiente paso consiste en obtener la aproximación a kerma según la energía y ángulo 
de irradiación para el modelo completo de TLD situado sobre el fantoma y normalizarla 
respecto al 137Cs (Expresión 5.3). 
La respuesta del dosímetro a diferentes ángulos de incidencia se ha simulado del mismo 
modo y posicionando la fuente a 0º, 30º, 60º y 75º relativos al ángulo comprendido entre 
la dirección de irradiación y la superficie frontal del fantoma, siendo 0º la exposición 
ℎ(𝜃, 𝐸) =
𝐻𝑝(𝑋)
𝐾(𝜃, 𝐸)𝐴𝑖𝑟
 
𝑅(𝜃, 𝐸) =
𝐾(𝜃, 𝐸)𝐿𝑖𝐹 × 𝐾(0, 𝐶𝑠)𝐴𝑖𝑟
𝐾(𝜃, 𝐸)𝐴𝑖𝑟 × 𝐾(0, 𝐶𝑠)𝐿𝑖𝐹
×
ℎ(0, 𝐶𝑠)
ℎ(𝜃, 𝐸)
× 𝜂′(𝐸) 
Capítulo 5. Modelos de simulación para dosimetría 
 
151 
normal al plano frontal del TLD y 75º la más inclinada antes de llegar a la irradiación 
paralela en 90º.  
 
5.3 Resultados 
Tal y como se ha explicado en la sección anterior, el primer paso consiste en calcular los 
coeficientes de conversión de kerma en aire a dosis equivalente. Para ello, se ha obtenido 
el kerma en aire para un ángulo de incidencia de 0º, K (0 º, E) Aire, y la energía absorbida 
por los cristales de Hp (10) y Hp (0.07) a partir del registro F6 (Figura 5.10). Se observa 
un comportamiento lineal a partir de 100 keV presentando un mínimo en 60 keV. Los 
resultados para Hp (0.07) son muy superiores a los de Hp (10) hasta una energía de 30 
keV, a partir de la cual son prácticamente coincidentes. 
 
 
Figura 5.10. Hp (10), Hp (0.07) y kerma en aire (K(0º,E)) 
Los coeficientes de conversión de kerma en aire a dosis equivalente se han obtenido tanto 
para dosis profunda (10 mm) como para superficial (0.07 mm) y se han validado 
comparándolos con los calculados por (Gualdrini y Morelli 1996) y (Grosswendt 1991), 
obteniendo resultados coherentes tal y como muestran la Figura 5.11 y la Figura 5.12. 
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Figura 5.11: Coeficientes de conversión de kerma en aire a dosis para Hp (10); h (0º, E) 
 
 
Figura 5.12: Coeficientes de conversión de kerma en aire a dosis para Hp (0.07); h (0º, E) 
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Tras simular la aproximación a kerma, para cada energía de interés con el modelo del 
TLD completo y situado sobre la superficie frontal del fantoma, ya se puede obtener la 
respuesta del dosímetro de acuerdo a la Expresión 5.3 tanto para dosis profunda como 
superficial (Figura 5.13 y Figura 5.14, respectivamente). De un modo análogo, se ha 
calculado la respuesta del dosímetro simulando cada cristal por separado e introducido 
dentro del fantoma a la profundidad correspondiente para dosis profunda (10 mm) y 
superficial (0.07 mm). De este modo se han comparado los resultados obtenidos con el 
modelo de TLD completo y los obtenidos según la descripción teórica. 
En el caso del cristal con el filtro de dosis profunda, ambos modelos presentan resultados 
similares, pero con diferencias de entre el 4% y el 11% hasta 33 keV y de entre el 1% y 
el 5% a partir de 48 keV. En el caso del cristal de dosis superficial, ambos modelos 
presentan resultados prácticamente idénticos a partir de los 33 keV y con diferencias de 
entre el 3% y el 7% por debajo de esta. 
Otro modo de validación del modelo del TLD100 ha sido comparar la ratio de energías 
absorbidas por el cristal de dosis profunda y por el de superficial, Hp (10) / Hp (0.07), 
a partir de los resultados simulados con el registro F6 con la obtenida en las calibraciones 
experimentales. La Figura 5.15 muestra esta ratio, observándose buenos resultados en 
general. No obstante, entre 65 keV y 83 keV, la curva experimental muestra una 
tendencia que difiere con la simulada que convendría estudiar más detalladamente. Este 
paso permite discriminar la energía a la que ha sido irradiado el TLD, pues cada material 
de filtrado responde de un modo diferente a la energía que lo atraviesa.  
 
Figura 5.13: Función de Respuesta Relativa para Hp (10); R(0º, E) 
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Figura 5.14: Función de Respuesta Relativa para Hp (0.07); R(0º, E) 
 
 
Figura 5.15: Ratio de RREs (cristal de profunda / superficial) simulada y experimental  
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Aunque el dosímetro TLD-100 empleado solo utiliza dos cristales debajo de sendos 
filtros de teflón y Mylar, la tarjeta está realmente preparada para poder albergar hasta 
cuatro cristales con dos filtros adicionales de cobre (1.1 mm) y plástico ABS (3 mm, 
dosis al cristalino) (Figura 5.16). 
De un modo análogo al empleado para obtener la Figura 5.15, se han obtenido las 
relaciones de la RRE de cada uno de los cuatro cristales con el resto para ver su 
comportamiento en el caso de incluir tarjetas con los cuatro cristales en un futuro (Figura 
5.17). Tener cuatro cristales supone una ventaja al poder obtener más relación de RREs 
y compararlas entre sí para poder averiguar la energía de irradiación de un modo más 
consistente. Las curvas que relacionan las respuestas relativas del filtro de cobre con las 
de Hp (10), Hp (0.07) y Hp (cristalino) son monótonas crecientes, haciendo más fácil 
identificar la energía de irradiación. Con los dos cristales de Hp (10), Hp (0.07) 
únicamente, las opciones son más limitadas, pues únicamente se puede obtener una única 
curva que relacione las RREs. 
Figura 5.16. TLD100-HARSHAW LiF: Mg, Ti; Filtros de Cu y ABS 
Filtro Cu 
Filtro ABS 
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Figura 5.17. Relación de la RRE para cada material de filtrado 
 
Se ha simulado la respuesta relativa del TLD según el ángulo de incidencia (Figura 5.18). 
La Figura 5.19 y la Figura 5.20 muestran estos resultados para la energía absorbida por 
los cristales de Hp (10) y Hp (0.07), respectivamente en función del ángulo: 0º (normal 
a la superficie frontal del fantoma), 30º, 60º y 75º. En ambos casos, la respuesta relativa 
obtenida a 0º y 30º es muy similar, diferenciándose levemente por debajo de 48 keV. La 
respuesta relativa para 60º y especialmente para 75º sí que muestra diferencias 
significativas hasta los 80 keV, siendo más notable en el caso de Hp (10), con valores 
mayores a los obtenidos para 0º y 30º y con una tendencia creciente a medida que 
disminuye la energía. 
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(a) (b) 
(c) (d) 
Figura 5.18. Modelos con la fuente de R-X orientada a 75º (a), 60º (b), 30º (c) y 0º (d). 
Condiciones de irradiación: haz de 50x50 cm y a 250 cm de distancia (no a escala) 
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Figura 5.19: Respuesta Hp (10) del TLD100 para diferentes ángulos de incidencia 
 
 
Figura 5.20: Respuesta Hp (0.07) del TLD100 para diferentes ángulos de incidencia 
Por otro lado, se ha modificado este modelo sustituyendo el material original (LiF) por 
otros tres comúnmente utilizados en la fabricación de detectores de termoluminiscencia. 
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La Figura 5.21 y la Figura 5.22 muestran las respuestas relativas de dosis profunda y 
superficial, respectivamente para el LiF, Al2O3, CaF2 y CaSO4. Puesto que no se dispone 
actualmente de la eficiencia termoluminiscente (’ (E)) para el resto de los materiales, 
los resultados mostrados se han calculado sin tener en cuenta dicho coeficiente en la 
Expresión 5.3. 
 
 
Figura 5.21. Respuesta relativa simulada para dosis profunda para diferentes materiales 
 
 
Figura 5.22. Respuesta relativa simulada para dosis superficial para diferentes materiales 
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Se puede apreciar que la respuesta obtenida difiere considerablemente en función del 
material, destacando el CaF2 y el CaSO4, con valores muy superiores entre los 20 keV y 
los 100 keV aproximadamente. 
Del mismo modo que en la Figura 5.15, se ha obtenido el ratio Hp(10)/Hp(0.07) para 
estos cuatro materiales (Figura 5.23). El comportamiento obtenido es muy similar en 
general y coincidentes hasta los 65 keV. Por un lado, el CaF2 y CaSO4 muestran una ratio 
coincidente en todo el intervalo de energía, mientras que el LiF y el Al2O3 presentan 
comportamientos similares a partir de los 65 keV. El error relativo de cada valor está 
comprendido entre el 1.5% (16 keV) y el 0.5% (661 keV) aproximadamente. 
 
 
Figura 5.23. Ratio de RREs (cristal de profunda / superficial) simulada para los materiales TLD 
de LiF, Al2O3, CaF2 y CaSO4 
 
5.4 Conclusiones 
Se ha realizado un modelo de un TLD100-HARSHAW; LiF: Mg, Ti mediante el código 
de Monte Carlo MCNP6. Este modelo se ha empleado para obtener los coeficientes de 
conversión de kerma en aire a dosis equivalente para calcular la respuesta relativa del 
dosímetro para dosis profunda (Hp (10)) y para dosis superficial (Hp (0.07)), 
comparando los resultados con los obtenidos a partir de su descripción teórica, en el que 
se simula el cristal dentro del fantoma a la profundidad correspondiente. Los resultados 
obtenidos son correctos en ambos casos, aunque con mayores diferencias para el caso de 
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dosis profunda. Se ha comparado la relación de RREs para dosis profunda y superficial 
obtenida mediante simulación, con valores experimentales, obteniendo resultados 
satisfactorios, aunque entre 65 y 83 keV se observan ligeras discrepancias. Por otro lado, 
se ha realizado un modelo adicional con cuatro cristales, cada uno con su correspondiente 
filtro y se ha obtenido la relación de RREs entre los diferentes cristales. Se ha estudiado 
la respuesta relativa del TLD en función del ángulo de incidencia, observándose un 
mayor efecto para el caso de dosis profunda y un ángulo de 75º. Finalmente, se ha 
simulado la respuesta relativa para Hp (10) y Hp (0.07) y su ratio para diferentes 
materiales, encontrándose mayores diferencias frente al LiF en el caso del CaF2 y del 
CaSO4. 
El código MCNP6 permite obtener las funciones de respuesta del TLD100-HARSHAW 
para diferentes condiciones de irradiación, siendo una herramienta muy útil para estudiar 
las mediciones experimentales y a su vez para realizar calibraciones de TLDs sin 
necesidad de irradiarlos. 
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Conclusions and 
contributions  
6.1 Conclusions of the PhD thesis 
In the following section, the main results and conclusions of the PhD thesis are presented. 
This thesis has shown different approaches to develop and optimize Monte Carlo 
simulation models and how they can be applied to support radioactivity and dosimetry 
measurements in an environmental radioactivity laboratory under both, routine 
procedures and emergency response. 
Chapter 3 describes the approaches followed and the tools to characterize geometrically 
two different semiconductor detectors for gamma-spectrometry. 
The section corresponding to the HPGe GMX-40 detector shows an exhaustive study on 
the main geometric features of the detector using the MCNP6 code and focusing on the 
parameters affecting the active volume of the germanium crystal, among others. A 
simplified model with straight edges was developed to study the effect on the efficiency 
by comparison with a more realistic one with rounded edges. Results show that the 
simplified model overestimates the efficiencies in the energy range under study 
(specially at low energies) due to the increment of the active volume around the corners. 
In addition, parameters such as the external dead layer for low energies and the crystal 
volume for medium and high energies were studied to meet the experimental efficiencies 
with the model with rounded edges. Using the three geometries (15 ml, 100 ml and 500 
ml) it was possible to characterize the external dead layer thickness (top, edges, side and 
bottom) studying the efficiency of the 241Am (59.54 keV). The volume of the germanium 
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crystal and the inner core dead layer affect medium and high energies being not possible 
to ensure their real values without any other technique, like a radiography. However, it 
was possible to obtain acceptable results by finding a compromise between the volume 
of the crystal and the dead layer of the crystal's inner core. The window-to-crystal 
distance, affecting the solid angle sample-crystal, decreased equally the efficiency in all 
the energy range. A deviation of 1 mm decreased the efficiency of the system in almost 
2% - 5% depending on the sample used. 
In addition to MCNP6, the final optimized model of this detector was also built with the 
GEANT4 toolkit. Simulations of different geometries and matrices were performed to 
validate the model by two complementary methods: comparison between simulated and 
experimental efficiencies and comparing the simulated-to-efficiency ratios obtained with 
both Monte Carlo programs. The simulated to experimental efficiency ratios obtained 
with MCNP6 and GEANT4 toolkit sample are within the acceptance range of ±5% from 
59.5 keV to 1836.0 keV except for 109Cd and 57Co in the 500 ml Marinelli sample and 
113Sn in the 100 ml of Zr sand sample. Both tools are reliable for the FEPE calibration in 
that energy range for the HPGe detector and the multigamma standard source used in 
this work. However, from 1173.2 to 1836.0 keV (60Co and 88Y), as these radionuclides 
have coincidence summing effect, only GEANT4 is able to properly obtain efficiency 
curves comparable to the experimental ones as it simulates this effect using the 
Radioactive Decay Module. On the other hand, comparing MCNP6 and GEANT4 
efficiencies, both programs showed good agreement between the simulated-to-efficiency 
ratios regardless the geometry or the matrix. The resolution calibration is performed 
through the calculation of the FWHM of each photo-peak as a function of the energy and 
it is modeled only in MCNP6 simulations. The results showed that the implementation 
of this effect had barely any effect on the full energy peak efficiency values. These results 
contribute to justify that the optimized detector model has been validated not only 
because of the good agreement with the experimental data but between both Monte Carlo 
tools. 
The BEGe-5030 detector was subjected to a process to characterize the electrical 
response of the germanium crystal. The technique SALSA applied reduced the 
uncertainty associated with the characterization of inactive areas of the germanium 
crystal and therefore, this simplified the process of characterization of the BEGe-5030 
model. As this procedure did not allow to characterize the front dead layer, an approach 
based on a point source of 241Am along with two volume sources (5ml and 100ml) placed 
at different distances from the detector window was used to characterize it. The 
simulated efficiencies for high energies were close to the experimental ones, but still did 
not meet the requirements. The dimensions of the active volume of germanium needed 
to be adjusted using 133Ba and 60Co point sources as well as the volumetric sources 
containing the standard multigamma sources (59.5 keV to 1836.0 keV). 
Chapter 4 describes, once the model of the detector was validated, how the HPGe GMX-
40 detector model was used for two main applications, first, obtaining efficiency 
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calibration curves for several matrix compositions and, second, determination of the true 
summing correction factors (TSCFs) to correct experimental efficiencies. 
The TSCFs were obtained using the GEANT4 toolkit (Monte Carlo) and the 
deterministic program TRUECOINC, although the latter one needs the efficiency curves 
obtained in this case with the MCNP6 code. The TRUECOINC program was used to 
correct the experimental efficiencies of the 139Ce 88Y, 60Co and 133Ba by applying the 
TSCFs. These correction factors extended the validation of the GMX-40 and BEGe-5030 
detector models to 1836.01 keV. On the other hand, the GEANT4 toolkit was used to 
calculate the 214Bi and 212Bi / 208Tl TSCFs belonging to the 238U and 232Th decay series, 
respectively. Regarding the radionuclides studied in this work, all of them emitting high-
energy photons, it was determined that the effect of the matrix density on the TSCFs is 
not so significant as compared to the effect of the geometry and, therefore, the solid 
angle. These TSCFs were also calculated with TRUECOINC showing good agreement 
between both programs. The conclusions obtained for these radionuclides can be 
extrapolated to other matrices of different density (biota, soils, sediments, etc.). 
However, these conclusions cannot be generalized for radionuclides with low energy 
photon emitters and, therefore, both composition and density must be precisely 
characterised in such cases. 
In addition, chapter 4 describes a gamma spectrometry procedure for emergency 
response purposes that uses the MCNP6 model of the BEGe-5030 detector to 
characterize high-activity samples. The MCNP6 simulations provided estimates of the 
admissible sample activity at different energies, source volume and sample-to-detector 
distances to avoid detector saturation by meeting the dead time criterion. The optimal 
configuration (maximum volume and minimal distance) changed depending on which 
radionuclides are the main contributors to the overall activity of the sample. The optimal 
configuration leads to a compromise between volume, sample position and measuring 
time while also considering ALARA principles for laboratory personnel. The proposed 
approach is applicable to different radionuclides and gamma-emitters (within the energy 
range under study) for the BEGe detector configured to measure high activity samples. 
The screening approach based on the use of tables derived from the Monte Carlo detector 
model simulations can determine whether the sample may need pre-treatment, e.g. 
dilution, and the optimal measurement configuration. In emergency scenarios, this 
screening approach will reduce the laboratory response time as well as the risk of 
contamination and exposure to radiation of laboratory personnel.  
Chapter 5 describes the modelling of a TLD100-HARSHAW; LiF: Mg, Ti made using 
the MCNP6 code. The first step was to obtain the conversion coefficients from air kerma 
to dose equivalent, validating them, and subsequently calculating the relative response 
of the dosimeter for deep dose equivalent (Hp (10)) and surface dose equivalent (Hp 
(0.07)). These latter results were compared with those obtained from the theoretical 
description, where the crystals themselves were placed inside the phantom at both, 10 
mm and 0.07 mm, also by simulations. This comparison showed coherent results in both 
cases, with non-negligible differences for the case of deep dose though. The Hp (10)/Hp 
Conclusions of the PhD thesis 
 
166 
(0.07) ratio obtained through simulation was compared with experimental values and 
satisfactory results were obtained. The relative response of the TLD as a function of the 
incidence angle was studied. It was concluded that the case of 75º for the deep dose 
equivalent showed the greatest effect over the relative response function. Finally, the 
relative response for different TL materials was simulated, as well as the deep-to-surface 
dose equivalent ratio. Greater differences were found for CaF2 and CaSO4.  
In conclusion, the TLD model using the MCNP6 code allows obtaining the response 
functions of the TLD100-HARSHAW for different irradiation conditions, being a very 
useful tool to study the experimental measurements and at the same time to make 
calibrations of TLDs without the need to irradiate them. 
6.2 Future work  
There are different subjects aimed at emergency response that remains open and require 
additional work within the same research line of this Thesis. 
The main research line is related to the measurement of samples with arbitrary 
geometries, compositions or densities. Although the efficiency calibration of samples 
with specific geometries and densities is easily addressed with the simulation models 
developed in this thesis, there is a gap regarding the calibration for unknown sources. In 
emergency situations, the samples to be analysed may have arbitrary characteristics, such 
as those coming from emergencies related to Radiological Dispersion Devices (RDDs) 
like metal parts or pieces of soil, ceramics…etc. In this type of scenario, obtaining 
standard sources to perform calibrations following routine procedures may not be 
feasible. On the other hand, it is necessary to consider the possibility that in some cases, 
even though the samples arriving at the laboratory may be contained in known 
geometries, these need some pre-treatment in order to be easily measured, such as 
homogenisation. However, any pre-treatment implies a risk of contamination and dose 
exposure by laboratory workers. 
In these cases, it would be necessary or at least advisable to have simulation models that 
considers the non-homogeneity of the sample to be measured to perform fast and precise 
efficiency calibrations. Emergency screening as presented in chapter 4 is also required 
for such cases, in which other types of matrices could be considered, such as soil, food 
or any of those considered in the previous point. Moreover, the proposed approach 
should consider the presence of radionuclides with cascade emission. In this frame, after 
the preliminary measurement of 10 minutes (screening), TSCFs should be calculated and 
applied to correct the measured activity. This approach will consider non-homogeneous 
solid matrices including different models of heterogeneity through the spatial 
distribution of both, sample volumes and air gaps. In this frame, the sample matrix is 
simulated by developing a voxelised model that considers three main elements: material 
of the sample to be measured (grass, earth, soil, etc), air and humidity. Each of these 
elements is distributed in the measuring geometry by positioning them in different 
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locations (voxels) and percentages, thus creating differentiated models of heterogeneity. 
Several cases can be studied to simulate the distribution of heterogeneities in the vessel, 
from random distributions to distributions forcing the appearance of air or water pockets. 
6.3 Contributions 
 Main publications 
The work included in the present thesis has produced the following contributions: 
publications in scientific journals, international and national conferences. To provide a 
better understanding about the relationship between the different contributions presented 
with the chapters of this thesis, in Table 6.1 each contribution is highlighted and linked 
to the chapter to which is related.  
 
Tabla 6-1. Contributions in relation to the chapters of the thesis. 
Contribution Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 
1 X X  
2 X X  
3 X X  
4   X 
5 X X  
6 X X  
7 X X  
8 X   
9 X X  
10   X 
11 X X  
12 X X  
13 X   
14 X   
15 X   
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6.3.1.1 Publications in scientific journals related to the thesis 
1. Ordóñez, J., Martorell, S., Gallardo, S., Ortiz, J. 2020. “Monte Carlo model 
of a BEGe detector to support -spectrometry in emergency response.” 
Radiat Phys Chem. 172, 108735. 
DOI: 10.1016/j.radphyschem.2020.108837 
 
2. Ordóñez, J., Gallardo, S., Ortiz, J., Martorell, S. 2019. “Coincidence 
summing correction factors for 238U y 232Th decay series using the Monte 
Carlo method.” Radiat Phys Chem. 155, 244-247 
DOI: 10.1016/j.radphyschem.2018.09.013 
 
3. Ordóñez, J., Gallardo, S., Ortiz, J., Sáez-Muñoz, M., Martorell, S. 2019. 
“Intercomparison of full energy peak efficiency curves for an HPGe detector 
using MCNP6 and GEANT4.” Radiat Phys Chem. 155, 248-251 
DOI: doi.org/10.1016/j.radphyschem.2018.06.049 
6.3.1.2 Presentations in international conferences 
4. Title: Characterization of a TLD100-HARSHAW in the low energy range 
using the Monte Carlo method. 
Authors: J. Ordóñez, S. Gallardo, J. Ortiz, S. Martorell 
Conference: 3rd International Conference on Dosimetry and its 
Applications (ICDA-3 2019) 
City: Lisboa, Portugal   Date: 27-31/05/2019 
 
5. Title: Screening approach for -spectrometry in nuclear and radiological 
emergencies using a Monte Carlo model of a BEGe detector. 
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7. Title: Coincidence Summing Correction Factors for 238U y 232Th decay 
series using the Monte Carlo method 
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Conference: 43 Reunión Anual Sociedad Nuclear Española 
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